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51 Einleitung
Die Sensorik wird in vielen Anwendungsfeldern als Schlu¨sseltechnologie angesehen. Als
Teilbereich erfa¨hrt auch die Gassensorik in den letzten Jahren wachsende Bedeutung.
Applikationsbeispiele sind die Geba¨udesicherheit, die Raumluftu¨berwachung und die Op-
timierung von Verbrennungsprozessen. Als prominentes Beispiel des zuletzt genannten
Bereichs sei die λ-Sonde angefu¨hrt.
Der Erfolg eines Gasdetektionsprinzips wird neben den technischen Anforderungen wie
Sensitivita¨t, Selektivita¨t und Stabilita¨t entscheidend von weiteren, oft marktdiktierten
Kriterien wie Energieeffizienz oder Kostenminimierung bestimmt. Als massenkompatible
und kostengu¨nstige Variante wurden in den letzen Jahren resistive Metalloxid-Halbleiter
Sensoren intensiv untersucht. Meßgro¨ße ist die Leitfa¨higkeit der Oxidschicht, die sich
durch die (reversible) Gaswechelwirkung a¨ndert. Die Wechselwirkung la¨ßt sich in Ober-
fla¨chen- und Volumeneffekte aufspalten. Letztere resultieren bei einer Vielzahl der Me-
talloxide aus Sto¨chiometrie-Abweichungen bei hohen Temperaturen. Es kommt zum Aus-
tausch von Gasphasen-Sauerstoff mit Sauerstoﬄeerstellen des Metalloxids. Die Dichte der
Leerstellen bestimmt die Leitfa¨higkeit und liefert ein Maß fu¨r den Sauerstoffgehalt der
Atmospha¨re. In Kombination mit der Hochtemperaturstabilita¨t auch in aggresiven Gasen
zeigen Materialien wie SrTiO3, Ga2O3 und CeO2 interessante Mo¨glichkeiten zur Verbren-
nungsu¨berwachung in Motoren und Kleinfeuerungsanlagen [Ger91, Loh92].
Neben dem Volumeneffekt tragen meist auch Oberfla¨cheneffekte wie die Gasadsorption
erheblich zum Meßsignal bei. Die Schichten reagieren dadurch auch auf eine Vielzahl
reduzierender und oxidierender Gase wie CO,CH4,NO oder H2. Das Adsorptionsverhalten
wird wesentlich durch die chemischen Oberfla¨chen-Eigenschaften des Materials bestimmt.
Die Adsorption erfolgt jedoch in den seltensten Fa¨llen selektiv, so daß die Diskriminierung
von Einzelgasen schwer oder sogar unmo¨glich ist.
Das resistive Meßprinzip gestattet es zuna¨chst nicht, in einfacher Weise die Volumen- von
den Oberfla¨cheneffekten zu trennen. Diese Trennung ist aber erwu¨nscht, da die Mehr-
zahl der gassensitiven Mechanismen auf Oberfla¨cheneffekten beruht. Durch Variation der
Schichtdicke kann der Volumeneffekt zwar vermindert werden, die Erfassung des reinen
Oberfla¨cheneffekts gelingt zuna¨chst aber nicht.
Diese Mo¨glichkeit ero¨ffnet sich mit der Messung der Material-Austrittsarbeit φ bzw. de-
ren A¨nderung ∆φ [GEFW96]. In ju¨ngerer Zeit wurde dieser Methode vermehrt Beachtung
geschenkt[Ost00, KG99], da sie neben der Erfassung des reinen Oberfla¨cheneffekts auch
maßgebliche Applikationsrandbedingungen wie Energie- und Kosteneffizienz erfu¨llt. Me-
talloxide haben hier aufgrund der notwendigen Beheizung des Sensors Nachteile. Proble-
matischer Langzeit-Batterie-Betrieb und Explosionsgefahr aufgrund hoher Betriebstem-
peraturen seien genannt.
Bekannte Meßmethoden zur Messung der Austrittsarbeit φ bzw. gasinduzierter φ-A¨nde-
rungen sind neben Kelvin-Schwinger Aufbauten [Mue99] auch gassensitive Feldeffekttran-
sistoren. Letztere sind fu¨r einen Sensoraufbau zweckma¨ßiger. Wesentliches Merkmal der
beiden Methoden bzw. -Aufbauten ist der Betrieb bei relativ geringen Temperaturen
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(meist Raumtemperatur bis zu wenigen hundert Grad Celsius) und eine lineare ∆φ-
Messung. Das stellt bei hinreichendem Signal-Rauschverha¨ltnis keinen Nachteil dar. Auf-
grund der Betriebstemperaturen ist der Einfluß von Umgebungsfeuchte auf das Meßsignal
aber meist erheblich.
Auf der Suche nach weiteren Mechanismen, die die Messung von Austrittsarbeitsa¨nderun-
gen gestatten, sto¨ßt man auf die thermische Elektronen-Emission und die Feldemission.
Letztere blieb bisher auf dem Vakuumbereich beschra¨nkt, da die no¨tige Hochspannung an
Atmospha¨re zur Ionisation der Luft und nachfolgend zur Zersto¨rung der Feldemissions-
Strukturen fu¨hrt. Mit der fortschreitenden Entwicklung der Submikro- bzw. Nanotechno-
logie kann dieses Problem aber gemindert oder gar vermieden werden[DSHA97], so daß
sich mit diesem Prinzip in der Zukunft interessante Mo¨glichkeiten zur Gasdetektion bie-
ten. Desweiteren wurden in den letzen Jahren Metall-Isolator-Metall (MIM)-Strukturen
als weitere Aufbau-Variante zur Feldemission untersucht. Sie zeigen jedoch nach dem
Stand der Literatur nur unter Vakuum-Bedingungen stabiles Verhalten. Aufbauvarianten
und Untersuchungen zur Betriebsstabilita¨t sind in [NCI+97, TK96, SP96, HMN96] zu
finden.
Aufgrund der beschriebenen Schwierigkeiten erschien daher zu Beginn dieser Arbeit die
Untersuchung der thermischen Elektronen-Emission zur Gasdetektion am aussichtsreichs-
ten. Aufgrund der beno¨tigten hohen Temperaturen (typisch u¨ber 800oC ) kann man zudem
eine schnelle Reaktionskinetik und nur geringe Feuchteeinflu¨sse erwarten.
Eine wesentliche Eigenschaft der Feld- und thermischen Emission ist die exponentielle φ-
Abha¨ngigkeit. Im Fall der thermischen Emission beruht diese Aussage auf der Richardson-
Dushman Gleichung:
j(Φ(T ), T ) =
4pimek2
h3
· T 2 exp
(
−φ(T )
kT
)
= A0 · T 2 exp
(
−φ(T )
kT
)
Sie beschreibt die Stromdichte, die von einem Festko¨rper mit der Austrittsarbeit φ bei
der Temperatur T in den Außenraum emittiert wird. Die Konstante A0 hat den Wert
1.2 · 106 A/m2K2 und ist nach der Theorie materialunabha¨ngig. Da die Austrittsarbeit
φ selbst noch temperaturabha¨ngig ist, kann die Gleichung streng genommen nur als Ver-
knu¨pfung der Gro¨ßen φ und j bei einer Temperatur T betrachtet werden. Die Temperatur-
Abha¨ngigkeit (dφ/dT ) liegt bei Metallen und Oxiden aber nur im Bereich weniger 10−4 eV
pro Kelvin (vgl. z.B. [HW50], dort findet sich fu¨r Wolfram ein Wert von dφ/dT = 6 · 10−5
eV/K), so daß die Richardson-Gleichung auch zur Extrapolation u¨ber einen endlichen
Temperaturbereich herangezogen werden kann.
Eine Variation von φ fu¨hrt nach dieser Gleichung zu einer exponentiellen A¨nderung des
Emissionsstroms, was im Hinblick auf eine hohe Oberfla¨chensensitivita¨t von Vorteil ist.
Daß die thermischen Emissionsstro¨me durch A¨nderung des Oberfla¨chenzustands erheb-
lich moduliert werden, erkannte man bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Hintergrund
war die Produktion von Vakuum-Kathoden-Ro¨hren zur Signal- und Leistungsversta¨rkung.
Mannigfaltig wird dort auf sauber auszufu¨hrende Pra¨paration und Formierung der Emissi-
onsoberfla¨chen hingewiesen, da schon geringste Verunreinigungen den Strom um Gro¨ßen-
ordnungen vera¨ndern. So wird in [HW48] von dem extrem scha¨dlichen Einfluß bereits
geringster Gasverunreinigungen bei der Ro¨hrenproduktion und im Betrieb berichtet.
7Das macht deutlich, daß die Stro¨me sehr sensitiv auf A¨nderungen der Oberfla¨cheneigen-
schaften reagieren, was als gute Voraussetzung fu¨r die Gasdetektion za¨hlt. Nach Kennt-
nis des Autors ist die thermische Elektronen-Emission im Hinblick auf die Gasdetektion
noch nicht untersucht worden. In der Literatur finden sich lediglich Untersuchungen zum
Einfluß von Verunreinigungen und Restgasen, in ju¨ngerer Zeit in [IYM87, INY93], im
Hinblick auf die Ro¨hrenproduktion in [HW50, HW48]. Es wurde darin jedoch keine sy-
stematische Charakterisierung zum Zweck der Gasdetektion auf Basis einer reversiblen
Gas-Schicht-Wechselwirkung durchgefu¨hrt. Einzig die austrittsarbeitsabha¨ngige Emission
positiver Ionen wurde in ju¨ngerer Zeit bereits zur Sauerstoffdetektion in Motoren (λ-
Sonde) genutzt[Com98].
Die Auswertung der Richardson-Dushman-Gleichung zeigt fu¨r die angestrebten Betrieb-
stemperaturen von 500oC bis 1050oC und typische Austrittsarbeiten von 2 bis 6 eV, daß
die ins Vakuum emittierten Stro¨me nur wenige Femto- bis Nanoampere betragen ko¨nnen
und zudem noch bei Atmospha¨rendruck nachgewiesen werden mu¨ssen. Die Elektronen-
wechselwirkung mit Atomen, Moleku¨len und Ionen der Luft hat sekunda¨re Prozesse zur
Folge, die die Stromdichte im Vergleich zum Vakuum nochmals erniedrigen.
Die vorliegende Arbeit liefert erste experimentelle Daten zur Austrittsarbeits-Gassensorik
mit Hilfe von thermischen Emissionsstro¨men. Zentrale Arbeitspunkte sind der definierte
Nachweis extrem geringer Stro¨me, das Screening geeigneter hochtemperaturstabiler Mate-
rialien und die Charakterisierung der elektrischen und gassensitiven Eigenschaften. Neben
der Elektronenemission muß bei Temperaturen u¨ber 500oC auch die Emission positiv gela-
dener Ionen in Betracht gezogen werden. Die Untersuchung dieser Effekte ist ein weiterer
zentraler Punkt dieser Arbeit.
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2 Theoretische Grundlagen
Das vorliegenden Kapitel beschreibt die Mechanismen, durch die die Emission von Elek-
tronen und Ionen gassensitiv wird. Die dominierende Rolle spielt der Begriff der Austritts-
arbeit, der als zentraler Parameter die Gro¨ße des emittierten Stroms bestimmt. Historisch
gelangte die Austrittsarbeit bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Blickpunkt
des technischen Interesses. Die Entwicklung der Kathoden-Ro¨hre, die auf der Basis von
ins Vakuum emittierten Elektronenstro¨men zur Versta¨rkung und Gleichrichtung von Si-
gnalen dient, war der Hauptantrieb zur Charakterisierung und Untersuchung der Aus-
trittsarbeit vieler Materialien. Ziel war und ist ein mo¨glichst geringer Wert, um hohe
Stromdichten zu erzielen. Schon damals erkannte man, daß die Oberfla¨chenbeschaffenheit
des Emissionsmaterials (Gasbelegung, Verunreinigung etc.) drastischen Einfluß auf die
Emissionseigenschaften nimmt.
Die folgenden Abschnitte konkretisieren die gemachten Aussagen und stellen den Zusam-
menhang zwischen Austrittssarbeit und Emissionsstrom her. Dabei werden auch die in
diesem Zusammenhang ha¨ufig erwa¨hnten Begriffe Oberfla¨chenpotential und Kontaktpo-
tentialdifferenz erla¨utert. An konkreten Mechanismen zur Erzeugung geladener Spezies an
Festko¨rperoberfla¨chen werden die thermische Elektronen-Emission und die Oberfla¨chen-
Ionisation erla¨utert. Letztere ist in der Lage, sowohl positiv als auch negativ geladene
Spezies zu erzeugen.
2.1 Die Austrittsarbeit als gassensitive Gro¨ße
Die Vorgehensweise dieses Abschnittes orientiert sich an der Darstellung in ADAMSON
[Ada82]. Betrachtet sei eine Phase α. Dabei kann es sich um einen kristallinen oder Teil
eines polykristallinen Festko¨rpers handeln, der im elektrochemischen Sinne als homogen
aufgefaßt wird.
Das Voltaponential Ψα einer Phase α ist das elektrische Potential, das unmittelbar
an der Oberfla¨che, außerhalb der Phase vorliegt. Sein Nullpunkt befindet sich unendlich
weit entfernt. Unmittelbar außerhalb meint, daß eine Testladung q in diesem Abstand
keine signifikante Vera¨nderung des Oberfla¨chenpotentials bewirkt und sie sich auch nicht
im Einflußbereich anderer Phasen befindet. Typische Absta¨nde liegen im Bereich einiger
Mikrometer [Ada82]. Der Ausdruck qΨα kann demnach als die Arbeit interpretiert werden,
um ein Teilchen der Ladung q aus dem Unendlichen an eine Stelle unmittelbar außerhalb
der Phase α zu bringen.
Das Galvani-Potential Φα ist 1/q mal der Arbeit, um ein Teilchen mit der Ladung q
vom Unendlichen durch die Phasengrenze in das Innere zu bringen. Zuerst ist eine Arbeit
qΨα und anschließend eine Arbeit qχα aufzubringen. Letztere ist durch den Oberfla¨chen-
potentialsprung an der Phasengrenze α verursacht. Damit gilt die Gleichung
Ψα + χα = Φα (1)
Neben der rein elektrischen Arbeit muß im Allgemeinen noch eine chemische Arbeit ver-
richtet werden, so daß man zur umfassenden Beschreibung ein elektrochemisches Potential
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Abbildung 2.1 : Darstellung der elektri-
schen und chemischen Potentiale einer Pha-
se α nach ADAMSON [Ada82]. Die Gro¨ße
χ ist im Gegensatz zu den absoluten Poten-
tialen ψ und Φ eine Potentialdifferenz.
µαi fu¨r eine Spezies i mit Ladung q einfu¨hrt. Es setzt sich als Summe aus chemischem µ
α
i
und elektrischem Potential Φα zusammen:
µαi = µ
α
i + qΦ
α = µαi + q(Ψ
α + χα) (2)
Trotz der Bezeichnung Potential handelt es sich beim chemischen- und elektrochemischen
Potential um Energien, so daß das elektrische Potential Φ geeignet mit einer Ladung q
multipliziert wurde.
Definition der Austrittsarbeit
Als Austrittsarbeit wird die aufzubringende Energie zur Entfernung eines Elektrons aus
dem Inneren der Phase α zu einer Stelle unmittelbar außerhalb davon definiert. Mit den
bereits bekannten Potentialen schreibt sich dieser Zusammenhang:
φ = µαi −Ψα = µαi + χα
Wie weiter unten beschrieben, ist zur Messung des emittierten Stroms eine Gegenelek-
trode no¨tig. Fu¨r den daraus entstehenden Kondensator ist die Anwendung der vorange-
gangen Begriffe durchgefu¨hrt: Die Emissions- und die Kollektorelektrode sind durch den
Schaltkreis elektrisch miteinander verbunden, so daß die elektrochemischen Potentiale der
Platten α und β gleich sind. Konkret bedeutet das, daß unmittelbar nach dem Kontak-
tieren Elektronen vom Material mit der kleineren Austrittsarbeit zum Material mit der
Gro¨ßeren solange u¨bergehen, bis die elektrochemischen Potentiale (der Elektronen) beider
Materialien gleich sind. Mit den Gleichungen (2) und (1) folgt dann:
qΦαi + µ
α
i = Φ
β
i + µ
β
i (3)
Kurzes Umformen ergibt das wichtige Ergebnis:
φα − φβ = Ψβ −Ψα = ∆V (4)
Gleichung (4) besagt, daß sich infolge des Potentialausgleichs eine Voltapotentialdifferenz
(Kontaktpotential) ∆V = φα−φβ zwischen zwei Phasen mit unterschiedlichen Austritts-
arbeiten ausbildet. Es entspricht gerade der Austrittsarbeitsdifferenz der beiden Materia-
lien bzw. Phasen. Die Volta-Potentialdifferenz fu¨hrt zur Bildung eines elektrisches Feldes.
Diese Differenz ist Grundlage der Kelvin-Schwinger Methode zur Messung von Austritts-
arbeitsa¨nderungen (vgl. z.B. [Ost00]).
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2.1.1 Potentialverla¨ufe bei Metallen und Halbleitern
Nach den allgemeinen U¨berlegungen zu elektrischen und chemischen Potentialen im vorhe-
rigen Abschnitt, die keine Angaben u¨ber den genauen ra¨umlichen und energetischen Ver-
lauf machten, erfolgt nun eine konkretisierte Darstellung der Potentiale. Als Materialtypen
dienen Metalle, Halbleiter und Isolatoren. Galvani- und Voltapotential sind bis jetzt als
Abbildung 2.2 : Darstellung der Potentialverla¨ufe und Ladungstra¨gerdichten an der Phasengrenze
eines a) Metalls und b) eines Halbleiters.
zwei diskrete Potentiale im Inneren- und A¨ußeren einer Phase diskutiert worden. Es stellt
sich die Frage nach dem U¨bergang von Ψα im Außen- zu Φα im Innenbereich. Durch die
Terminierung der Festko¨rperstruktur an der Oberfla¨che ist dort die Dichte der Zusta¨nde
im Vergleich zum Volumen vera¨ndert. Zusa¨tzlich verursachen die an der Phasengrenze
entstandenen besetzten Oberfla¨chenzusta¨nde die Ausbildung einer Fla¨chenladung[HG94].
Diese Ladung wird durch bewegliche Ladungstra¨ger im Inneren des Festko¨rpers abge-
schirmt. Aufgrund der unterschiedlichen freien Ladungstra¨gerkonzentration in Metallen,
Halbleitern und Isolatoren, kommt es zu unterschiedlichem Kompensations-Verhalten.
Abbildung 2.2 dient als Grundlage der folgenden Diskussion.
Die Metalle sind aufgrund ihrer hohen Dichte an frei beweglichen Ladungstra¨gern in
der Lage, die Oberfla¨chenladung innerhalb weniger Atomabsta¨nde (
◦
A) zu kompensie-
ren. Der Ladungsverlauf ist analog dem in einer Dipolschicht. Die im Oberfla¨chenbereich
zur Kompensation notwendige Tra¨gerdichte ist bei Metallen im Vergleich zur Volumen-
Elektronendichte nicht signifikant erho¨ht, so daß kein drastischer Konzentrationsgradient
zwischen Oberfla¨che und Volumen besteht.
Bei Halbleitern ist die zur Kompensation notwendige Tra¨gerdichte im Allgemeinen gro¨ßer
als die Dichte im Volumen, so daß eine vollsta¨ndige Kompensation nahe der Oberfla¨che
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innerhalb weniger A˚ zu einem großen Diffusionsstrom in das Volumen fu¨hren wu¨rde (Gra-
dient zwischen Oberfla¨chen- und Volumendichte). Gleichgewicht kann nur durch eine Ver-
teilung der Elektronen u¨ber einen breiteren Bereich erreicht werden. Die genaue Verteilung
der Ladungen bestimmt den Potentialverlauf und kann mit der Poisson-Gleichung berech-
net werden. Die Tra¨gerdichten in Halbleitern sind meist zu gering, um eine Kompensation
innerhalb weniger A˚ zu bewirken. Einem Dipolanteil in Halbleitern gibt man den Namen
Affinita¨t ξ (vgl. Abbildung 2.2). Die verbleibenden beitragenden Ladungstra¨ger fu¨hren
zu einer ra¨umlich ausgedehnten Ladungszone mit zugeho¨riger Bandverbiegung Vs. Die
Kompensationszone, deren Ausdehnung als Debye-La¨nge λD bezeichnet wird, kann sich
bei Halbleitern u¨ber mehrere µm erstrecken [HG94].
Bei Isolatoren erstreckt sich die Kompensations-Zone aufgrund der geringen Tra¨gerdichte
u¨ber die gesamte Probendicke. Das elektrische Feld durchgreift den Isolator. Daher ru¨hrt
die Bezeichnung dielektrisch (gr. Di = durch).
Aus den vorangegangen Abschnitten lassen sich drei Beitra¨ge zur Austrittsarbeit angeben:
φ = (Ec − EF )− eVs + ξ (5)
A¨nderungen der Austrittsarbeit lassen sich damit aufteilen in:
• A¨nderungen der Oberfla¨chendipolschicht bzw. Affinita¨t ξ
• A¨nderungen der Bandverbiegung e∆Vs
• A¨nderungen des Volumenanteils ∆(Ec − EF ) bzw. ∆(EF − Ev)
Der folgende Abschnitt diskutiert diese Beitra¨ge bzw. ihre A¨nderung im Fall der Gas-
wechselwirkung genauer.
2.1.2 Gasinduzierte Austrittsarbeitsa¨nderungen
Ausgangspunkt zur na¨heren Betrachtung der Mechanismen in Gleichung (5) ist ein Gas-
moleku¨l, daß sich der Oberfla¨che na¨hert und adsorbiert. Als Bedeckung θ wird im Folgen-
den der Quotient
θ =
Nads
N0
verstanden. Nads bezeichnet dabei die Anzahl adsorbierter Moleku¨le und N0 die Zahl
aller mo¨glichen Adsorptionspla¨tze.
A¨nderungen der Affinita¨t - Dipolbeitra¨ge
Die Adsorption kann zur Bildung einer elektrischen Doppelschicht fu¨hren. Die daraus
resultierende Affinita¨tsa¨nderung ∆ξ ist durch das permanente oder induzierte Dipolmo-
ment des an der Oberfla¨che adsorbierten Moleku¨ls bestimmt. Entscheidend ist, daß die
einzelnen adsorbierten Moleku¨le ihr Dipolmoment vorwiegend gleichsinnig ausrichten, da
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zufallsverteilte Momente keinen Nettoeffekt bewirken[GEFW96]. Zur Abscha¨tzung des
resultierenden Potentialsprungs kann die Helmholtz-Gleichung herangezogen werden:
∆χ = ∆φ =
e
rs0
τN0θ
Dabei entspricht rs der Oberfla¨chen-Dielektrizita¨tskonstanten, θ der Oberfla¨chenbe-
deckung (0 ≤ θ ≤ 1), τ der Dipolfla¨chendichte und N0 der Anzahl der Adsorptionspla¨tze.
Die Oberfla¨chen-Dielektrizita¨tskonstante rs kann nach [HG94] durch
√
2
2
Bulk ≤ rs ≤ rs
abgescha¨tzt werden.
Die Helmholtzgleichung vernachla¨ssigt die Wechselwirkung zwischen adsorbierten Spe-
zies; damit ist sie prima¨r nur bei kleinen Bedeckungen anwendbar. Zur quantitativen
Abscha¨tzung der Affinita¨tsa¨nderung werde eine vollsta¨ndige Bedeckung (θ = 1) und ein
typisches Moleku¨l-Dipolmoment von 10−30 As m angenommen. Daraus ergeben sich Po-
tentiala¨nderungen von bis zu 500 meV [GEFW96].
A¨nderungen des Oberfla¨chenpotentials Vs
Die Adsorption von Moleku¨len kann auch zur A¨nderung des Oberfla¨chenpotentials fu¨hren.
Im Bild des Ba¨ndermodells fu¨hrt die Adsorption zu neuen, an der Oberfla¨che lokalisier-
ten Zusta¨nden. Diese weisen akzeptorischen oder donatorischen Charakter auf. Die Gase
Sauerstoff und Stickstoffmonoxid sind typische Akzeptorerzeuger; Kohlenmonoxid, Was-
serstoff und Propan zeigen dagegen donatorischen Charakter.
Bei unterschiedlichen elektrochemischen Potentialen von adsorbierten Spezies und Atomen
im Festko¨rper, kommt es zu einem (partiellen) Ladungstransfer zwischen Moleku¨l und
Festko¨rper (Charge-Transfer-Modell). Der Grad des Ladungsu¨bertrags wird anhand der
nachfolgenden Definition der Partialladung δ bestimmt[HG94]:
δ = − Qss
eNads
Die Partialladung ist also u¨ber das Verha¨ltnis aus effektiv entstandener Oberfla¨chenladung
Qss und der Ladungs-Zahl e ·Nads der adsorbierten Moleku¨le definiert.
Als Folge der Adsorption bildet sich an der Oberfla¨che eine Ladung Qss, die durch ei-
ne Raumladungszone im Festko¨rperinneren kompensiert wird (vgl. Abschnitt 2.1.1). Es
kommt zur A¨nderung der Tra¨gerdichte und des Bandverlaufs in der Kompensationszone.
Bei Kenntnis der Ladungstra¨gerdichten an der Oberfla¨che (Ns ∼ Qss) und der Kompen-
sationsdichte Ni(l) im Volumen, kann die Potentialverbiegung aus der Poisson-Gleichung
berechnet werden. Nach [MM89] ergibt die Berechnung:
∆Vs =
eN2S
20eNi
=
eN20 θ
2
20eNi
(6)
Ni bezeichnet die effektive (Kompensations-) Tra¨gerdichte im Volumen, Ns die Dichte an
der Oberfla¨che. Alle anderen Gro¨ßen haben ihre u¨bliche Bedeutung. Es ist anzumerken,
daß nur chemisorbierte Moleku¨le zu einer Bandverbiegung beitragen[Koh89].
Im Bild des Ba¨ndermodells erho¨hen (oxidierende) Gase mit akzeptorischem Charakter
das Oberfla¨chenpotential und liefern einen austrittsarbeitserho¨henden Beitrag. Umge-
kehrt erniedrigen reduzierende Gase die Austrittsarbeit. Es ist jedoch zu beachten, daß
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die Oberfla¨chenpotential-A¨nderung mitunter nur einen Beitrag zur φ-A¨nderung liefert
und die Gesamta¨nderung von anderen Prozessen (z.B. Bulk-Wechselwirkung oder Affi-
nita¨tsa¨nderung) dominiert wird. Eine beispielhafte Untersuchung solcher Prozesse kann
in [VTRB+83] gefunden werden.
A¨nderungen des Volumenanteils ∆(Ec − EF )
Die Wechselwirkung eines Gases mit dem Festko¨rper-Volumen wird im Wesentlichen
durch die resultierende Verschiebung des Fermi-Niveaus charakterisiert. Ein Beispiel fu¨r
derartige Wechselwirkungen ist das Entstehen von Fehlstellen im Volumen oxidischer
Halbleiter[MM89]. Zur Diskussion sei das bei hohen Temperaturen n-halbleitende Me-
talloxid Ga2O3 betrachtet. Betreibt man das Oxid bei Temperaturen u¨ber 700
oC , so
stellt sich ein Sauerstoffdefizit ein. Die vera¨nderte Sto¨chiometrie fu¨hrt zur Bildung von
Donatorzusta¨nden, die zu einer Leitfa¨higeit des bei Raumtemperatur isolierenden Ga2O3
fu¨hren. Diese Leitfa¨higkeit ist bei Betrachtung im Ba¨ndermodell mit einer Verschiebung
des Fermi-Niveaus zu den Donatorzusta¨nden der Sauerstofffehlstellen hin verbunden. Aus
der Verringerung des Abstands Ec − EF resultiert eine Austrittsarbeitserniedrigung. Im
Fall eines p-Halbleiters erho¨ht sich die Austrittsarbeit.
2.1.3 Adsorptionsisothermen
Es stellt sich die Frage, welche Austrittsarbeitsa¨nderung eine Bedeckung θ der Oberfla¨che
mit adsorbierten Spezies zur Folge hat. Als Arbeitsgrundlage bedient man sich der An-
nahme, daß ∆φ proportional der Gasbedeckung ist[HF91, HG94]:
∆φ = const · θ
(
pGas
)
Die Belegung der Oberfla¨che in Abha¨ngigkeit vom Partialdruck des applizierten Gases
wird durch Adsorptionsisothermen beschrieben. Ein einfaches und in vielen Fa¨llen doch
hilfreiches Modell ist von I. Langmuir gegeben worden. Die kinetische Herleitung erfolgt
u¨ber die Gleichheit der Adsorptions- und Desorptionsgeschwindigkeiten im thermodyna-
mischen Gleichgewicht. Die gemachten Annahmen sind:
• Die Adsorptionsrate ist proportional zu den freien Adsorptionspla¨tzen und dem
Partialdruck des applizierten Gases:
dθ/dt|Ads = KA · p(A) · (1− θ)
• Die Desorptionsrate ist der Bedeckung proportional:
−dθ/dt|Des = KD · θ
• Die adsorbierten Moleku¨le gehen keine Wechselwirkung untereinander ein
• Jeder Adsorptionsplatz ist gleichwertig und kann nur ein Moleku¨l binden
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Fu¨r eine nicht dissoziative Adsorption folgt dann im Gleichgewicht von Adsorption und
Desorption fu¨r den Bedeckungsgrad θ einer Oberfla¨che mit einem Gas A in Abha¨ngigkeit
von dessen Partialdruck p(A):
θ =
Kp(A)
1 +Kp(A)
(7)
Dabei gilt fu¨r die Gleichgewichtskonstante K = KA
KD
. Im Grenzfall kleiner Partialdru¨cke
p(A) nimmt die Langmuir-Isotherme eine lineare Form an:
θ = K · p(A) (8)
Dieser Grenzfall wird als Henry-Isotherme bezeichnet.
Bei den untersuchten polykristallinen Oberfla¨chen kann nicht von der Gu¨ltigkeit der ge-
machten Annahmen ausgegangen werden. Oberfla¨chen besitzen im Allgemeinen eine he-
terogene Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher Adsorptionspla¨tze (Versetzungen,
Fehlstellen etc.). Trotzdem vermag die Langmuir-Isotherme die experimentellen Befunde
in vielen Fa¨llen richtig zu beschreiben. Wichtig ist jedoch, daß aus der gemessenen Iso-
therme nicht auf eine der grundlegenden Isothermen ru¨ckgeschlossen werden kann, da die
komplexen Verha¨ltnisse an der Oberfla¨che zu viele freie Parameter bedingen.
Zur Beschreibung der gegenseitigen Wechselwirkung adsorbierter Teilchen und der Ad-
sorption auf heterogenen Oberfla¨chen sind weitere Isothermen wie die von Freundlich und
Tempkin enwickelt worden[Fre26].
Alternativ ko¨nnen die experimentellen Ergebnisse auch u¨ber Adsorptionsisobaren θ =
f(T )p=const beschrieben werden. Einen typischen Verlauf der Bedeckung in Abha¨ngigkeit
der Temperatur zeigt Abbildung 2.3, die aus [IP75] entnommen wurde. Sie gilt bei kon-
stantem Partialdruck des applizierten Gases und wird daher als Isobare bezeichnet. Die
Belegung wird bei erho¨hter Temperatur entscheidend durch das Gleichgewicht zwischen
Adsorption und Desorption bestimmt. Bei T = TMax wird ein Maximum der Bedeckung
erreicht. Daru¨ber gewinnt die Desorption vermehrt Einfluß. Unterhalb von TMax wird die
Chemisorption aufgrund der vernachla¨ssigbaren Desorption als irreversibel bezeichnet.
2.2 Thermische Elektronen-Emission
Das Ziel dieser Arbeit ist es, Austrittsarbeitsa¨nderungen durch A¨nderungen des thermi-
schen Emissionsstroms von Festko¨rperoberfla¨chen nachzuweisen. Zwei wesentlichen Me-
chanismen zur Erzeugung von Ladungstra¨gern sind die Oberfla¨chen-Ionisation und die
thermische Elektronen-Emission. Beide Mechanismen sind exponentiell von der Austritts-
arbeit φ beeinflußt, was im Folgenden na¨her beschrieben wird. Zuna¨chst werden die Me-
chanismen bei Vakuumbedingungen diskutiert und erst anschließend der Einfluß der At-
mospha¨re beru¨cksichtigt.
2.2.1 Richardson-Dushman-Gleichung
Nach Abbildung 2.1 ko¨nnen Elektronen in einem Festko¨rper diesen nicht ohne Energieein-
satz verlassen. Im Grenzfall T=0 sind in einem Metall alle Zusta¨nde bis zur Fermi-Energie
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Abbildung 2.3 : Sche-
matische Darstellung der
Oberfla¨chenbedeckung θ in
Abha¨ngigkeit der Tempera-
tur bei konstantem Par-
tialdruck des applizierten
Gases[IP75].
besetzt. Bei Erho¨hung der Temperatur werden auch Energiezusta¨nde oberhalb des Fermi-
Niveaus sukzessive besetzt (Breite der Fermi-Verteilung). Bei weiterer Erho¨hung der Tem-
peratur gibt es eine endliche Wahrscheinlichkeit zum Besetzen der Zusta¨nde u¨ber dem
Vakuum-Niveau, so daß Elektronen aus dem Festko¨rper entfernt werden. In der Energie-
bilanz verbleibt im Allgemeinen ein Restteil als kinetische Energie (Ekin = [Ee − qΨα]),
die zu einen Strom in den Außenraum fu¨hrt.
Beitra¨ge zum Emissionsstrom liefern alle Elektronen, die sich in Richtung der Oberfla¨che
bewegen und dabei genu¨gend Energie zum U¨berwinden der Oberfla¨chenbarriere aufweisen.
Die genaue Berechnung der Gesamtbilanz ist beispielsweise [Aza62] zu entnehmen. Das
Ergebnis ist die klassische Richardson-Dushman Gleichung:
j(Φ(T ), T ) =
4pimek2
h3
· T 2 exp
(
−φ(T )
kT
)
= A0 · T 2 exp
(
−φ(T )
kT
)
(9)
Sie beschreibt die Stromdichte, die von einem Festko¨rper mit Austrittsarbeit φ bei der
Temperatur T in den Außenraum emittiert wird. Die auftretende Konstante A0 hat den
Wert 1.2 · 106 A/m2 und ist nach der Theorie materialunabha¨ngig. Da die Austrittsar-
beit φ selbst noch temperaturabha¨ngig ist, kann Gleichung (9) streng genommen nur als
Verknu¨pfung der Gro¨ßen φ und j bei einer Temperatur T betrachtet werden, Glu¨cklicher-
weise liegt die Temperatur-Abha¨ngigkeit (dφ/dT ) bei Metallen und Oxiden im Bereich
weniger 10−4 eV pro Kelvin (vgl. z.B. [HW50], dort findet sich fu¨r Wolfram ein Wert von
dφ/dT = 6 · 10−5 eV/K), so daß die Richardson-Gleichung auch zur Extrapolation u¨ber
einen endlichen Temperaturbereich herangezogen werden kann.
Tabelle 2.1 gibt einige mit Hilfe der thermischen Emission bestimmte Austrittsarbeiten
von Metallen und Oxiden wieder. Die ermittelte Konstante A0 ist, sofern der Literatur
zu entnehmen, vermerkt[HW50, Par88, Aks87]. In der fru¨hen Literatur (bis etwa 1940)
finden sich je nach Autor drastische Abweichungen, zum Teil um mehrere eV. Das ist
experimentell darin begru¨ndet, daß die Austrittsarbeit eine extrem oberfla¨chensensitive
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Metall Konstante A φ (eV)
Cs 162 1.8
Fe 26 4.5
Al 4.1
Pt 32 5.3
W 60 4.5
Ni 5.01
Elementverbindung φ (eV)
W-O 6.24
W-Cs 1.74
Pt-O 6.55
Ni-O 6.34
Tabelle 2.1: Gemessene Austrittsarbeiten φ und A0-Konstanten verschiedener Elemente und fremd-
stoffbedeckter Metalle, entnommen aus [Aza62],[Wea77] und [HW50]. Die Konstante A0 ist in Ein-
heiten von (104 A/m2K2 ) angegeben.
Gro¨ße ist. Hier deutete sich bereits damals eine starke Gassensitivita¨t an. Verunreinigun-
gen und unterschiedliche Proben-Vorbehandlung (z.B. Vakuumbedingungen) fu¨hren zu
weiteren Abweichungen.
Im Experiment zeigt die Konstante A0 im Gegensatz zur Theorie eine Materialabha¨ngig-
heit. Das ist in Tabelle 2.1 ersichtlich. Aufgrund der Verwendung polykristalliner Materia-
lien und der je nach Kristallrichtung unterschiedlichen Austrittsarbeit tragen verschiedene
Kristallite unterschiedlich zum Strom bei. Der Hauptanteil des Stroms wird von Stellen
mit niedriger Austrittsarbeit geliefert, deren Fla¨che geringer als die geometrische Gesamt-
fla¨che ist. Daher werden fu¨r die Konstante A0 kleinere Werte als erwartet gemessen. Eine
weitergehende Diskussion der Effekte kann in [HW50] und [Aks87] gefunden werden.
Abbildung 2.4 : Darstellung des Emissionsstroms von Materialien mit unterschiedlichen Austritts-
arbeiten φ im Temperaturbereich von 650oC bis 1100oC gema¨ß der Richardson-Dushman Gleichung.
Es wurde eine praxisrelevante, emittierende Fla¨che von 9 mm2 angenommen. Die in dieser Arbeit
angenommene untere Nachweisgrenze von 100 fA ist als gestrichelte, horizontale Linie vermerkt.
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Die Richardson-Dushman Gleichung kann zur Abscha¨tzung einer oberen Grenze der zu
erwartenden Stro¨me dienen. In Abbildung 2.4 ist eine Abscha¨tzung der Strom-Gro¨ßen-
ordnung mit typischen in dieser Arbeit verwendeten Parametern zu sehen. Das sind Tem-
peraturen im Bereich von 600oC bis 1100oC und eine geometrische Emissionsfla¨che von 9
mm2.
Es wird deutlich, daß die Emissionsstro¨me, abgesehen von Materialien mit Austrittsar-
beiten unter 3 eV, bei Temperaturen unter 1000oC nicht mehr mit einem gewo¨hnlichen
Multimeter nachzuweisen sind. Die untere Meßgrenze dieser Gera¨te liegt typischerweise
bei 0.1-1 µA. Durch Verwendung eines sehr empfindlichen Elektrometers und einer geeig-
neten experimentellen Anordnung konnte die Nachweisgrenze in dieser Arbeit auf 100 fA
gesenkt werden. Selbst dann sollte, um im Vakuum bei 1050oC Stro¨me oberhalb von 100
fA zu erhalten, die Austrittsarbeit φ einen Wert von 3.5 eV nicht wesentlich u¨berschreiten.
Es ist anzumerken, daß Gleichung (9) rein klassisch abgeleitet wurde. Sie vernachla¨ssigt
den quantenmechanischen Effekt, daß Elektronen mit Energien u¨ber dem Vakuumpo-
tential an der Oberfla¨chenbarriere reflektiert werden ko¨nnen, so daß oft eine geringere
Stromdichte als nach Gleichung (9) gemessen wird. Dieser Effekt beeinflußt auch den Wert
der Emissionskonstanten A0. Die Reflektion wird im Wesentlichen durch den Verlauf des
Oberfla¨chenpotentials bestimmt. Qualitativ nimmt die Reflektionswahrscheinlichkeit mit
dem Betrag des Oberfla¨chenpotential-Gradienten zu (vgl. [Fli91]). Experimentell kann
die Reflektion oft vernachla¨ssigt werden. Eine genauere Betrachtung dieses Sachverhaltes
findet sich in [HW50].
2.2.2 Kennlinien einer Emissionskathode
Zur Messung des von einer Kathode emittierten Stroms ist wenigstens eine Auffangelek-
trode notwendig, so daß sich ein Kondensatoraufbau ergibt (vgl. Abschnitt 3.1.2). Die
Potentialverha¨ltnisse innerhalb des Kondensators beeinflussen die Emission der Katho-
de. Daraus ergeben sich im Vakuum Strom-Saugpannungs Kennlinien, die im Folgenden
na¨her betrachtet werden:
• Anlaufstromgebiet
• Raumladungsstromgebiet
• Sa¨ttigungsstromgebiet
Das Anlaufstromgebiet
Die Emissions- und die Kollektor-Elektrode bestehen meist aus verschiedenen Materialien,
so daß zwischen ihnen eine Volta-Potential-Differenz ∆V besteht. Bei kleinen Absta¨nden
im Bereich von Mikro- bis Millimetern hat das ein nicht zu vernachla¨ssigendes Feld zur Fol-
ge, daß Einfluß auf die Bewegung der emittierten Elektronen nimmt. Aus Abbildung 2.5
ist unmittelbar ersichtlich, daß die Elektronen zusa¨tzlich zur Austrittsarbeit φK den durch
∆V und Us (angelegte Saugspannung) verursachten Potentialberg u¨berwinden mu¨ssen.
Als gesamte effektive Austrittsarbeit φeff ergibt sich:
φeff = φK + e(ΨK −ΨA − Us) = φk + (φA − φK − eUs) = φA − eUs
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Abbildung 2.5 : Darstellung
der Potentialverha¨ltnisse zwi-
schen zwei elektrischen Leitern
mit unterschiedlichen Austritts-
arbeiten.
Nur Elektronen mit ausreichend kinetischer Energie zum U¨berwinden der Barriere ko¨nnen
die Anode erreichen. Bei zu geringer Energie werden sie in Richtung Kathode zuru¨ckge-
worfen. Zur allgemeineren Betrachtung wurde eine zusa¨tzliche Saugspannung Us zwischen
Anode und Kathode angelegt. Das Vorzeichen von Us wurde negiert, da eine positve Span-
nung die Energie der Elektronen im Potentialbild absenkt. Einsetzen in die Richardson-
Gleichung liefert die Anlaufstrom-Kennlinie:
jAnlauf = A · T 2 exp
(
eUs − φa
kT
)
(10)
Danach liefert eine logarithmische Auftragung der Stromdichte eine lineare Abha¨ngigkeit
von der Saugspannung Us. Bemerkenswert ist, daß der Anlaufstrom nicht mehr von der
Austrittsarbeit der Kathode, sondern allein von der Austrittsarbeit der Kollektorelektrode
abha¨ngt. Das ist Abbildung 2.5 anschaulich zu entnehmen. Das Anlaufgebiet erstreckt
sich bis zu Spannungen Us = φA/e. Oberhalb davon kompensiert die Saugspannung Us
das Voltapotential und der Strom bleibt in erster Na¨herung konstant (Sa¨ttigungsgebiet).
Die Nichtkonstanz des Sa¨ttigungsstroms bei hohen Saugspannungen ist die Folge des im
u¨berna¨chsten Abschnitt beschriebenen Schottky-Effekts.
Das Raumladungsstromgebiet
Bisher wurde eine Sto¨rung des Voltapotentials durch die Elektronen-Emission ver-
nachla¨ssigt, was lediglich bei geringen Stromdichten erlaubt ist. Eine negative Raumla-
dungswolke fu¨hrt zu einem zusa¨tzlichen Potentialberg vor der Kathode. Dieser Sachverhalt
ist Abbildung 2.6 zu entnehmen, dabei ist eine entsprechend hohe Saugspannung Us zur
Kompensation des Voltapotentials angenommen. Analog zum vorherigen Abschnitt (An-
laufstromgebiet) kann hier eine effektive Austrittsarbeit φeff = φK − eUm zugrundegelegt
werden. Dabei ist zu bemerken, daß die Saugspannung die Ladungstra¨gerverteilung und
damit die Form des Zwischenraum-Potentials emfindlich beeinflußt. Es ergibt sich eine
charakteristische Strom-Spannungskennlinie. Zur Berechnung des genauen Potentials und
der resultierenden Kennlinie wird die Poisson-Gleichung herangezogen. Die genaue Rech-
nung kann beispielweise in [HW50] oder [Ger95] gefunden werden. Als Ergebnis ergibt
sich bei konstanter Temperatur das Langmuir-Child Gesetz:
jRaumladung =
√
2
9pi
·
√
e
m
· U
3
2
s
d2
(11)
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Abbildung 2.6 : Darstel-
lung der Potentialverha¨ltnisse
zwischen zwei elektrischen Lei-
tern im raumladungsbegrenzten
Fall.
Im wesentlichen sagt Gleichung (11) voraus, daß der Strom proportional zu U
3
2
S ist. Damit
ergibt sich in doppellogarithmischer I(Us)-Auftragung ein linearer Zusammenhang.
Das Sa¨ttigungsgebiet
An das Anlaufstromgebiet schließt sich das Sa¨ttigungsgebiet an. Es ergibt sich, wenn
eine ausreichend hohe Spannung Us den durch Raumladungseffekte und Voltapotentiale
erzeugten Potentialberg verbannt und dadurch alle austretenden Elektronen die Anode
erreichen. Aufgrund der Stromerhaltung folgt die Gro¨ße des Sa¨ttigungsstroms direkt aus
der Richardson-Dushman Gleichung.
Der Schottky-Effekt
In erster Na¨herung ist der Strom im Sa¨ttigungsgebiet unabha¨ngig von der Saugspan-
nung Us. Bei genauerer Analyse steigt der Strom jedoch weiterhin als Funktion der Saug-
spannung an. Grund ist die durch ausreichend hohe Feldsta¨rken bewirkte A¨nderung des
Kathoden-Voltapotentials. Zur graphischen Darstellung der elektrischen Verha¨ltnisse an
der Phasen-Oberfla¨che dient Abbildung 2.7. Bei Applikation eines konstanten elektri-
schen Feldes E ergibt sich das Voltapotential der Kathode aus der U¨berlagerung des
Abbildung 2.7 : Re-
duktion der Oberfla¨chen-
barriere durch Applika-
tion elektrischer Felder:
der Schottky-Effekt.
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ungesto¨rtem Oberfla¨chenpotentials und dem Potential des elektrischen Feldes. Es kommt
zur Ausbildung eines Maximums, das die effektive Austrittsarbeit bestimmt. Rechnerisch
ergibt sich eine Verringerung der Austrittsarbeit um den Betrag (vgl. z.B. [Aza62])
∆φ = −e
√(
eE
4pi0
)
(12)
Diese Austrittsarbeits-Reduzierung wird als Schottky-Effekt bezeichnet [Aza62]. Zur
Abscha¨tzung des Schottky-Effekts sei die maximale, in dieser Arbeit verwendete
Feldsta¨rke betrachtet. Bei einem Elektrodenabstand von 1 mm und einer maximalen
Spannung von 250 V ergibt sich bei angenommener Homogenita¨t eine Feldsta¨rke
Emax = U/d = 250 V/mm. Gema¨ß Gleichung (12) bedingt das eine Korrektur von
dφ = −0.019 eV. Verglichen mit dem Absolutwert φ ≥ 1 ist das gering, kann aber
aufgrund der exponentiellen Abha¨ngigkeit des Stroms nicht vollsta¨ndig vernachla¨ssigt
werden. Die relative A¨nderung des Stromes ist durch exp(+0.02/kT ) gegeben, was bei
1000oC einer A¨nderung von 26% gegenu¨ber dem Null-Feld Fall entspricht.
Im Sa¨ttigungsgebiet fu¨hrt dieser Effekt dazu, daß sich der Strom bei steigender Saugspan-
nung weiter erho¨ht. Die durch Gleichung (12) beschriebene Erho¨hung ist im Vergleich zur
Steigung im Anlaufgebiet (vgl. Gleichung 10) aber viel geringer, was in Abbildung 2.8
beobachtet werden kann.
Temperatur-Inhomogenita¨ten
Es kann im Allgemeinen nicht von einer konstanten Temperatur u¨ber der gesamten Emis-
sionsfla¨che ausgegangen werden. Auch das verhindert eine Stromsa¨ttigung und macht
den experimentellen Nachweis des Schottky-Effekts an polykristallinen Materialien oft
nur schwer mo¨glich [HW50].
Abbildung 2.8 : Darstel-
lung des Emissionsstroms in
Abha¨ngigkeit der Saugspan-
nung Us fu¨r einige Kathoden-
temperaturen. Die drei Kennli-
nienbereiche sind gut zu erken-
nen. Der Eintrag UAK auf der
Abszisse entspricht der Volta-
Potentialdifferenz zwischen An-
ode und Kathode. Die Aus-
trittsarbeit der Kathode betra¨gt
1.3 eV.
Zusammenfassende Darstellung der Kennlinien-Bereiche
Abbildung 2.8 stellt die drei Kennlinienbereiche zusammenfassend fu¨r eine Emissions-
kathode (φ=1.3 V) in Abha¨ngigkeit der Saugspannung Us mit der Kathodentemperatur
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als Parameter dar. Die Daten wurden aus [HW50] entnommen. Die Abbildung macht zu-
dem deutlich, daß bei hohen Temperaturen (hier T = 964 K) ein Teil der Elektronen die
Volta-Potentialbarriere (zwischen Kathode und Auffangelektrode) aufgrund ihrer großen
kinetischen Energie auch ohne Saugspannung u¨berwinden ko¨nnen.
Austrittsarbeitsverteilung auf der Oberfla¨che
Die vorangegangen Abschnitte gingen von einer idealen Kathode mit einer einzigen Aus-
trittsarbeit aus. Bei der Verwendung polykristalliner Materialien liegt dieser Fall nicht vor,
da unterschiedliche Kristall-Ebenen im Allgemeinen unterschiedliche Austrittsarbeiten be-
sitzen. Dieser Fall la¨ßt sich durch eine ortsabha¨ngige Austrittsarbeit φ(x, y) beschreiben.
Die arithmetisch gemittelte Austrittsarbeit φ ist durch
< φ >=
1
F
∫
S
dx · dy · φ(x, y) (13)
definiert. Die Gro¨ße F bezeichnet dabei die gesamte, emittierende Fla¨che. Dieser Mittel-
wert ist fu¨r den emittierten Strom jedoch nicht maßgebend, da die Austrittsarbeit in der
Richardson-Dushman Gleichung exponentiell auftritt.
Naheliegender ist eine Mittelung u¨ber die Beitra¨ge zum Gesamt-Emissionsstrom. Unter
der Annahme, daß der durch unterschiedliche Austrittsarbeiten hervorgerufene Strom die
grundsa¨tzliche Form der Richardson-Dushman Gleichung nicht a¨ndert, kann eine gemit-
telte Austrittsarbeit φ eingesetzt werden:
Is = js · F = A · F · T 2 exp
(
− φ
kT
)
(14)
Zur analytischen Berechnung der Gro¨ße φ betrachtet man den gesamten von der Ober-
fla¨che emittierten Strom:
Is =
1
F
∫
S
dx · dy · exp
[
−φ(x, y)
kT
]
(15)
Aus der Gleichsetzung der beiden vorhergehenden Formeln ergibt sich die Definitionsglei-
chung der mittleren Austrittsarbeit φ:
φ =
kT
e
· ln
 F∫
S
dx · dy · φ(x, y)
 (16)
Aus Gleichung (16) folgt, daß die Emission im Wesentlichen durch die kleinste vorkom-
mende Austrittsarbeit bestimmt wird. Dazu sei der Spezielfall einer Emissionskathode
mit nur zwei unterschiedlichen Austrittsarbeiten φmin und φmax (Fla¨chenbeziehung:
F = Fmin + Fmax) betrachtet. Fu¨r die Abweichung (φ − φmin) ergibt sich aus Glei-
chung (16):
φ− φmin = −kT
e
· ln
(
1
F
(
Fmin + Fmax exp
[
φmax − φmin
kT
]))
(17)
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Abbildung 2.9 : Unter-
schied zwischen mittlerer φ und
kleinster Austrittsarbeit φmin
in Abha¨ngigkeit des relati-
ven Fla¨chenanteils Fmin bei
T=1000 K nach Gleichung 17.
Abbildung 2.9 gibt eine graphische Darstellung der Abweichung von der mittleren Aus-
trittsarbeit nach Gleichung (17) fu¨r verschiedene Werte von φmin − φmax bei einer Tem-
peratur von 1000 K. Daraus la¨ßt sich erkennen, daß der kleinste Austrittsarbeitswert die
Emission dominiert, da die Abweichung vom Mittelwert φ selbst bei großen Werten von
φmin − φmax nur wenige zehntel eV betra¨gt.
Gleichung (16) bedingt zudem eine Temperaturabha¨ngigkeit der mittleren Austrittsarbeit,
obwohl die einzelnen, ortsbezogenen Austrittsarbeiten φ(x, y) als temperaturunabha¨ngig
angenommen sind. Das ist eine Folge des Mittelungsverfahrens; die arithmetisch gemittelte
Austrittsarbeit < φ > in Gleichung 13 besitzt diese Eigenschaft nicht.
2.2.3 Kathodentypen
Im Laufe der technischen Entwicklung haben sich unterschiedliche Kathodentypen her-
ausgebildet, von denen die Verbreitesten im Folgenden kurz beschrieben werden:
Metallkathoden
Der technisch einfachste Fall besteht in der direkten Verwendung von Metallen. Diese
mu¨ssen eine hohe thermische und mechanische Stabilita¨t aufweisen, da aufgrund der ho-
hen Austrittsarbeit von Metallen (Platin 5.3 eV, Wolfram 4.5 eV, Eisen 4.5 eV, Palladium
5 eV[Wea77]) hohe Temperaturen von meist u¨ber 2000 oC zur Erzielung merklicher Emis-
sionsstro¨me notwendig sind. Im Laufe der technischen Entwicklung haben auch Metall-
legierungen zur Verbesserung der mechanischen Stabilita¨t und des Emissionsvermo¨gens
Eingang in die Produktion gefunden[HW50].
Fremdstoffbedeckte Metallkathoden
Die Emissionseigenschaft eines Metalls wird durch die Adsorption du¨nner Schichten von
anderen Materialien erheblich gea¨ndert. Die Wirkung kann durch die in Abschnitt 2.1.2
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beschriebenen Mechanismen erkla¨rt werden. Die Dicke der Schicht darf wenige Atom-
lagen nicht u¨berschreiten, da sonst die Austrittsarbeit der abgeschiedenen Schicht die
Emission bestimmt. Im Fall der Abscheidung von Caesium (Cs) auf Wolfram kann des-
sen urspru¨ngliche Austrittsarbeit von etwa 4.5 eV bedeckungsabha¨ngig auf bis zu 1.4
eV erniedrigt werden[HW50]. Die Ursache liegt in der Ausbildung einer Dipolschicht an
der Wolfram-Oberfla¨che. Die Ionisation der Casesium-Moleku¨le kann durch den Ober-
fla¨chenionisations-Mechanismus in Abschnitt 2.3 verstanden werden, da die Ionisations-
energie von Cs geringer als die Austrittsarbeit von Wolfram ist. Durch die erniedrigte Aus-
trittsarbeit sind fremdstoffbedeckte Metallkathoden schon bei Temperaturen u¨ber 1000oC
in der Lage, Stro¨me im Mikro- bis Milliampere Bereich zu liefern.
Oxidkathoden
Im Fall der Oxidkathoden wird ein Metalloxid auf ein Grundmetall aufgebracht. In na-
hezu allen Fa¨llen handelt es sich dabei um Oxide der Alkalimetalle. Im Vergleich zu den
fremdstoffbedeckten Kathoden ist die Oxydschicht mindestens einige hundert Nano- bis
Mikrometer dick. Im Volumen und in geringerem Maße auch an der Oberfla¨che befin-
det sich nach einer vorangegangenen Formierung (Reduktion des Oxids) u¨berschu¨ssiges
Metall. Diese Oberfla¨chenschicht zeigt eine endliche elektronische Leitfa¨higkeit mit oft
halbleitendem Charakter und Austrittsarbeiten von meist weniger als 2 eV. Eine umfas-
sende Darstellung zur Herstellung von Oxidkathoden kann in [HW48] gefunden werden.
Abbildung 2.10 : Schematische Darstellung verschiedener Kathodentypen, die Eingang in die tech-
nische Verwertung gefunden haben.
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2.3 Oberfla¨chenionisation
Erhitzt man ein Material, so treten nicht nur elektronische Emissionsstro¨me auf, es lassen
sich oft auch Teilchen mit positiver Ladung feststellen. Der folgende Abschnitt beschreibt
den Oberfla¨chenionisations-Mechanismus, der die Bildung von positiven Ladungstra¨gern
an der Oberfla¨che schon bei moderaten Temperaturen um 500oC ermo¨glicht. Es ko¨nnen
damit auch negative Ladungstra¨ger erzeugt werden, so daß eine Vielzahl von Ionenquellen
auf diesem Mechanismus basiert[Bel93, Alt92, HPHW94, STTM98].
Bei der Adsorption von Moleku¨len an der Oberfla¨che ko¨nnen diese nach dem Charge-
Transfer-Modell (vgl. Abschnitt 2.1.2) partiell geladen oder ionisch an die Oberfla¨che
gebunden werden. Die Oberfla¨chen-Spezies ko¨nnen auch vorher aus dem Volumen an die
Oberfla¨che diffundiert sein (z.B. Verunreinigungen, Dotierungen). Bei ausreichend hoher
Temperatur oder Feldsta¨rke desorbieren die Ionen von der Oberfla¨che und ko¨nnen als
Strom nachgewiesen werden. Es wird im Folgenden der Einfluß der Austrittsarbeit auf
diesen Prozeß beschrieben.
2.3.1 Die Langmuir-Saha-Gleichung
Fu¨r ein System im thermischen Gleichgewicht folgt aus der Boltzmann-Statistik das
Verha¨ltnis von neutralen (na) zu ionisierten Moleku¨len (n+) in der Gasphase (Ionisa-
tionsenergie I):
n+
na
∼ exp
(
− I
kT
)
Bei an der Oberfla¨che adsorbierten Moleku¨len kann die Festko¨rperoberfla¨che zusa¨tzliche
Energiebeitra¨ge zur Ionisationsenergie liefern[VL77]. Diese Zusatzenergie kann dadurch
erkla¨rt werden, daß in Umkehrung zur Entfernung, bei der Abgabe eines Elektrons an
den Festko¨rper (Ionisation) die Austrittsarbeit als Energie frei wird. Die Ionisationsenergie
verringert sich um den Betrag von φ. Das Verha¨ltnis von neutral zu ionisch desorbierenden
Teilchen unter Beru¨cksichtigung des Einflusses der Festko¨rperoberfla¨che wird durch die
Saha-Langmuir-Gleichung (18) erfaßt:
n+
na
|Ads ∼ exp
(
−I − φ
kT
)
(18)
Die experimentelle Untersuchung von Oberfla¨chen-Ionisationsprozessen auf Basis von
Gleichung (18) ist meist der Gestalt, daß ein Atomstrahl geringer Intensita¨t (Vermeidung
von starken Belegungen) auf eine Oberfla¨che mit bekannter Austrittsarbeit gelenkt und
der von der Oberfla¨che desorbierende Ionenstrom gemessen wird[Alt92, AJM93, Kam66,
KKS+96].
Der Oberfla¨chenionisationsprozesses eines Atoms M verla¨uft dann oft nach dem folgenden
Schema[INL+96]:
M(Gas) →M(Ads) →M+(Ads) + e−(Ads) →M+(Gas) + e−(Ads)
Die Subskripte beziehen sich auf adsorbiert (Ads) oder in der Gasphase (Gas) befindlich.
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Alkalimetall Ei
Li+ 2.55± 0.03
Na+ 2.30± 0.03
Ka+ 2.05± 0.02
Tabelle 2.2: Experimentell ermittelte Desorptions-
energien fu¨r Alkalimetall-Ionen, die von einer poly-
kristallinen Wolframoberfla¨che im UHV desorbieren.
[Kam66].
Der Mechanismus ist nicht auf die Ionisation einfallender Atomstrahlen beschra¨nkt. Auch
bereits auf der Oberfla¨che befindliche oder durch Segregation an die Oberfla¨che gelang-
te Atome und Moleku¨le tragen zu einem positiven Ionenstrom von der Oberfla¨che bei.
In [Com98] wird eine Platin-Du¨nnschicht mit Alkali-Atomen (Li,Ka,Na) dotiert und bei
Temperaturen u¨ber 400oC zur Emission von positiven Alkali-Ionen gebracht. Die durch
Desorption verlorenen Alkali-Atome werden durch Diffusion bzw. Segregation aus dem
Volumen ersetzt.
Fu¨r den Fall, daß die Austrittsarbeit gro¨ßer als die Ionisierungsenergie ist, werden alle
Moleku¨le mit einer Wahrscheinlichkeit P = n+
na+n+
= 1 ionisch desorbiert.
Gleichung (18) macht keine Aussage u¨ber die Wahrscheinlichkeit einer Desorption und
dem damit bei einer Temperatur T resultierenden Strom. Ein adsorbiertes Moleku¨l desor-
biert nach einer mittleren Verweilzeit τa,i (Subskript a=Atom, i=Ion). Im Fall der nicht-
aktivierten Adsorption ist die Desorptionswahrscheinlichkeit umgekehrt proportional zur
mittleren Verweilzeit an der Oberfla¨che[Kam66]:
Pi,a =
1
τi,a
=
1
τ 0i,a
exp
(
−Ei,a
kT
)
(19)
Die Gro¨ßen Ea und Ei bezeichnen die Desorptionsenergien fu¨r Atome und Ionen. Bei
einatomigen Gasen entspricht das der Bindungsenergie[Kam66]. Die Gro¨ßen Ea und Ei
sind folgendermaßen verknu¨pft:
Ea = Ei − e (I − φ) (20)
Der Ionen-Strom von einer Oberfla¨che zeigt daher in Abha¨ngigkeit der Gro¨ßen φ,Ea und
I die nachstehende Charakteristik:
I ∼ exp
(
− Ei
kT
)
∼ exp
(
−Ea + e(I − φ)
kT
)
(21)
Typische Werte fu¨r Ei von Alkalimetallen auf reinem Wolfram sind in Tabelle 2.2
dargestellt[Kam66]. Die ionische Desorption von Oberfla¨chenverunreinigungen ist nach
Gleichung (18) im Wesentlichen durch die Parameter Ea und φ bestimmt. Im Fall einer
Gasadsorption mit großer Bedeckung a¨ndert sich meist sowohl die Desorptionsenergie Ea
als auch die Austrittsarbeit φ. Bei heterogenen Oberfla¨chen mit unterschiedlichen Ad-
sorptionspla¨tzen resultieren noch komplexere Verha¨ltnisse, so daß dann eine Beurteilung
allein auf der Basis von Emissionsstro¨men schwierig erscheint.
2.3.2 Lokale Ladungstra¨gerbildung
Findet die Ladungstra¨gerbildung durch Ionisation dominierend im Volumen statt, so zeigt
sich bei beiden Saugspannungspolarita¨ten ein resultierender Strom, der im Wesentlichen
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durch Beweglichkeit und Rekombinationsverhalten der entstandenen Ionen und Elektro-
nen bestimmt ist. Kann dieser Mechanismus vernachla¨ssigt werden, so sind Elektroden-
effekte zur Ladungstra¨gererzeugung heranzuziehen. Nimmt man die Erzeugung an nur
einer Elektrode und auch nur einer Polarita¨t an, so ergibt sich abha¨ngig von der Polarita¨t
nur bei positiven oder nur bei negativen Saugspannungen ein resultierender Strom. Es
kann durch die Saugspannungs-Polarita¨t also selektiv eine Sorte von Ladungstra¨gern zur
Gegenelektrode transportiert werden. Entstehen an der Elektrode dagegen beide Pola-
rita¨ten so ist bei ausreichender Sensitivita¨t des Meßaufbaus bei beiden Polarita¨ten ein
Strom nachzuweisen. Das macht deutlich, daß die Charakterisierung der Proben sowohl
bei positiven als auch bei negativen Saugspannungen erfolgen muß.
2.4 Ladungstra¨gerbewegung in Gasen
Die thermische Elektronenemission und die Oberfla¨chenionisation ko¨nnen als Elementar-
vorga¨nge zur Bereitstellung von Ladungstra¨gern betrachtet werden. Durch sie entstehen
freie Elektronen und Ionen.
Gelangen diese in ein Gas, so ko¨nnen sich durch den Zusammenstoß mit Gasteilchen wei-
tere Elementarvorga¨nge, die zu einer Tra¨gerumwandlung fu¨hren, anschließen. Die Strom-
dichte gema¨ß Richardson-Dushman gilt daher sicher nicht in Gasen, da sie von freien
Ladungstra¨gern im Vakuum ausgeht.
Der folgende Abschnitt diskutiert zuna¨chst die Bewegung von Ladungstra¨gern in Gasen
und skizziert anschließend mo¨gliche Tra¨gerumwandlungs-Folgeprozesse, die Einfluß auf
den gemessenen Strom haben.
Beweglichkeiten
Die in das Umgebungsgas emittierten Ladungstra¨ger sind dem angelegten Saugfeld aus-
gesetzt. Der einsetzenden thermischen, isotropen Schwirrbewegung1 (isotrope Geschwin-
digkeit v) u¨berlagert sich eine gerichtete Tra¨gerbewegung in Richtung der Feldlinien. Die
Beschleunigung der Ladungstra¨ger wird durch elastische Stoßprozesse und durch inela-
stische Wechselwirkungen behindert. Es kommt zur Einstellung eines Gleichgewichts mit
einer resultierenden mittleren Geschwindigkeit. Bei hohen Gasdru¨cken (Normaldruck) und
moderaten Feldsta¨rken ist die erreichte Tra¨gergeschwindigkeit u meist der Feldsta¨rke E
proportional:
u = µ · E
Der Proportionalita¨tsfaktor µ wird als Beweglichkeit bezeichnet.
Eine Moleku¨l legt, bevor es mit einem Moleku¨l, Atom, Ion oder Elektron der Umgebungs-
atmospha¨re wechselwirkt, eine mittlere freie Wegla¨nge λ zuru¨ck. Zwischen der Beweglich-
keit und der mittleren freien Wegla¨nge besteht die Beziehung:
µ =
1
2
· e · λ
M · v (22)
1Die thermische Schwirrbewegung mit der Geschwindigkeit v fu¨hrt im Mittel zu keinem meßbaren
Strom
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Ion-Gas Beweglichkeit [cm2/Vs]
O−2 -Luft 2.18
N+-Luft 2.09
H+-Luft 8.2
Raumtemperatur, Normaldruck 1013 mbar
Ion-Gas Beweglichkeit [103cm2/Vs]
Li+-He 2.5
Na+-Ne 8.95
K+-Argon 2.8
Rb+-Kr 1.6
Cs+-Xe 1.0
0oC , 1.33 mbar
Tabelle 2.3: Tabelle der Beweglichkeiten einiger Ionen in verschiedenen Gasen aus [Eng55]. Tempe-
ratur und Gasdruck sind unter der Tabelle angegeben.
Die mittlere freie Wegla¨nge ist dem vorherrschenden Gasdruck p oft umgekehrt propor-
tional, so daß die Beweglichkeit dann als Funktion von E/p geschrieben werden kann:
µ = µ
(
E
p
)
. Die um den Faktor 1000 geringere Masse von Elektronen schla¨gt sich in der
Beweglichkeit mit dem gleichen Faktor nieder. Typische Ionen-Beweglichkeiten liegen bei
Normaldruck im Bereich einiger cm2/V s, Elektronen zeigen dagegen einige 103cm2/V s.
Tabelle 2.3 listet einige Werte fu¨r verschiedene Atmospha¨ren und Temperaturen.
Aufgrund der geringen Masse erreichen Elektronen im Vergleich zu Ionen merklich ho¨here
Geschwindigkeiten, was inelastische Prozesse (Anregung, Ionisation, Neutralisation etc.)
begu¨nstigt. Ein anderer Einfluß deutet sich in Gleichung 22 an. Dort wird die thermische
Geschwindkeit als unabha¨ngig von der Feldsta¨rke betrachtet, die feldinduzierte Tra¨ger-
geschwindigkeit ist also kleiner als die thermische. Fu¨r Elektronen gilt das nicht, die
theoretische Behandlung dieses Falls zeigt, daß die Beweglichkeit dann abnimmt[DM45].
Im Fall der Elektronen kann im Allgemeinen nicht davon ausgegangen werden, daß sie inert
im Gas vorliegen. Das liegt an den mo¨glichen Folgeprozessen, die zu einer Tra¨gerumwand-
lung fu¨hren. Ein wichtiger Prozeß ist die nachfolgend beschriebene Elektronenanlagerung
(electron-attachment).
Elektronenanlagerung
Durch Anlagerung eines Elektrons an ein neutrales Atom oder Moleku¨l entsteht ein nega-
tives Ion. Die Tendenz zur Anlagerung wird von der elektronischen Struktur der Valenz-
schale bestimmt, was durch die Elektronegativita¨t bzw. Positivita¨t ausgedru¨ckt werden
kann. Die meisten Metallda¨mpfe und Edelgase (He,Ne, Na, etc.) neigen aufgrund ihrer
Konfiguration nicht zur Aufnahme von Elektronen. In diesem Fall liegen Elektronen und
positive Ionen gleichzeitig im Gas vor (geringe Rekombination). Das entspricht dem Zu-
stand in Gasentladungsro¨hren.
Elektronegative Elemente wie die Halogene und vor allem der Sauerstoff neigen dagegen
leicht zur Bildung von Ionen. Die Wahrscheinlichkeit der Anlagerung W nach ν Sto¨ßen
ist folgendermaßen definiert:
e−
e−0
= exp(−Wν)
e−0 bezeichnet dabei die urspru¨ngliche Anzahl freier Elektronen, e
− die Zahl der nach ν
Sto¨ßen Verbleibenden. Der Rest hat sich in negative Ionen verwandelt. Die Wahrschein-
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lichkeit W ist wiederum eine Funktion der Gasdichte p und der Feldsta¨rke E. Die Auf-
tragung in Abha¨ngigkeit von E/p fu¨hrt zu charakteristischen Kurven[DM45]. Als Folge
der Anlagerung ist die gemessene Tra¨gerbeweglichkeit kleiner als u¨rspru¨nglich fu¨r Elek-
tronen angenommen, da zwischen der Elektronen und Ionen-Beweglichkeit typischerweise
ein Faktor 1000 liegt.
Komplex-Ionen Bildung
Bereits vorhandene Ionen sind in der Lage, weitere Gasteilchen u¨ber Dipolkra¨fte an sich
zu binden. Haben die Gasteilchen ein permanentes oder feldinduziertes Dipolmoment,
so werden sie im imhomogenen Feld des Ions angezogen. Es kommt zur Bildung von
Komplexen. Die thermische Bewegung sucht diese Ansammlung zu zersto¨ren. Aus dem
Gleichgewicht resultiert die Komplexgro¨ße. Die Beweglichkeit solcher Ansammlungen ist
gegenu¨ber der von einzelnen Ionen drastisch reduziert[DM45, Eng55].
Stromdichte
Der quantitative Beitrag eines Ladungstra¨gertyps qr zum Gesamtstrom la¨ßt sich mit der
Definition der stoßbegrenzten Stromdichte jr = nr · qr · µr · E in einem elektrischen Feld
E (n - Ladungstra¨gerdichte, µ -Beweglichkeit) erfassen:
jGesamt =
∑
r
nr · qr · µr · E (23)
Aufgrund der experimentellen Randbedingungen wird von einem Ladungstra¨gertyp aus-
gegangen. Die Aufnahme einer I(US) Charakteristik sollte, wenn die Beweglichkeit von E
unabha¨ngig ist, nach Gleichung 23 eine lineare Saugspannungs-Abha¨ngigkeit ergeben.
Eine umfassende Darstellung und Diskussion der mo¨glichen Wechselwirkungen und den
daraus folgenden Abweichungen kann in [Eng55, DM45] gefunden werden. Das prima¨re
Ziel dieser Arbeit ist jedoch nicht die Untersuchung der Bewegung von emittierten La-
dungstra¨gern, so daß den Kennlinien keine grundlegenden Mechanismen zugeordnet wer-
den. Vielmehr wird die Charakteristik empirisch durch eine Gleichung der Form i ∼ |Us|x
erfaßt.
2.5 Empirische Beschreibung der Emissionsstro¨me
Durch den Betrieb an Atmospha¨rendruck ko¨nnen die urspru¨nglich nur im Vakuum gel-
tenden Gleichungen fu¨r die thermische Elektronenemission und die Oberfla¨chenionisation
nicht direkt verwendet werden. Der folgende Abschnitt beschreibt empirisch modifizierte
Versionen, die prima¨r die thermische Abha¨ngigkeit erfassen sollen.
Negative Emissionsstro¨me
Aufgrund der Wechselwirkung der Elektronen mit der Gasatmospha¨re und der Verwen-
dung von realen, mit Adsorbaten vorbelegten Oberfla¨chen, wird der negative Emissions-
strom in der vorliegenden Arbeit nicht auf Basis der Richardson-Dushmann Gleichung
behandelt. Zur Anwendung kommt die folgende, empirisch motivierte Gleichung zur Be-
schreibung der negativen Stromdichte j:
I = j · A = C0(E) · T 2 · exp
(
−Ea
kT
)
(24)
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Die Variable C0(E) wird als Funktion der Feldsta¨rke E angenommen (vgl. Abschnitt
2.2.1). Sie beschreibt eine gemittelte Wechselwirkung der Elektronen mit der umgeben-
den Gasatmospha¨re. Durch die Verwendung der gleichen Feldsta¨rke in allen spa¨ter dis-
kutierten Fa¨llen, wird C0 dann prima¨r als materialspezifische Konstante diskutiert wer-
den ko¨nnen. Eine Materialunabha¨ngigkeit kann aufgrund des Betriebs an Atmospha¨re
nicht zwingend erwartet werden, da die Oberfla¨che hier nicht nur durch die Austritts-
arbeit charakterisiert wird, sondern auch spezifische Oberfla¨chen-Gas Grenzschichten die
Elektronenbewegung z.B. unterschiedlich behindern ko¨nnen. Alle emissionsbeeinflussen-
den Oberfla¨chen-Parameter ko¨nnen erstmal nicht als bekannt vorausgesetzt werden, so daß
materialtypische Konstanten auftreten ko¨nnen. Eine Materialabha¨ngigkeit ergibt sich wie
bereits in Abschnitt 2.2.1 erwa¨hnt, auch schon im Vakuum.
Die Gro¨ße Ea ist eine die Emission bestimmende Aktivierungsenergie und wird der Aus-
trittsarbeit φ als direkt proportional angenommen. Eine A¨nderung von EA wird daher
direkt als Austrittsarbeitsa¨nderung ∆φ betrachtet. Gleichung 24 ist danach die Grundla-
ge, um aus A¨nderungen des Emissionsstroms auf A¨nderungen von φ zu schließen.
Positive Emissionsstro¨me
Die thermische Abha¨ngigkeit der positiven Emissionsstro¨me wird analog zu Abschnitt 2.3
durch
I ∼ exp
(
− Ei
kT
)
erfaßt. Eine Arrhenius-Darstellung des Stroms fu¨hrt bei der richtigen empirischen Be-
schreibung der Emissionscharakteristik zu einer Geraden.
2.6 Definition der Gassensitivita¨t
In der Sensorik wird unter der Sensitivita¨t S oft die Ableitung des Meßsignals A nach der
zugrundliegenden Abha¨ngigkeit x in einem Arbeitspunkt M verstanden:
S =
∂A
∂x
|M
In Abbildung 2.11 kann das Meßsignal A ein Strom, ein Widerstand, ein Widerstands-
verha¨ltnis etc. sein. Als Arbeitspunkte M kommen Temperaturen, Gaskonzentrationen
usw. in Frage. Die vorliegende Arbeit legt jedoch eine andere Definition zugrunde.
Die Adsorption eines Gases an der Oberfla¨che der emittierenden Kathode fu¨hrt nach den
vorhergehenden Abschnitten zu einer A¨nderung der Austrittsarbeit von φ nach (φ+∆φ).
Als Sensitivita¨t S wird in dieser Arbeit das Verha¨ltnis der Stromdichten vor und wa¨hrend
der Adsorption eines Gases definiert. Nach Gleichung (9) gilt der Zusammenhang:
S =
jGas
jLuft
=
IGas
ILuft
= exp
(
−∆φ
kT
)
(25)
Das ist die zentrale Gleichung zur Beschreibung von gasinduzierten Stroma¨nderungen.
Sie verbindet die Gro¨ßen Sensitivita¨t und Austrittsarbeits-A¨nderung. Die resultierenden
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Abbildung 2.11 : Erga¨nzende Skiz-
ze zur Definition einer allgemeinen
Sensitivita¨t im Text. I bezeichnet
einen Strom, R einen Widerstand
und (R-R0)/R0 eine relative Wider-
standsa¨nderung als Meßsignal A.
∆φ-Werte ko¨nnen anschließend anhand von Isothermen diskutiert werden (vgl. Abschnitt
2.1.3). Die Nomenklatur in Gleichung (25) ist der Gestalt, daß sich die Probe vor ei-
ner Adsorption in alleiniger Luft befindet und eine Stromdichte jLuft emittiert. Durch
Hinzumischen eines Gases zur Luft kommt es aufgrund der Gas-Schichtwechselwirkung
zur neuen Stromdichte jGas. Das Verha¨ltnis der beiden Stromdichten ist der Austritts-
arbeitsa¨nderung exponentiell proportional, wodurch der Emissionsstrom empfindlich und
weit u¨ber den Prozentbereich hinaus beinflußt wird. Darin liegt der wesentliche Vorteil
der signalgebenden thermischen Emission im Vergleich zu Kelvin-Sonden oder anderen
Methoden, die ∆φ nur linear messen.
Die Erho¨hung der Austrittsarbeit fu¨hrt aufgrund der Stromerniedrigung zu Werten kleiner
Eins, bei negativen ∆φ Werten (Austrittsarbeitserniedrigung) dagegen zu Sensitivita¨ten
u¨ber 1. In Abha¨ngigkeit von ∆φ zeigt Abbildung 2.12 die nach Gleichung (25) errechnete
Sensitivita¨t. Die grauschattierte Fla¨che macht deutlich, daß sich φ zum Erreichen einer
Abbildung 2.12 : Dar-
stellung der Sensitivita¨t in
Abha¨ngigkeit der negativen
Austrittsarbeitsa¨nderung
mit der Temperatur als Pa-
rameter. Die durchgezogene
Linie ist das arithmetische
Mittel von S im Bereich
von 800-1000oC .
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Sensitivita¨t S = 2 um etwa 70 meV a¨ndern muss, wa¨hrend S = 10 aus ∆φ = 230 meV
resultiert.
Zur sicheren Detektion eines Gases wird in dieser Arbeit eine Sensitivita¨t von mindestens
S = 2 gefordert. Die damit korrespondierende Austrittsarbeitsa¨nderung von 70 meV ist
jedoch unter Vorbehalt zu betrachten, da die bei Gasadsorption zumeist auftretenden
Temperatura¨nderungen bereits Sensitivita¨ten von 1.5 verursachen ko¨nnen. Der Grund
liegt in der exponentiell abha¨ngigen, thermischen Aktivierung der Stro¨me. Dieser Umstand
ist bei der Beurteilung von Austrittsarbeitsa¨nderungen zu beachten.
Die Sensitivita¨tsdefinition fu¨hrt bei gasinduzierter Stromverringerung zu Werten kleiner
Eins. In der Praxis treten sowohl die Erniedrigung als auch die Erho¨hung und demzufolge
auch Werte gro¨ßer und kleiner 1 auf. Fu¨r eine direkte Vergleichbarkeit ist daher bei Werten
kleiner 1 in den Abbildungen meist die reziproke Sensitivita¨t 1/S aufgetragen. Dadurch
lassen sich die gasinduzierten Sensitivita¨ten bei unterschiedlichen Probentypen besser
vergleichen.
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3 Experimentelles
Das vorhergehende Kapitel zur Theorie der thermischen Emission macht deutlich, daß die
Gro¨ßenordnung der zu erwartenden Stro¨me im Femto- bis Nanoampere Bereich liegt. Es
ist daher unabdingbar, einen Meßaufbau zu konstruieren, der die reproduzierbare Detek-
tion derart geringer Stro¨me gewa¨hrleistet. Der Aufbau und die Charakterisierung eines
solchen Meßplatzes ist Thema des folgenden Abschnitts. Daran anschließend erfolgt ei-
ne Beschreibung des verwendeten Systems zur Bereitstellung definierter Gasgemische.
Angaben zur Probenpra¨paration und eine Materialcharakterisierung schließen das expe-
rimentelle Kapitel ab.
3.1 Meßaufbau zur Detektion thermischer Emissionsstro¨me
Aufgrund der zu erwartenden Stro¨me im Femto- bis Nanoampere-Bereich ist es notwendig,
eine Meßumgebung bereitzustellen, die unerwu¨nschte Leckstro¨me minimiert und repro-
duzierbare, allein von der Probe bestimmte Meßsignale aufnimmt. Die Anforderungen an
eine solche Meßumgebung sind:
• der Nachweis von Stro¨men gro¨ßer 100 fA
• vernachla¨ssigbare elektro-magnetische Ankopplung der Umgebung
• ein Leckstromverhalten, daß idealerweise unabha¨ngig von der Umgebungs-
Atmospha¨re (Feuchte !) ist
Aus diesen Anforderungen ergeben sich Konsequenzen fu¨r die Wahl der Isolationsma-
terialien und des Stromnachweisprinzips. Nach einer kurzen Beschreibung mo¨glicher
Leckstromquellen und dem daraus resultierenden Aufbau der Meßmimik folgt eine Cha-
rakterisierung der verwendeten Meßgera¨te.
3.1.1 Leckstrom-Quellen
Der folgende Abschnitt skizziert mo¨gliche Leckstromquellen und Gegenmaßnahmen.
• Reibungselektrizita¨t
• Isolatordeformation
• Feuchte- und Verunreinigungs-Kontamination
• Elektrostatische Kopplung
• Shunt-Widersta¨nde und dielektrische Absorption
• Meßgera¨t Offset-Strom
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Abbildung 3.1 : Zur Ent-
stehung von Leckstro¨men auf
Grund von kapazitiver Kopp-
lung: IM bezeichnet das zu
messende Signal, IG ist der in
der Summe auftretende Strom.
1. Die Reibung zwischen Materialien (z.B. zwischen Isolationsumwicklung und Leitungs-
draht) kann eine statische Aufladung bewirken, die sich in zeitabha¨ngigen Entladungs-
stro¨men bemerkbar macht. Ist dieser Effekt klein gegen das Meßsignal, so ist er meist
als Rauschquelle zu bemerken. Das Problem der Metall-Isolator Reibung in Meßkabeln
kann durch spezielle Low-Noise Kabel, die zwischen Leiter und Isolator einen du¨nnen
Graphitmantel besitzen, gemindert werden. Der reibungsverminderte Kontakt kann die
Entstehung von statischen Aufladungen drastisch reduzieren. In dieser Arbeit wurden
Low-Noise Kabel der Firma Keithley vom Typ 7078-TRX verwendet. Es muß jedoch an-
gemerkt werden, daß ein Vibrieren des Aufbaus oder der Meßkabel trotzdem noch Einfluß
auf das Meßsignal haben kann. Vibrationen konnten in der vorliegenden Arbeit jedoch
vernachla¨ssigt werden.
2. Isolatordeformation: Materialien mit piezoelektrischem Verhalten induzieren bei me-
chanischer Belastung Ladungen und Spannungen in das zu untersuchende System. Abhilfe
schafft eine vibrationsarme Installation in Kombination mit Isolationsmaterialien, die kein
oder nur geringes piezoelektrisches Verhalten zeigen. Geeignet sind Saphir und Polyethy-
len, wa¨hrend Poly-Tetra-Flour-Ethlyen (PTFE,Teflon) aufgrund seiner piezoelektrischen
Eigenschaften weniger gut geeignet ist[Kei99].
3. Der Isolationswiderstand vieler Materialien wird durch (Luft-)Feuchte merklich beein-
flußt. Poro¨se Keramiken wie Al2O3 absorbieren Feuchte und gewinnen dadurch meist eine
merkliche Leitfa¨higkeit. Das Pha¨nomenen ist gut untersucht und findet als Sensorprinzip
bereits kommerzielle Anwendung [CLL99, SAM96, SYA83]. Auch (oft ionisch verunreinig-
te) Wasserfilme an der Oberfla¨che ko¨nnen zusa¨tzliche Leitfa¨higkeitspfade ero¨ffnen. Abhilfe
kann die Messung in trockener Umgebung schaffen. In jedem Fall du¨rfen die verwendeten
Isolationsmaterialien keine hohe Affinita¨t zur Adsorption von Feuchte haben (Dipolmo-
ment !). Diesbezu¨glich gut geeignet sind PTFE(Teflon), PVC und Saphir, Keramiken
eignen sich dagegen meist sehr schlecht[Kei99].
4. Elektrostatische Kopplung An den Meßaufbau sind im Allgemeinen zusa¨tzliche,
sto¨rende Signalquellen angekoppelt. Abbildung 3.1 veranschaulicht eine kapazitiv gekop-
pelte, fiktive Signalquelle V. Dabei kann es sich um eine elektrostatisch aufgeladene Person
oder um einen Transformator in der Na¨he des Aufbaus handeln. A¨ndert sich die Span-
nungsamplitude (z.B. Bewegung einer Person, 50 Hz Netzfrequenz-Streufeld etc.) oder die
Kapazita¨t, so bewirkt die Kopplung u¨ber den Kondensator C einen Leckstrom der Gro¨ße
Ic = C · dV/dt + V · dC/dt. Bei geringen Proben-Meßstro¨men ist dieser additive Strom
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oft nicht zu vernachla¨ssigen. Abhilfe schafft eine gut leitende, metallische Abschirmung,
die eine Ladungsinduktion am Aufbau verhindert. Mangelnde Abschirmungen des Auf-
baus ko¨nnen meist durch A¨nderungen des Meßwerts bei Personenbewegung in der Na¨he
(Gummisohlen !) identifiziert werden.
5. Shunt-Widersta¨nde und dielektrische Absorption
Der spezifische Widerstand der verwendeten Isolationsmaterialien sollte bei Spannungs-
applikation nur Leckstro¨me erzeugen, die um mindestens eine Gro¨ßenordnung geringer
als die erwarteten Meßstro¨me sind. Weiterhin darf das Isolationsmaterial keine hohe di-
elektrische Absorption aufweisen. Darunter versteht man eine zeitweise Polarisation von
Materialien nach dem Anlegen hoher Spannungen. Nach dem Entfernen der Spannung
relaxiert die Probe zum ungeladenen Zustand. Die induzierten, zeitabha¨ngigen Stro¨me
sind nicht nur unerwu¨nscht, sondern zumeist auch schlecht reproduzierbar.
Selektion des Isolationsmaterials
Die Wahl des Isolationsmaterial fiel in dieser Arbeit auf PTFE, im Handelsnamen auch
Teflon genannt. Es u¨berzeugt hinsichtlich hohem spezifischen Grundwiderstand, geringer
dielektrischer Absorption und sehr geringer Feuchte-Affinita¨t. Sein nachteiliges piezoelek-
trisches Verhalten[Kei99] kommt in dieser Arbeit nicht zum Tragen. Der spezifische Wi-
derstand liegt gleichauf mit dem spez. Oberfla¨chenwiderstand von typisch ≥ 1018 Ohm-cm
und ist damit ausreichend hoch. Die Dielektrizita¨tskonstante von solidem Teflon zeigt u¨ber
einen großen Frequenzbereich beginnend bei Null geringe Werte von 2.1[Cre01]. Daraus
erkla¨rt sich die extrem geringe Affinita¨t zur Adsorption von Dipolmoleku¨len wie Wasser.
Die Spannungsfestigkeit wird zu mehr als ausreichenden 24 kV / mm angegeben[Cre01]
und nach Versuchen mit maximalen Feldsta¨rken von 30 V pro mm ließ sich auch kein diel-
elektrisches Absorptionsverhalten erkennen. PTFE u¨berzeugte daher in allen relevanten
Punkten als Isolationsmaterial.
Nach der Wahl des Grundisolationsmaterials wurde ein Meßaufbau gema¨ß Abbildung 3.2
konstruiert:
3.1.2 Meßaufbau: das Halterungs-Grundelement
Der Aufbau untergliedert sich in eine Grundplatte zur Halterung der Proben und elek-
trischen Kontaktierung sowie in eine Kollektor-Halteplatte, von der aus die emittierten
Stro¨me zum Amperemeter geleitet werden. Beide Elemente sind durch zwei Metallzy-
linder mit Radius 2 mm , die in die Teflon-Grundplatte geschraubt sind, verbunden.
Die kreisfo¨rmige Kollektorelektrode aus Kupfer ist an ihrer Oberseite mit einem Kupfer-
Gewindestab verbunden, der variabel in die Teflon-Halteplatte eingeschraubt wird. Damit
kann der Abstand zwischen Emissions- und Kollektorelektrode variiert werden.
Die auf einem Sockel montierte Emissionsprobe (vgl. Abbildung 3.16) wird in der Teflon-
Grundplatte fixiert. Dazu sind passgenaue Aussparungen fu¨r die Sockelstifte vorhanden.
Das Grundelement selbst wird an der metallischen Meßkammer mit Hilfe eines Stiftes
fixiert. Die Grundplatte entha¨lt 6 Metallstifte zum Aufstecken von Verbindungskabeln
mit 1.5mm2 Querschnittsfla¨che, durch die die elektrische Kontaktierung am Probensockel
erfolgt.
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Abbildung 3.2 : Mechanischer
Aufbau des Low-Current Meß-
platzes.
3.1.3 Aufbau der metallischen Meßkammer und der Anschluß-Frontplatte
Die metallische Meßkammer mit den Maßen 140 mm x 105 mm x 105 mm (Brei-
te/Ho¨he/Tiefe) dient prima¨r zur Abschirmung von unerwu¨nschten elektrischen Einstreu-
ungen. Die Vorderseite ist abnehmbar und besitzt in der Mitte eine Ausfra¨sung, in die eine
Teflonplatte eingesetzt und mit Torr-Seal Vakuum-Kleber gasdicht versiegelt wurde.
Die Teflonplatte beherbergt 5 Bananen- und eine BNC-Buchse zum Anlegen elektrischer
Signale. Sa¨mtliche Isolationselemente in den BNC-Buchsen bestanden aus PTFE (Tef-
lon). Sinn der Teflonplatte ist es, eine mo¨glichst gute Isolation zwischen den einzelnen
Anschlußbuchsen zu gewa¨hrleisten, insbesondere zur im unteren, linken Teil der Front-
platte angebrachten TRIAX Buchse, die als Low-Current Ausgang dient (siehe Abbil-
dung 3.3). Die beiden inneren Leiter der TRIAX-Buchse sind durch Teflon-Isolierungen
elektrisch vom Metall-Geha¨use getrennt. Der Außenleiter liegt dagegen direkt auf dem
Potential des Geha¨uses (GND). Kammer und Platte werden durch 8 M2.5 Schrauben
verbunden. Um die Gasdichtigkeit der verschraubten Metallfla¨chen zu erho¨hen, sind die
Abbildung 3.3 : Skizze zum
Aufbau der Meßkammer und
der Frontplatte inklusive An-
schlußbuchsen.
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Abbildung 3.4 : Abbildung der
Meßkammer. Im Vordergrund
ist die Anschluß-Frontplatte zu
erkennen. Rechts und links
an der Kammer befinden sich
Gasein- und Auslaß.
Kontakt-Kanten zusa¨tzlich mit Teflonband belegt. Die elektrische Kontaktierung zwischen
Grundelement und Frontplatte wird durch Kabel mit 1.5mm2 Querschnittsfla¨che erledigt,
die mit Lo¨tfahnen auf entsprechende Stifte in der Frontplatte gesteckt werden. Es handelt
sich dabei um die Anschlu¨sse fu¨r Saug- und Heizspannung sowie um den Abgriff fu¨r den
Emissionsstrom. Bei jedem Zusammenbau wurde drauf geachtet, daß die Kabel eine de-
finierte Fu¨hrung besaßen und die Isolierungen sich nicht beru¨hrten, da sonst Leckstro¨me
im pA- Bereich zu beobachten sind.
3.1.4 Elektrische-Charakterisierung des Meßaufbaus
Der folgende Abschnitt beschreibt die prinzipielle elektrische Verschaltung des Aufbaus
anhand von Abbildung 3.5. Im kinematischen Bild der Ladungstra¨gerbewegung gelangen
die an der Kollektorelektrode aufgefangenen Tra¨ger durch das Elektrometer zum GND
Anschluß, der als Referenzanschluß dient. Durch die geringe Burden-Spannung des Elek-
trometers von maximal 200 µ V (vgl. Abschnitt 3.1.5) befindet sich die Kollektorelektrode
quasi auf GND-Potential. Die emittierende Fla¨che (Emissionselektrode) wird durch die
bipolare Saugspannungsquelle auf ein Potential Us relativ zur Kollektorelektrode gelegt.
Das entstehende elektrische Feld dient zum Transport der von der Emissionselektrode
emittierten Ladungstra¨ger zur Kollektorelektrode. Die Emissionsprobe selbst wird durch
Ansteuerung der Heizerstruktur (vgl. Abschnitt 3.3.1 ) auf eine definierte Temperatur ge-
bracht. Die dazu angelegte Spannung UH kann relativ zu GND oder zu US gewa¨hlt werden
(siehe Linie in Abbildung 3.5). Bei typischen Saugspannungen von bis zu -300 V bildet
sich u¨ber dem Proben-Substrat (Dicke: 0.68 Millimeter) bei GND-Referenzierung eine un-
erwu¨nscht hohe Feldsta¨rke aus, so daß in dieser Arbeit meist eine Referenzierung relativ
zu Us gewa¨hlt wurde. Die Art der Referenzierung besitzt keinen signifikanten Einfluß auf
die Gro¨ße des emittierten Stroms.
Eignung des Meßaufbaus
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Abbildung 3.5 : Prinzipan-
sicht der elektrischen Verschal-
tung des Low-Current Meßauf-
baus
Um Stro¨me im fA-nA Bereich definiert nachzuweisen, darf der Meßaufbau bei der Applika-
tion der Saug- und Heizspannungen keine Leckstro¨me in der Gro¨ßenordnung des erwarte-
ten Meßstroms produzieren. Es wurde daher zu Beginn der Arbeit sichergestellt, daß der
Aufbau allen Anforderungen hinsichtlich Leckstrom, Einstreu- und Hochspannungs-DC
Verhalten genu¨gt.
Insbesondere konnte nach Versuchen auf eine Schirmung des Triax-Innenleiters im Inneren
der Metallkammer verzichtet werden, da die kapazitive Kopplung von Saugspannungs- und
TRIAX Anschluß selbst bei Applikation von |Us|=300 V nur zu kurzzeitigen Stro¨men von
maximal 250 fA fu¨hrte.
Aufgrund der Elektrodenabmessungen von 3 mm x 3 mm (Emitter) bzw. 10 mm2 (Kol-
lektorelektrode) wurde der Elektrodenabstand bei allen Messungen zu maximal 1 mm
gewa¨hlt, um ein weitgehend homogenes Feld zu gewa¨hrleisten.
Die kapazitive Kopplung zwischen Emissions- und Kollektorelektrode fu¨hrt bei Anlegen
eines Potentials Us gema¨ß I = C
dUs
dT
zu einem Stromfluß. Die durch das Elektrometer
gleichgerichteten Stro¨me liegen im Bereich von 10 pA und klingen typischerweise inner-
halb von 10 s auf den Meßaufbau- bzw. Elektrometer-Ruhewert von 30-50 fA ab. Bei den
spa¨teren Messungen muß also nach Anlegen der Meßspannung etwa 10 Sekunden bis zum
Aufnehmen des endgu¨ltigen Meßwerts gewartet werden. In der Praxis wurde meist we-
sentlich la¨nger gewartet. Das Ausschalten der Spannung fu¨hrt zu einem im Vergleich zum
Einschaltvorgang gegengerichteten Stromfluß identischer Gro¨ße mit gleichem Abklingver-
halten.
Relaxationsstro¨me aufgrund vorheriger Ladungstrennung in den Isolatormaterialien wur-
den in keinem Fall festgestellt; eine merkbare dielektrische Absorption liegt also nicht
vor.
Zusammenfassend ergaben die Untersuchungen, daß der verwendete Meßaufbau den An-
forderungen entspricht. Unter allen Betriebsbedingungen lagen die Ruhe-Leckstro¨me zwi-
schen 30 und 50 fA typisch. Zur Sicherheit wird im Folgenden der doppelte Wert von 100
fA als Nachweisgrenze fu¨r Emissionsstro¨me definiert.
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Auflo¨sung 100 aA 1 ato ampere= 10−18 A
Burden-Voltage ≤ 200 µV
Input-Bias-Current 3 fA TCal (0.5 fA pro
oC )
Bias-Rauschen 750 aA (peak to peak) offen, aber geschirmt
Tabelle 3.1: Spezifikationen des verwendeten Elektrometers vom Typ Keithley 6517A.
Abbildung 3.6 : Verein-
fachtes Prinzipschaltbild der
Eingangsstufe eines Feedback-
Elektrometers
3.1.5 Kurze Charakterisierung der verwendeten Meßgera¨te
Um die im Laboraufbau gewu¨nschten 100 fA definiert messen zu ko¨nnen, wurde ein hoch-
empfindliches Feedback-Elektrometer vom Typ 6517A der Firma Keithley verwendet. Die
in Tabelle 3.1 gezeigten Spezifikationen sind die Basis fu¨r eine definierte Messung von
Stro¨men im fA- bis nA-Bereich:
Die in der Tabelle erwa¨hnte maximale Burden Voltage von 200 µ V, die dem Spannungs-
abfall u¨ber dem Elektrometer (hier Amperemeter) entspricht, gilt im 200 pA Strom-
meßmodus. Bei Verwendung des kleinsten Meßbereichs von 20 pA sinkt die maximale
Belastungsspannung auf 20 µV . Im Vergleich weisen Shunt-Amperemeter ho¨here Bela-
stungsspannungen von einigen hundert Millivolt und mehr auf [Kei99].
Die Verwendung eines Feedback-Amperemeters hat Vorteile in Bezug auf das zeitliche
Antwortverhalten des Meßaufbaus. Der folgende Abschnitt beschreibt daher den prinzi-
piellen Aufbau einer Feedback-Versta¨rkerstufe gema¨ß Abbildung 3.6. Die Basis bildet
ein Operationsversta¨rker mit extrem hochohmigen Einga¨ngen und einer sehr hohen Dif-
ferenzversta¨rkung Ad. Das Spannungs-Ausgangssignal Ua ist u¨ber Ua = IIn · RFB mit
dem Eingangsstrom und dem Ru¨ckkopplungswiderstand RFB verknu¨pft. Ein wesentlicher
Vorteil dieses bekannten Schaltungsprinzips besteht im Ausbilden einer sehr geringen
Burden-Spannung UBurden = Ua/Ad zwischen dem positiven und dem negativen Eingang.
Bei entsprechend hohen Werten Ad gelangt man zu Werten von einigen zehn Mikrovolt.
Das erkla¨rt die Tatsache, daß sich die Kollektorelektrode in Abbildung 3.5 quasi auf
Ground-Potential befindet.
Die geringe Burden-Spannung fu¨hrt zum schnellen Erreichen eines stabilen Endwerts,
da die Kapazita¨t des Meßaufbaus (Quelle) nur auf wenige Mikrovolt (UBurden) geladen
werden muß. Die Quellenkapazita¨t kann demnach auch sehr große Werte annehmen, ohne
das Erreichen eines stabilen Endwertes merklich zu behindern. Bei Shunt-Amperemetern
3.2 Pra¨paration von Gasgemischen 39
Abbildung 3.7 : Schemati-
sche Darstellung des Gesamt-
aufbaus.
(Shunt Widerstand Rs) muß das Eingangs-RC-Glied Rs · CAll dagegen erst auf dessen
Burden-Spannung
UBurden = Iin ·Rs
aufgeladen werden (CAll = CSource + CKabel + CElektrometer). Diese Burden-Spannung ist
um Gro¨ßenordnungen gro¨ßer als die von Feedback-Amperemetern[Kei99]. Daher nimmt
die Quellenkapazita¨t bei Shunt-Amperemetern merklichen Einfluß auf das Zeitverhalten
des Ausgangssignals.
Zur Charakterisierung von AC-Sto¨rungen (Einstreuungen) kann das Eingangssignal direkt
hinter dem Vorversta¨rker (skaliert auf 0-2 V) abgegriffen und mit einem Oszilloskop be-
urteilt werden. Zu Beginn jeder Messung wurde dieses Signal kontrolliert, um signifikante
Einstreuungen (50 Hz Netzbrummen etc.) auszuschließen.
3.1.6 Aufbau und Steuerung
Die Datenaufnahme wurde mit einem Computer, der die Gera¨te u¨ber einen GPIB-Bus
oder die RS232 Schnittstelle ansteuert, automatisiert. Mit dem kommerziell erha¨ltlichen
Programm TestPoint der Firma Capital Equipment wurden Applikationen zur sy-
stematischen Aufzeichnung von Strom(Zeit), Strom(Saugspannung), Strom(Temperatur)
oder Strom(Gas,Zeit) Charakteristiken erstellt.
Die in Abschnitt 3.2 beschriebene Gasmischeinheit mußte zum Low-Current-Meßplatz
synchronisiert werden. Das wurde durch die Implementation eines RS-232 basierten Pro-
tokolls auf der Gasmischeinheit und dem Meßplatz gelo¨st. So konnte der Low-Current-
Meßaufbau vom Gasmeßplatz ferngesteuert werden (Anlegen verschiedener Saug- und
Heizspannungen etc., um z.B. I(T) oder I(U) Kennlinien unter Gasexposition aufzuneh-
men). Das Blockdiagramm in Abbildung 3.7 veranschaulicht die gesamte Meßumgebung.
3.2 Pra¨paration von Gasgemischen
Die gassensitiven Proben wurden in einem bestehenden vollelektronischen Gasmeßplatz
vermessen, dessen Prinzipschaltbild Abbildung 3.8 zeigt. Die Anlage kann aus insgesamt
zwo¨lf Kana¨len bis zu neun Gase in unterschiedlichen Konzentrationen zusammenmischen.
Der maximal drei Liter pro Minute betragende Gesamtfluß wurde immer zu einem Li-
ter pro Minute gewa¨hlt. Der Gasfluß in den Kana¨len wird durch analoge und digitale
Massendurchflußregler (MFC’s) eingestellt. Diese werden in Einheiten von je vier Stu¨ck
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Abbildung 3.8 : Schematische Darstellung des Gasmeßplatzes. Die mit PG1 und PG2 bezeichneten
Anschlu¨sse kennzeichnen die Stellen, an denen zwei beliebige, portable Pru¨fgasflaschen angeschlossen
werden.
zusammengefaßt und von einem GPIB adressierbaren Steuergera¨t bedient. Eine einge-
baute speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) verhindert die Bildung explosiver oder
toxischer Gemische. Die gewu¨nschten Gase werden einem Tra¨gergas (hier Stickstoff) bei-
gemischt. Die Heizung der Gasleitung verhindert die Kondensation von Wasser und Gasen
an den metallischen Wa¨nden. Zusa¨tzlich kann eine definierte Befeuchtung des Gasstroms
mit einer Gaswaschflasche (Bubbler) erfolgen. Die Feuchtigkeit des Gases ist damit im
Bereich von nahe 0 % bis zu etwa 80% relativer Feuchte variierbar. Typischerweise wurde
mit 40% relativer Feuchte bei 23 oC gemessen. Das erzeugte Gasgemisch wird abschließend
in die Probenkammer geleitet, die u¨ber zwei 6 mm Swagelok-Anschlu¨sse fu¨r den Gasein-
und Auslaß verfu¨gt.
3.3 Pra¨paration der Proben
In diesem Kapitel soll die Herstellung der Proben und die dazu verwendete Technik be-
schrieben werden. Den Prozeßschritten zur Herstellung eines Basis-Elements folgt die Dar-
stellung der Schritte, um emittierende Proben zu erhalten. Aufgrund der Gassensitivita¨t
der Proben wird im folgenden auch der Begriff Sensor verwendet.
3.3.1 Das Platin-Basis-Element
Sa¨mtliche in dieser Arbeit untersuchten Materialien sind auf ein Platin-Basis Element
aufgebracht. Dabei handelt es sich um ein planares, keramisches Substrat, das auf der
Oberseite eine ganzfla¨chige Platin-Elektrode und auf der Unterseite eine ma¨anderfo¨rmi-
ge Heizerstruktur entha¨lt[Fle92]. Das Platin besitzt beim Hochtemperaturbetrieb u¨ber
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Abbildung 3.9 : Abbildung der Gasmischeinheit mit Kontrollelektronik.
500oC an oxidierenden Atmospha¨ren eine gute Stabilita¨t. Es bildet dort bei Temperatu-
ren zwischen 400oC und 450oC lediglich geringe Verfa¨rbungen (du¨nner PtO2-Film) , die
auch mit steigender Temperatur nur gering zunehmen[Bec95]. Oberhalb einer kritischen
Temperatur von etwa 900oC sind die Oxidfilme jedoch nicht stabil. Es kommt zum Ver-
flu¨chtigen der Oxide und zum Sublimieren von metallischem Platin. Die Metalloberfla¨che
bleibt wegen des hohen Zersetzungsdrucks der Oxide frei (keine Bildung von festen oder
flu¨ssigen Oxiden). Diese Eigenschaften sind die Grundlage fu¨r einen stabilen Betrieb an
sauerstoffhaltiger Atmospha¨re.
Als Substratausgangsmaterial dient keramisches Korund (Al2O3) der Fa. Hoechst Cer-
amTec (Typ Rubalit 710, Reinheit 99,6%), das in unbehandelter Form in einer planara-
ren Rechteckform mit den Maßen 50.8 mm x 50.8 mm x 0.68 mm vorliegt. Der erste
Prozeß-Schritt besteht im Aufbringen einer ganzfla¨chigen 2 µm dicken Pt Schicht durch
Zersta¨ubung (Sputtering). Anschließend wird auf dieser Fla¨che mit einer fotolithografi-
schen Maske die gewu¨nschte Heizma¨anderstruktur (siehe Abbildung 3.10) abgebildet und
belichtet. Das A¨tzen in Natriumhydroxid entfernt den unbelichteten Fotolack und mit
einem Argon-Ionena¨tzen werden die gewu¨nschten Platin-Heiz-Strukturen erzeugt. Das
folgende Ausheizen des Substrats auf etwa 950oC in einem Rohrofen entfernt verblie-
bene Lackreste. Anschließend erfolgt eine Sputter-Passivierung der Platin-Schicht durch
Al2O3, da Pt bei hohen Temperaturen (T≥800oC ) seine flu¨chtigen Oxide PtO und PtO2
bildet[Bec95].
Auf die Oberseite des Substrats wird durch Kathoden-Zersta¨ubung eine ganzfla¨chige, 2
µm dicke Platin-Schicht aufgebracht. Diese dichte Fla¨che bildet die Unterlage der Emissi-
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Abbildung 3.10 : Ansicht der Platin-
Heizma¨ander-Struktur. Typische Heizspan-
nungen liegen im Bereich von 0 bis 10 V
(Raumtemperatur bis 1050oC ).
onselektrode. Anschließend ko¨nnen darauf zusa¨tzliche Emissionsmaterialien abgeschieden
werden.
Auf der Ru¨ckseite des Substrats sind durch Laser-Ritzung Sollbruchstellen aufgebracht,
durch die im folgenden Prozeßschritt einzelne Proben der Gro¨ße 3 mm x 3 mm gewon-
nen werden. Die Abmessungen einer vereinzelten Probe und der sich darauf befindlichen
Strukturen sind aus Abbildung 3.10 zu entnehmen.
3.3.2 Modifikationen
Zur Erzielung eines hohen Emissionsstroms und geeigneter gassensitiver Eigenschaften,
muß das Basis-Element auf der Oberseite mit zusa¨tzlichen Materialien beschichtet wer-
den. Das wurde mit naßchemisch pra¨parierten Siebdruck-Pasten durchgefu¨hrt. Der Her-
stellungsprozeß ist im Folgenden angegeben:
• Abwiegen einer bestimmten Menge des pulverfo¨rmigen Ausgangsmaterials (typisch
Milligramm)
• Ansetzen einer definierten Menge von viskosem Siebdruckpasten-Binder2
• Vermischung der beiden Komponenten auf dem Magnetru¨hrer bei gleichzeitiger
Temperierung auf 50oC
• Homogenisierung der entstandenen Pasten auf einem Walzenstuhl bei Bedarf.
2Es handelt sich dabei um eine Kombination aus Ethylzellulose und dem hochsiedenden Alkohol
Terpineol.
3.4 Materialcharakterisierung 43
Nach der Herstellung besaßen die Pasten im Idealfall eine homogene Struktur mit
gewu¨nschtem Fließverhalten, was im wesentlichen durch das Verha¨ltnis von Binder zu
Pulver bestimmt ist. Die Auftragung erfolgte durch Pinseln. Anschließend wurden die
Proben auf einer Heizplatte fu¨r 20 Minuten bei etwa 80oC getrocknet. Dabei sollte sich
makroskopisch bereits eine homogene Oberfla¨chenstruktur ergeben. Zur Entfernung des
Binders und zum Sintern der aufgebrachten Materialien wurden die Proben dann in einem
Ofen an Luft auf 1050oC gebracht.
Dauer und Temperatur dieser Temperung haben merklichen Einfluß auf das resultieren-
de Emissionsverhalten. Die Regelbehandlung bestand im Aufheizen mit 2 K/Minute auf
500oC zum Entfernen der organischen Bestandteile. Nach 1 Stunde wurde die Temperatur
mit einer Heizrate von 4K/Minute auf 1050oC erho¨ht und 1 Stunde auf diesem Wert ge-
halten. Danach wurde die Probe langsam bis auf Raumtemperatur abgeku¨hlt. Zusa¨tzlich
sind bestimmte Proben auch fu¨r 10 Stunden getempert worden.
Eine Reaktion mit dem Binder, die sich in einer bra¨unlichen Verfa¨rbung der Schicht
a¨ußert, ist unter allen Umsta¨nden zu vermeiden. Diese Reaktion ist bei einigen der unter-
suchten Materialien wie Sc2O3 aufgrund des langsamen Aufheizens des Ofens begu¨nstigt.
Durch eine schnellere Erho¨hung der Temperatur konnte die emissionsscha¨dliche Reakti-
on verhindert werden. Dazu wurden solche Proben selbstbeheizt an Luft getempert. Die
Heizspannung wurde mit eine Rate von 0.5 V/Minute gesteigert. Das entspricht einer
minu¨tlichen A¨nderung von etwa 50oC .
Durch das Aufpinseln konnten nach dem Tempern Schichtdicken zwischen 50 und 500
Mikrometern erzielt werden. Die Bestimmung erfolgte mit einem mechanischen Schicht-
meßgera¨t ALPHASTEP der Firma TENCOR.
Anmerkungen zur BaO Pra¨paration
Pulverfo¨rmiges Barium-Oxid ließ sich im verwendeten Terpineol-Binder nicht lo¨sen. Bei
Anwesendheit von Feuchte bildeten sich sofort klumpige Konglomerate aus Barium-
Hydroxid (BaOH). Eine gleichma¨ßge Auftragung nach la¨ngerer Standzeit der Paste war
nicht mo¨glich. Um eine definierte Pra¨paration dennoch zu gewa¨hrleisten, wurde in der
folgenden Weise vorgegangen: 1. Vermischen von trockenem, pulverfo¨rmigem BaO mit
Siebdruckpasten-Binder. 2. Erwa¨rmung auf 50 Grad, um die Viskosita¨t des Binders zu
erho¨hen. 3. Ru¨hren entweder manuell mit Spatel oder durch einen Magnetru¨hrer. 4. So-
fortiges Aufbringen der entstandenen Dispersion. 5. Trocknung. 6. Temperung. Der 3.
Punkt ist vor dem Auftragen unbedingt anzuwenden, da sonst BaO und der Binder wie-
der in getrennten Phasen vorliegen. Unmittelbar nach dem Mischen ließ sich das Gemisch
weitgehend homogen Auftragen.
3.4 Materialcharakterisierung
Die Proben wurden nach dem Tempern und teilweise auch nach Gasbeaufschlagung im
Raster-Elektronen-Mikroskop (REM) charakterisiert. Die folgenden REM-Oberfla¨chen-
aufnahmen bei Vergro¨ßerungen zwischen 1000 und 10000 zeigen die typischen Eigen-
schaften siebgedruckter und gepinselter Dickschichten. Dazu geho¨rt eine im Vergleich zu
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Abbildung 3.11 : REM-Oberfla¨chen-Abbildung einer BaO-modifizierten Probe bei 1000 und 10000-
facher Vergro¨ßerung. Die Probe der oberen Reihe wurde 1h bei 1050oC an Luft getempert, die Untere
10 Stunden.
Sputter-Schichten poro¨se Morphologie und Korngro¨ßen, die in erster Linie durch das ver-
wendete Pulver bestimmt sind.
Die Darstellung einer fu¨r 1 Stunde bei 1050oC getemperten BaO-modifizierten Probe in
Abbildung 3.11 zeigt eine weitgehehend homogene Oberfla¨chenstruktur mit typischen
Korngro¨ßen von 1 Mikrometer. Bei einer 10h getemperten Probe zeigt sich dagegen eine
rauhere Oberfla¨chenstruktur, die durch kleine Kristallitte in der Gro¨ßenordnung von 100-
300 Nanometern gebildet wird.
Sc2O3-modifizierte Proben zeigen in Abbildung 3.12 bei 10 stu¨ndiger Temperung (1050
oC
) an Luft nur gering gro¨ßere und homogenere Kornstrukturen als bei 1 stu¨ndiger Tempe-
rung. Eine geringe Schicht-Poro¨sita¨t ist auch hier zu erkennen.
Cer-Oxid Proben wurden nach 1 stu¨ndiger Temperung im REM-charakterisiert. Abbil-
dung 3.13 gibt bei 1000-facher Vergro¨ßerung eine relativ homogene Struktur mit kleinen
Kristalliten, deren mittlere Korngro¨ße sich bei 10000-facher Vergro¨ßerung zu wenigen
hundert Nanometern bestimmt.
Die in Abbildung 3.14 gezeigte Sc2O3 − BaO-modifizierte Probe zeigt bei 1000-facher
Vergro¨ßerung eine homogen poro¨se Oberfla¨chenstruktur. Den Oberfla¨chenkristalliten las-
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Abbildung 3.12 : REM-Oberfla¨chen-Abbildung einer Sc2O3-modifizierten Probe bei 1000 und
10000-facher Vergro¨ßerung. Die Probe der oberen Reihe wurde 1h bei 1050oC an Luft getempert,
die Untere 10 Stunden.
Abbildung 3.13 : REM-Oberfla¨chen-Abbildung einer CeO2-modifizierten Probe bei 1000 und 10000-
facher Vergro¨ßerung. Die Probe wurde 1h bei 1050oC an Luft getempert.
sen sich im rechten Bild Ausmaße von 500 nm bis zu einem µm zuordnen. Die Probe war
zuvor einige Stunden im Gasmeßplatz vermessen worden, die dabei maximal verwendete
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Abbildung 3.14 : REM-Oberfla¨chen-Abbildung einer Sc2O3 − BaO-modifizierten Probe bei 1000
und 10000-facher Vergro¨ßerung. Die Probe wurde bereits mehrere Stunden im Gasmeßplatz charak-
terisiert. Die maximal verwendete Temperatur betrug 1050oC .
Temperatur betrug 1050 oC .
Auch BaO− CeO2-modifizierte Proben zeigen in Abbildung 3.15 bei 3000- und 10000-
facher Vergro¨ßerung eine rauhe, poro¨se Ko¨rnerstruktur mit Gro¨ßen im Bereich von 500
nm bis zu einigen Mikrometern.
Zusammenfassend zeigen alle pra¨parierten Proben eine poro¨se Oberfla¨chenstruktur mit
Kristalliten in der Gro¨ßenordnung von wenigen hundert Nanometern bis zu einigen Mi-
krometern.
Kontaktierung
Nach der Beschichtung mit dem Emissions-Material wurden die Proben mit 0.1 mm dicken
Platin-Dra¨hten auf einem vergoldeten Ro¨hrensockel montiert. Abbildung 3.16 zeigt eine
schematische Ansicht nach dem Aufbau mit Aufblick auf die Platin- bzw. Emissionselek-
Abbildung 3.15 : REM-Oberfla¨chen-Abbildung einer BaO− CeO2-modifizierten Probe bei 3000
und 10000-facher Vergro¨ßerung. Die Probe wurde 1h bei 1050oC an Luft getempert.
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Abbildung 3.16 : Ein kom-
plett auf einem Ro¨hrensockel
montierter Sensor in der sche-
matischen Aufsicht.
trode. Der Sockel wird anschließend nach Abschnitt 3.1.2 im Grundelement des Meßauf-
baus installiert.
3.5 Messung der Proben-Temperatur
Zur Temperaturbestimmung der Proben bietet sich die Messung mit einer optischen
Pyrometerkamera an. Diese nutzt die von einem Ko¨rper ausgesandte Intensita¨t I der
Infrarot-Strahlung zur Berechnung der als homogen verteilt angenommenen Temperatur.
Die Grundlage bildet das Stefan-Boltzmann Gesetz:
I = AT 4
Dabei ist A die Boltzmannkonstante,  die sogenannte Emissivita¨t und T die Temperatur
in Kelvin. Fu¨r schwarze Ko¨rper gilt  = 1. Im Fall von realen Ko¨rpern variiert  im Bereich
von nahe 0 bis 1. Ohne genaue Kenntnis von  ist im Einzelfall keine genaue Temperatur-
messung mo¨glich. Unter Beru¨cksichtigung der Vielzahl der in dieser Arbeit pra¨parierten
Materialien und der jeweiligen Unkenntnis von , erschien die Pyrometermessung unge-
eignet.
Daher wurde der temperaturabha¨ngige Widerstand des Platin-Heizma¨anders zur Tem-
peraturmessung herangezogen. Das hat den zusa¨tzlichen Vorteil, daß der Widerstand
und damit die Temperatur bzw. A¨nderungen wa¨hrend einer Messung ausgewertet wer-
den ko¨nnen. Gasinduzierte Temperatura¨nderungen (Oxidationswa¨rme etc.) lassen sich so
direkt nachweisen.
Das Temperatur-Widerstandsverhalten der Proben im untersuchten Bereich (bis 1200oC
) la¨ßt sich durch
R(T ) = R0(1 + αT + βT
2) (26)
beschreiben. Durch Auflo¨sen der Gleichung nach T erha¨lt man bei bekanntem Raumluft-
Grundwiderstand R0 aus dem gemessenen Widerstand R(T) die Probentemperatur. Ge-
nau genommen die Temperatur des untenliegenden Heizerelements, die um wenige Grad
von der Temperatur an der Oberfla¨che abweichen kann.
Der Literatur entnimmt man 3.910−3 fu¨r α und 5.810−7 fu¨r β[Kuc89]. Abteilungsintern
wurden die Parameter fu¨r die verwendeten Platin-Strukturen nochmal optmiert. Dazu
sind Proben in einen sehr genau geregelten Ofen gebracht und anschließend Widerstands-
Temperaturkennlinien ermittelt worden[Fra97]. Die Bestimmung der Parameter liefert mit
α = 3.5510−3 und β = 6.010−7 nur gering von der Literatur abweichende Werte.
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Abbildung 3.17 : Verlauf von Meßsignal (oben) und Temperatur (unterer Abschnitt) einer Probe
wa¨hrend der Messung mit zeitweiliger Gasapplikation. Die Zeitintervalle in denen Gas appliziert wurde,
sind aus dem Temperatursignal zu ersehen. Die A¨nderungen betragen bis zu 5K.
Zu Beginn einer Messung wird an Raumluft der Heizer-Grundwiderstand R0 (4-Punkt
Messung) ermittelt. Wa¨hrend der Messung wird dagegen der aktuelle Widerstand R(T)
gemessen. Mit Formel 26 ergibt sich die Temperatur T zu:
T = T0 +
√√√√√
 R(T )R0 − 1
β
+
α2
4β2
− α
2β
Zur Abscha¨tzung der Temperaturungenauigkeit betrachtet man das totale Differential dT :
dT = dT
dR0
· dR0 + dTdRdR (27)
dT =
∣∣∣∣∣∣∣∣
R(T )
2R0
2β
√(
q
β
+ α
2
4β2
)
∣∣∣∣∣∣∣∣ · dR0 +
∣∣∣∣∣∣∣∣
−1
2R0β
√(
q
β
+ α
2
4β2
)
∣∣∣∣∣∣∣∣ dR(T ) (28)
Um den Fehler zu maximieren sind R(T) als 30 Ω und R0 zu 7.5 Ohm angenommen, was
praxisrelevanten Werten entspricht. Die numerische Auswertung ergibt
dT ≈ 15.4 · dR0 + 14.7 · dR
3.6 Meßgenauigkeit und Reproduzierbarkeit 49
was bei dR(T ) = dR0 = 1Ω Temperaturungenauigkeiten von maximal 50 Kelvin ent-
spricht. Das betrifft den Absolutwert der Temperatur, interessieren lediglich Temperatur-
A¨nderungen, dann ist der Fehler drastisch kleiner:
Bestimmung von Temperatura¨nderungen
Betrachtet man lediglich kleine Temperatura¨nderungen von T1 nach T2, so ist anstatt
R(T)/R(T0) der Koeffizient
R(T2)
R(T1)
auszuwerten. In diesem Fall ergeben sich analog den
vorherigen U¨berlegungen Ungenauigkeiten von lediglich einigen zehntel Grad. Die Para-
meter α und β sind dabei als fehlerfrei angenommen.
In Abbildung 3.17 ist die wa¨hrend einer Messung aufgenommene Temperatur einer Probe
dargestellt. In den Zeitabschnitten mit Gasapplikation ist die Temperaturvariation deut-
lich zu erkennen. Aus den A¨nderungen ergeben sich oft zusa¨tzliche Hinweise auf die Art
der Gaswechselwirkung. Die Auswertung solcher gasinduzierter Temperatura¨nderungen
wird bereits zur Gasdetektion genutzt[Tak00, Fis97].
3.5.1 Scheinbare Temperatura¨nderungen
Bei Temperaturen u¨ber 1050oC ist die verwendete Heizung aufgrund der Entstehung von
flu¨chtigen Platin-Oxiden[Bec95] und Defekten in der Heizstruktur, nicht in der Lage, lang-
zeitstabil zu arbeiten. Es kommt zu einem langsamen Ansteigen des Heizerwiderstands
und der Grundwiderstand weicht nach Abku¨hlung auf Raumtemperatur um bis zu eini-
gen Ohm vom Ursprungswert ab. Der bereits wa¨hrend der Messung stattfindende Anstieg
suggeriert eine steigende Temperatur, obwohl die Temperatur aufgrund von Leistungsver-
lust real abfa¨llt. Der Widerstandsanstieg ist daher nicht durch eine steigende Temperatur
sondern durch den Wegfall von Leitfa¨higkeitspfaden verursacht.
Dieser Anstieg ist in den Messungen leicht zu identifizieren, da die Zeitkonstante einige
Minuten betra¨gt. Bei gasinduzierten A¨nderungen treten T-A¨nderungen innerhalb weniger
Sekunden auf. Der Konsistenz halber ist in allen Abbildungen trotzdem der Widerstand
R(T) in eine Temperatur umgerechnet und diese angezeigt. Sind scheinbare Tempera-
turerho¨hungen durch die genannten Defekt-/Oxidbildungen verursacht, so wird im Text
darauf hingewiesen. Es sei aber nochmals angemerkt, daß der Effekt merklich nur u¨ber
1050oC und sehr selten bei geringeren Temperaturen auftritt.
3.6 Meßgenauigkeit und Reproduzierbarkeit
Bei der Messung von Stro¨men im Bereich von Femto- bis Nanoampere stellt sich in be-
sonderem Maße die Frage nach der Reproduzierbarkeit einer Messung.
Zur Abscha¨tzung wurde der Emissionsstrom einer Scandium-Bariumoxid modifizierten
Probe (aus Abschnitt 4.6) bei einer Temperatur von 850oC zweimal hintereinander mit
einer Pause von 60 s als Funktion der Saugspannung ermittelt. Den Vergleich der Stro¨me
zeigt Abbildung 3.18. Es sind Abweichungen von 10% festzustellen. Eine Darstellung mit
10% Fehlerbalken umschließt die gemessenen Werte.
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Abbildung 3.18 : Verlauf des Emissionsstroms einer Sc2O3 − BaO-modifizierten Probe in trockener
synthetischer Luft. Die Messung wurde zweimal durchgefu¨hrt und die relativen Stromgro¨ßen im
unteren Teil verglichen. Typische Abweichungen liegen bei 10%.
Eine zweimalige Messung am vermeintlich gleichen experimentellen Zustand wird im
Folgenden als 10% fehlerbehaftet betrachtet. Das hat Einfluß auf die Beurteilung von
Saugspannungs- und Feuchteeinflu¨ssen etc. Da auch diese Charakteristiken oft durch
zweimalige Messung ermittelt werden, ist eine Schwankung der Meßwerte um 10% da-
her experimentell nicht signifikant und wird vernachla¨ssigt.
Geht man zur Sicherheit von einem mit 20% Fehler behafteten Wert aus, so sind Varia-
tionen in den abgeleiteten Gro¨ßen wie der Sensitivita¨t von bis zu 50% (1.2 / 0.8 * I/I)
mo¨glich. Daher wird in der vorliegenden Arbeit als gesicherter Wert zur Feststellung von
Einflu¨ssen eine Stroma¨nderung bzw. Sensitivita¨t von mindestens Faktor 2 gefordert.
3.7 Kelvin-Schwinger-Methode
Die Kelvin-Schwinger Methode gestattet die Messung von Kontaktpotentialdifferenzen
(VCPD) zwischen zwei Materialien und wird in ju¨ngerer Zeit oft zum Nachweis gasindu-
zierter VCPD-A¨nderungen verwendet. Die Methode eigent sich zum Betrieb in Vakuum
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oder an Atmospha¨re und wird daher in Kapitel 6 als zusa¨tzliche Methode zur Bestim-
mung von Austrittsarbeitsa¨nderungen eingesetzt. Der folgende Abschnitt beschreibt die
experimentellen Grundlagen.
Sind die beiden Materialien Metalle, dann entspricht die Kontaktpotentialdifferenz nach
Kapitel 2 direkt der Austrittsarbeitsdifferenz. Sind aber auf den Metallen weitere Stoffe
abgeschieden, handelt es sich also um Schichtsysteme, dann ist die Interpretation des
Meßwerts bzw. seiner A¨nderung schwierig und entspricht zumeist nicht mehr der reinen
Austrittsarbeitsdifferenz ∆φ. Doch hat sich die Verwendung des Begriffs Austrittsarbeit
auch bei der Verwendung von Schichtsystemen und Isolatoren eingebu¨rgert[Ost00].
Das Meßprinzip
Abbildung 3.19 veranschaulicht schematisch das Meßprinzip. Hauptbestandteil der
Kelvin-Schwinger-Methode ist ein Kondensator, der zuna¨chst aus 2 Metallen gebildet
wird. Eine Beschichtung der Elektroden wird zur vereinfachten Darstellung vorerst ver-
nachla¨ssigt.
Zwischen den Elektroden bildet sich gema¨ß Abschnitt 2.1 ein Volta-Potential VCPD aus,
daß 1/e mal der Austrittsarbeitsdifferenz der beiden Materialien ist. CPD steht dabei fu¨r
Contact-Potential-Difference.
Die Idee des Meßprinzips liegt in der periodischen Variation der Kondensatorkapazita¨t:
C(t) = C0
1
1 +m cosωt
C0 ist die Grundkapazita¨t ohne Schwingung, ω die Schwingungsfrequenz und m = dA/d0
das Verha¨ltnis aus Schwingungsamplitude dA und Normalabstand d0 der beiden Platten.
Zur Ausbildung eines weitgehend homogenen Feldes sollte der Abstand zwischen den
Elektroden nicht gro¨ßer als 1/3 des Elektroden-Durchmessers sein.
Durch die periodische Kapazita¨tsa¨nderung kommt es zu einem Stromfluß, der am Wi-
derstand RM (und seiner Kapazita¨t CR) als Signalspannung abgegriffen wird. Um das
Signal-Rauschverha¨ltnis zu verbessern, wird die Spannung mit einem phasenempfindli-
chen Dektektor (Lock-In) gemessen und damit eine Regelquelle UG angesteuert, die den
Strom im Kreis zum Verschwinden bringt. Im Regelfall herrscht im Kelvin-Kondensator al-
so kein Feld: E = 0, das ist gleichbedeutend mit UG = VCPD. Der Wert der Regelspannung
Abbildung 3.19 : Ersatz-
schaltbild einen idealen Kelvin-
Meßaufbaus zur Bestimmung
von Austrittsarbeitsdifferenzen.
Ideal meint die Vernachla¨ssi-
gung von Sto¨rgro¨ßen.
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entspricht also der vorhandenen Kontaktpotentialdifferenz. Dabei gehen die Schwingungs-
amplitude und der Elektrodenabstand in den Wert von UG nicht ein, was experimentell
erwu¨nscht ist. Der induzierte Meßstrom aber ha¨ngt sehr wohl vom eingepra¨gten Abstand
ab, so daß durch dessen Variation die Signalqualita¨t bzw. das Signal-Rauschverha¨ltnis
gu¨nstig beeinflußt werden kann.
Eine weitergehende Diskussion der Meßtechnik und mo¨glicher Fehlerquellen kann in
[CR70, Ost00] gefunden werden.
Beschichtung einer Elektrode
Durch die Beschichtung der Elektroden bzw. nur einer Elektrode ko¨nnen oft interessan-
tere Gasreaktionen als mit Metallen allein erreicht werden. Es ko¨nnen sowohl leitfa¨hige
Schichten als auch Isolatoren aufgebracht werden. Bei den Ersteren ist dann die Aus-
trittsarbeit der Beschichtung und nicht mehr die des Grundmetalls fu¨r die nachgewiesene
Austrittsarbeitsdifferenz maßgebend. Ist die Schicht dagegen ein Isolator, so bestimmen
die Austrittsarbeit des Basismetalls, die Dielektrizita¨tskonstante der Schicht und Grenz-
fla¨chen-Dipolschichten den Wert von VCPD[RP68].
Fu¨r eine kontinuierliche Emission ist eine Mindestleitfa¨higkeit des Beschichtungsmaterials
notwendig, da es sonst zu emissionshemmenden Aufladungen kommt bzw. der Schicht-
widerstand den maximal zu entnehmenden Strom verringern kann. Im Fall der techni-
schen Oxidkathoden versucht man beispielsweise die Schicht- bzw. U¨bergangswidersta¨nde
mo¨glichst gering zu halten, da der Emissionsstrom sonst empfindlich abnimmt[LF90].
Trotz der prima¨ren Verwendung von gering leitfa¨higen Oxiden in dieser Arbeit, ist die
folgende Betrachtung der Verha¨ltnisse am Isolator instruktiv zum Versta¨ndnis von Kelvin-
Schwinger-Messungen.
Die bei einer Isolator-Beschichtung auftretenden Potentialverha¨ltnisse sind aus Abbildung
3.20 zu entnehmen. Die Grenzfla¨che Metall-Isolator fu¨hrt zu einem Potentialsprung χ2.
Eine Doppelschicht an der Oberfla¨che des Isolators wird durch χ1 erfaßt. Die Ursachen
der Dipolschicht-Entstehung sind in Abschnitt 2.1.2 beschrieben. Mit Hilfe der Poisson-
Gleichung und den Randbedingungen folgt fu¨r das Feld im Luftspalt:
E =
φB − φA + χ1 + χ2
x1 +
l−x1
r
Abbildung 3.20 : Potenti-
alverlauf zwischen zwei Metal-
len, von denen Eines zusa¨tzlich
mit einem Isolator beschichtet
ist. r ist die Dielektrizita¨tskon-
stante des Isolators und φB −
φA die Kontaktpotentialdiffe-
renz zwischen den Metallen.
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Abbildung 3.21 : Prinzipan-
sicht des Kelvin-Schwingers in-
klusive Piezo-Mimik und elek-
trischer Verschaltung.
Die Regelbedingung E = 0 liefert fu¨r die Kontaktpotentialdifferenz:
VCPD = φB − φA + χ1 + χ2
Sind auf dem Beschichtungsmaterial zusa¨tzlich Oberfla¨chenladungen vorhanden, dann
ergibt sich die Potentialdifferenz zu:
VCPD = (σr − P ) (l − x1)
P bezeichnet die Polarisation der Probe, σr die Oberfla¨chenladung und (l − x1) die Pro-
bendicke. Auch hier gehen der Probenabstand und die Schwingungsamplitude nicht in
den Wert von UG = VCPD ein.
Die bei der Beschichtung mit einem Halbleiter zusa¨tzlich auftretenden Potentiale bzw.
A¨nderungen ko¨nnen aus Abbildung 2.2 in Kapitel 2.1.1 entnommen werden.
3.7.1 Experimenteller Aufbau des Kelvin-Schwingers
Dieser Abschnitt beschreibt die experimentelle Realisierung eines Kelvin-Schwingers. Als
hochtemperaturstabile Referenzelektrode stand ein Al2O3-beschichtetes Edelstahlnetz zur
Verfu¨gung. Aufgrund des Schmelzpunkts waren die u¨blicherweise verwendeten Goldnet-
ze ungeeignet. Dem Edelstahlnetz gegenu¨ber wird die zu untersuchende Probe plaziert.
Es ist anzumerken, daß Kelvin-Messungen nach Kenntnis des Autors meist unter 300oC
durchgefu¨hrt werden und demnach nur wenig u¨ber die Charakteristik der Kelvin-Messung
bei hohen Temperaturen bekannt war. Die hier beschriebenen Untersuchungen sind dem-
nach als erste Versuche zur Messung bei Temperaturen u¨ber 500oC zu sehen. Abbildung
3.21 zeigt die Referenzelektrode des Kelvinkondensators inklusive der zugeho¨rigen Piezo-
Schwingungsmimik. Letztere dient zur periodischen Variation der Kapazita¨t. Die Ansteue-
rung der Sonde erfolgt durch eine kommerziell erha¨ltliche Kelvin Control Elektronik der
Firma Besocke GmbH. Sie entha¨lt zugleich den phasenempfindlichen Detektor, die Ge-
genspannungsquelle und die Piezo-Ansteuerung. In der vorliegenden Ausfu¨hrung schwingt
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die Referenzelektrode, die gegenu¨berliegende Probe ist geerdet. Die Resonanzfrequenz der
Sonde zwischen 130 und 170 Hz wird durch die Piezo-Ansteuerelektronik angeregt und
nachgefu¨hrt, dabei kann die Schwingungsamplitude zwischen 60 und 300 Mikrometern
geregelt werden.
Vor einer Messung wurde die Frequenz- und Amplitudenstabilita¨t mit einem Oszillo-
skop u¨berpru¨ft. Außerdem wurde damit der Elektrodenabstand zur Erzielung eines guten
Signal-Rauschverha¨ltnisses eingestellt. Der maximal eingestellte Abstand betrug etwa 1
Millimeter.
Der gesamte Aufbau wurde in ein gasdichtes Kleinflansch-T-Stu¨ck eingebaut und u¨ber 6
mm Swagelok-Anschlu¨sse an die in Kapitel 3.2 beschriebene Gasmischeinheit gekoppelt.
In ersten Versuchen wurde u¨berpru¨ft, ob der Meßaufbau bei Probentemperaturen bis zu
950oC stabile Signale lieferte. Es zeigte sich, daß u¨ber 900oC meist keine harmonische
Schwingung mehr erreicht werden kann. Der Grund liegt wahrscheinlich in der zu starken
konvektiven Luftstro¨mung. Ausserdem kann die Emission geladener Tra¨ger das Feld im
Kondensator zeitabha¨ngig verzerren und damit nicht mehr die Regelung des Meßstromes
zu Null erlauben . Bei Temperaturen bis 850oC konnten diese Effekte weitgehend ver-
mieden werden, wobei BaO das unkritischste Verhalten zeigte. Mo¨glicherweise ist das nur
gering positiv emittierende Verhalten der Probe (vgl. Abschnitt 5.2) dafu¨r verantwortlich.
Diese Abha¨ngigkeit vom Probentyp macht vor jeder Messung eine Signalqualita¨ts bzw.
Schwingungszustands-Pru¨fung mit dem Oszilloskop notwendig.
Die der Elektronik entnommene Kontaktpotentialdifferenz VCPD wurde mit Hilfe eines
Keithley 2000 Multimeters direkt aufgezeichnet. Es gilt:
VCPD = Ψ
Edelstahl −ΨProbe = φ
Probe − φEdelstahl
e
Die Richtung der VCPD A¨nderung gibt also direkt die Austrittsarbeits-Variation der Probe
wieder, die Konstanz der Gegenelektrode vorausgesetzt.
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4 Untersuchung der negativen Emissionsstro¨me
4.1 Motivation
Den Messungen in dieser Arbeit liegt ein Kondensatoraufbau zugrunde. Eine erhitzte
Elektrode emittiert Ladungstra¨ger, die von der gegenu¨berliegenden Kollektorelektrode
aufgefangen und als Strom nachgewiesen werden (vgl. Abschnitt 3.1).
Die Bildung von Ladungstra¨gern in der Luft oder an der Kollektorelektrode kann ausge-
schlossen werden, da die Kollektorelektrode nicht heisser als 100oC wird und die von initia-
len Ladungstra¨gern auf ihrer mittleren freien Wegla¨nge aufgenommene Energie unterhalb
des Ionisationslimits der Luft liegt (typisch 1 V pro Mikrometer) [ZYF91, RBOJ95]. Der
gemessene Strom ist daher nur durch die Eigenschaften der heissen Emissions-Kathode
bestimmt.
Die Oberfla¨chenionisation und die thermische Elektronenemission (vgl. Abschnitt 2) sind
in der Lage, Tra¨ger mit positiver oder negativer Polarita¨t zu erzeugen. Wesentlich ist, daß
die Ladungstra¨ger lokal an der Emissionselektrode entstehen. Durch geeignete Wahl der
Saugspannungs-Polarita¨t kann ein selektiver Nachweis von nur positiv oder nur negativ
geladenen Tra¨gern an der Kollektorelektrode erreicht werden. Wird nur eine Polarita¨t
gebildet, so ergibt sich in einer Richtung ein Strom, wa¨hrend das Umpolen zu keinem
Strom fu¨hrt. Werden dagegen beide Polarita¨ten gebildet, so ist sowohl bei positiver als
auch negativer Saugspannung ein Strom meßbar, die Empfindlichkeit der Anordnung vor-
ausgesetzt. Da der Strom den Gasraum durchlaufen muß, ist die Gro¨ße entscheidend von
der Beweglichkeit der entstandenen Tra¨ger bestimmt. Das macht deutlich, das eine Cha-
rakterisierung der Proben sowohl bei positiven als auch bei negativen Saugspannungen
erfolgen muß.
Der folgende erste Teil beschreibt die Messungen mit negativen Saugspannungen, durch
die negative Ionen und Elektronen an der Kollektorelektrode nachgewiesen werden. An-
hand der Ergebnisse dieses Kapitels kann beurteilt worden, ob eine Gasdetektion mit
thermischen Elektronen-Emissionsstro¨men von Festko¨rperoberfla¨chen mo¨glich ist.
In Abschnitt 5 ist die analoge Charakterisierung fu¨r positive Spannungen zu finden. Den
Ergebnissen vorgreifend, ist das Verhalten je nach Ladungstra¨gerpolarita¨t grundsa¨tzlich
unterschiedlich. Das betrifft sowohl die Stromgro¨ße als auch die Gassensitivita¨t.
Um das Emissionsvermo¨gens der auf das Platin-Basis Element aufgebrachten Materialien
(vgl. Abschnitt 3.3.1) beurteilen zu ko¨nnen, muß zuvor die Emission des Basis-Elements
selbst untersucht werden.
Vorwegnehmend sei gesagt, daß Platin-Basis-Elemente unterhalb von 1050oC keine meß-
baren Stro¨me emittieren und erst zusa¨tzlich aufgebrachte Materialien zu merklichen
Stromdichten fu¨hren. Diese materialspezifischen, negativen Emissionsstro¨me werden in
den folgenden Unterkapiteln na¨her charakterisiert. Sie geben einen U¨berblick u¨ber vier
ausgewa¨hlte Emissionsmaterialien, bei denen es sich um BaO, Sc2O3, Sc2O3 − BaO und
BaO− CeO2 handelt. Die gassensitiven und emissiven Eigenschaften der Proben werden
durch I(T), I(Us) und I(Gas) Kennlinien erfaßt. Dabei entspricht T der Temperatur, Us
der angelegten Saugspannung und Gas bezeichnet die eingestellte Gasatmospha¨re.
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Den Ergebnissen vorgreifend, sind die in diesem Kapitel gemessenen, negativen Emissi-
onsstro¨me stark von der umgebenden Gas-Atmospha¨re abha¨ngig. Die in Kapitel (5) bei
positiven Saugspannungen gemessenen Stro¨me sind dagegen nahezu gasunabha¨ngig.
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4.2 Emission von Platin-Basis-Elementen
Dieser Abschnitt beschreibt die an Platin-Basis Elementen mit negativer Saugspannung Us
durchgefu¨hrten Messungen. Es wird untersucht, inwieweit ein mo¨glicher negativer Emis-
sionsstrom von der Temperatur, der Saugspannung und der Gasatmospha¨re abha¨ngt.
4.2.1 I(T) Charakteristik an Luft
Um festzustellen, ob Platin-Basis Elemente bei negativen Saugspannungen meßbare
Stro¨me emittieren, wurde ein Basis-Element im Abstand von 1 mm vor der Kollektor-
elektrode plaziert, eine Saugspannung Us von -250 V angelegt und 20 Sekunden bis zum
Abbildung 4.1 : Zeitverlauf des Emissionsstroms zweier Platin-Basis Elemente als Funktion der
Temperatur in synthetischer feuchter Luft (Us=-250 V).
Abklingen der kapazitiv induzierten Stro¨me gewartet (vgl. Abschnitt 3.1.4). Anschlie-
ßend wurde die Probe durch Anlegen der beno¨tigten Heizspannung auf eine konstante
Temperatur gebracht. Das wurde durch Erreichen eines stabilen Heizerstroms nach ty-
pischerweise 20 Sekunden u¨berwacht. Anschließend wurde die Temperatur sukzessive im
Bereich von 780oC bis 1200oC variiert und der zugeho¨rige Emissionsstrom jeweils ver-
merkt. Das treppenartige Profil der Temperatur spiegelt sich im Verlauf des Emissions-
und Heizungsstroms wieder, was in Abbildung 4.1 anhand von zwei Proben gut zu er-
kennen ist.
Als Ergebnis der Messung ist festzustellen, daß bei Temperaturen unter 1050oC keine
negativen Stro¨me u¨ber 100 fA nachgewiesen werden konnten. Dieses Ergebnis wurde an
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Abbildung 4.2 : Arrhenius-
Darstellung des negativen
Emissionsstroms von zwei
Platin Basis-Elementen in Luft
zwischen 780oC und 1200 oC
. Die Saugspannung betrug
Us = −250 V .
8 Proben reproduziert. Erst bei Anna¨herung an 1100oC sind in Abbildung 4.1 bei einer
der beiden Proben Stro¨me u¨ber 100 fA zu detektieren. In diesem Temperaturbereich ist
die Heizung jedoch nicht in der Lage, stabil zu arbeiten: der Strom fa¨llt im Zeitverlauf
bei beiden Proben innerhalb von 3 Minuten um etwa 30% ab. Daß es sich dabei um Hei-
zungsinstabilita¨ten handelte, wurde durch einen nach der Messung ermittelten erho¨hten
Heizungsgrundwiderstand bei beiden Proben u¨berpru¨ft. Der in Abbildung 4.2 gezeig-
te Arrheniusplot des Emissionsstroms der beiden Proben macht abschließend deutlich,
daß die Emissionsstro¨me von Platin-Basis Elementen nicht im der Messung zuga¨nglichen
Temperatur-Strom-Fenster liegen. Es bestimmt sich aus der Nachweisgrenze von 100 fA
(bedingt durch Aufbau und Elektrometerversta¨rker) und der Stabilita¨t der Heizung. Da-
mit sind zwei Begrenzungslinien des Fensters fest vorgegeben: Stro¨me u¨ber 100 fA und
Temperaturen unter 1050oC . Es wurde in diesem Abschnitt kein Richardson-Dushman
Plot(vgl. Abschnitt 2.2.1) gewa¨hlt, da der Arrhenius-Plot eine direktere Zuordnung von
Strom und Temperatur ermo¨glicht. Das Verfehlen des zuga¨nglichen Meßfensters wird da-
mit sofort offensichtlich.
Anmerkend sei erwa¨hnt, daß die Temperaturbegrenzung bei kurzzeitigen Messungen
durchaus zu ho¨heren Werten hin verschoben werden kann. Bei Sc2O3-modifizierten Proben
(siehe Abschnitt 4.4) waren auch Untersuchungen bei Temperaturen um 1100oC sinnvoll,
da sich in diesem Bereich sehr starke Gassensitivita¨ten zeigten. Vorteilhafterweise lagen
die Emissionsstro¨me dort im Bereich von einigen pA und nicht wie bei Platin-Basis Ele-
menten sehr nahe am Detektionslimit von 100 fA.
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4.3 Emission von Barium-Oxid modifizierten Proben
Die hervorragende Eignung von BaO als Kathoden-Emissionsmaterial wurde schon An-
fang des 20. Jahrhunderts erkannt und technisch verwertet[HW50]. Seine geringe Aus-
trittsarbeit von lediglich etwa 1 eV [Wea77] in polykristalliner Form pra¨destiniert es als
Material fu¨r hohe thermische Emissionsstrom-Dichten. Die problemlose Verwendung von
Barium-Oxid wird jedoch durch die Tatsache erschwert, daß es bei Raumtemperatur bei
Anwesenheit von Feuchte sehr leicht das Hydroxid BaOH bildet. Das fu¨hrt zu instabi-
len, bru¨chigen Schichten, die leicht abplatzen ko¨nnen. Weiterhin reagiert BaO mit dem
Kohlendioxid der Umgebungsatmospha¨re unerwu¨nschterweise zum Karbonat BaCO3. Zur
stabilen Lagerung der Schichten mu¨ßte die Probe daher immer auf einigen hundert oC
Celsius gehalten werden. U¨ber 800oC kann die Karbonatbildung verhindert werden, es
wandelt sich dann in Barium-Oxyd um.
Die Bildung des Hydroxids kann durch Lagerung unter Feuchteabschluß verhindert wer-
den. Diese Probleme fu¨hrten im Zeitalter der Ro¨hrenkathoden-Produktion dazu, daß die
Fertigung der Schicht nicht mehr an Raumluft, sondern im Innern der Ro¨hre vorgenom-
men wurde. Unter den dort vorherrschenden Vakuum- und Feuchtebedingungen konnten
trotz mehrwo¨chiger Pra¨parations- und Produktionszyklen reproduzierbare und stabile
Schichten hergestellt werden[HW48].
Zur Vermeidung der oben geschilderten Probleme mit der Karbonat- und Hydroxidbil-
dung wurden die Proben in dieser Arbeit vor einer Messung immer mindestens 60 Minuten
bei 950oC gehalten. Bei kurzzeitiger Lagerung der Proben an normaler Raumluft (typi-
scherweise Tage) wiesen die Proben eine befriedigende Stabilita¨t auf, es kam nicht zum
Abplatzen der Schicht.
Analog zu den Messungen in Kapitel 5 wird der Emissionsstrom von BaO modifizierten
Proben bezu¨glich der Temperatur, der Saugspannung und der Gasatmospha¨re charakte-
risiert.
Den Ergebnissen vorgreifend, erwiesen sich BaO modifizierte Schichten auch in dieser
Arbeit als effektive Emitter, deren Emissionsstrom stark von der umgebenden Gasatmo-
spha¨re beeinflußt wird.
4.3.1 I(T) Charakteristik
Um zu erfassen, ob BaO modifizierte Proben meßbare Stro¨me emittieren, wurde analog
zu Abschnitt 4.2 eine Probe im Abstand von 1 mm vor der Kollektorelektrode plaziert.
Die Messung beginnt mit dem Anlegen einer definierten Saugspannung von -250 V. An-
schließend wird die Probe durch Anlegen der beno¨tigten Heizspannung auf eine konstante
Temperatur gebracht, was durch Erreichen eines stabilen Heizstroms nach typischerweise
20 Sekunden u¨berwacht wurde. Fu¨r jede eingestellte Temperatur im Bereich von 750oC
bis 950oC wurde der zugeho¨rige Emissionsstrom ermittelt. Durch sukzessive Variation der
Temperatur ergibt sich in Abbildung 4.3 ein treppenartiges Profil von Emissions- und
Heizungsstrom. Aufgrund einer ausreichenden Vorwa¨rmzeit des Elektrometers sind auch
hier Stro¨me unter 100 fA noch sauber zu detektieren. Diese Grenze ist in der Abbildung als
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Abbildung 4.3 : Zeitverlauf des Emissionsstroms einer BaO modifizierten Probe bei Temperaturen
zwischen 750oC und 950oC . Die applizierten Saugspannungen und die vorherrschende Luftfeuchte
sind in der Grafik vermerkt. Die gestrichelte Linie signalisiert die angenommene untere Stromnach-
weisgrenze von 100 fA
Abbildung 4.4 : Richardson-
Dushman-Plot des negativen
Emissionsstroms einer BaO-
modifizierten Probe bei zwei
Saugspannungen und Feuch-
ten.
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gestrichelte Linie notiert. Nur Meßpunkte oberhalb davon wurden in die spa¨tere Berech-
nung von Parametern einbezogen. Der im oberen Teil gezeigte Emissionsstrom folgt dem
treppenartigen Temperatur-Profil. Dies wurde einmal an feuchter und einmal an trockener
Luft durchgefu¨hrt. Abschließend wurde noch die Saugspannung auf -100 V vera¨ndert und
ebenfalls ein Temperaturprofil durchfahren. Der jeweils fu¨r die Saugspannung Us verwen-
dete Wert ist in der Abbildung vermerkt.
Augenscheinlich ist kein signifikanter Einfluß des Feuchtegehalts im untersuchten Bereich
von 0% bis 40% r.F. auf den Emissionsstrom feststellbar. Diese Tatsache wird auch durch
Abbildung 4.4 belegt. Sie zeigt fu¨r die aus Abbildung 4.3 gewonnenen Daten einen
Richardson-Plot. Dem Emissions-Strom la¨ßt sich daraus nach i ∼ T 2 exp(−Ea/kT ) eine
Anregungsenergie von Ea ≈ 3.34 eV zuordnen. Diese Anregungsenergie ergibt sich fu¨r
sa¨mtliche untersuchten Saugspannungen im Bereich von Us=-50 bis -250 V.
Zusammenfassend wird festgestellt, daß BaO modifizierte Proben im Temperaturbereich
von 700oC -1000oC Stro¨me in der Gro¨ßenordnung einiger pA mit vernachla¨ssigbarem
Feuchteeinfluß emittieren. Das ist im Gegensatz zum Verhalten von Platin-Basis Elemen-
ten, die bei Temperaturen unter 1050oC keine nachweisbaren Stro¨me zeigen. Das emissive
Verhalten wird demnach durch BaO drastisch modifiziert.
4.3.2 I(Us) Charakteristik
Um zu kla¨ren, wie der Emissionsstrom von der Saugspannung abha¨ngt, wurden fu¨r 1
mm und 3 mm Elektrodenabstand I(Us) Kennlinien im Temperaturbereich von 800
oC bis
950oC aufgenommen. Das deckt den untersuchten Betriebsbereich der BaO-Proben ab.
Qualitativ ist der Emissionsstrom eine monoton ansteigende Funktion der Saugspannung,
die sich empirisch durch i ∼ |Us|x beschreiben la¨ßt.
Der linke Teil von Abbildung 4.5 zeigt fu¨r einen Elektrodenabstand von 1 mm den
emittierten Strom als Funktion der Saugspannung. Die Temperatur ist als Parameter
aufgefu¨hrt. Die Kennlinie wurde einmal mit steigender und einmal mit fallender Spannung
durchlaufen. Augenscheinlich ist keine Hysterese festzustellen, die Meßpunkte liegen bei
gleichen Spannungen nahezu aufeinander. Bei Vergro¨ßerung des Elektrodenabstands auf
3 mm ergibt sich qualitativ das gleiche Verhalten, was im rechten Teil von Abbildung
4.5 zu sehen ist. Der dort gro¨ßere Strom resultiert aus der im Vergleich zum linken Teil
ho¨heren Temperatur.
Die Verbindungslinien einzelner Meßpunkte wurden gema¨ß einem Fit i ∼ |Us|x ermittelt.
Abbildung 4.6 zeigt die ermittelten Parameter x, die einen wenig systematischen Zu-
sammenhang als Funktion der Temperatur vermitteln. Die Werte schwanken um einen
Mittelwert von 0.75.
4.3.3 I(Gas) Charakteristik
Zur Untersuchung der gassensitiven Wechselwirkung wurden jeweils 5000 ppm der Gase
C3H8, H2, CH4 und CO bei vier verschiedenen Temperaturen in feuchter synthetischer
Luft angeboten. Zwischen den Segmenten mit Pru¨fgas wurde nur synthetische Luft allein
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Abbildung 4.5 : I(U) Charakteristik einer BaO modifizierten Probe an Luft bei 3 Temperaturen
und Elektrodenabsta¨nden von 1 mm und 3 mm.
appliziert. Dieses Programm wurde mit 3 verschiedenen Saugspannungen durchlaufen, so
daß sich I[Gas(T)] und I[Gas(Us)] Kennlinien ableiten lassen.
Den Zeitverlauf dieser Messung bei einer Saugspannung von -50 V zeigt Abbildung 4.7.
Generell ist eine stabile und reversible Reaktion auf die angebotenen Gase festzustellen.
Sa¨mtliche angebotenen Gase erho¨hen den Emissionsstrom, was nach Gleichung 9 (Seite
15) einer Austrittsarbeits-Verminderung entspricht. Der genaue Ablauf der Messung ist
wie folgt: Zu jeder Temperatur geho¨ren 3 Segmente, in denen sequentiell synthetische
Luft (SL), dann SL+ 5000 ppm Gas (entweder Propan,Kohlenmonoxid, Methan oder
Wasserstoff) und anschließend wieder SL appliziert wurde. Welches Gas im Mittelseg-
ment appliziert wurde, ist u¨ber dem jeweiligen Grafikabschnitt vermerkt. Nach diesen 3
Segmenten wurde die Temperatur erniedrigt. Andeutungsweise ist zu erkennen, dass die
Stroma¨nderung bei Gasapplikation eine Funktion der Temperatur ist. Diese Temperatur-
und eine etwaige Saugspannungsabha¨ngigkeit werden in den folgenden Abschnitten na¨her
beschrieben.
Na¨here Untersuchung der H2-Wechselwirkung
Variiert man die Probentemperatur und ermittelt zu jeder Temperatur die Wasserstoff-
Sensitivita¨t, so ergibt sich ein charakteristischer Sensitivita¨tsverlauf S(T) (vgl. Abschnitt
2.6). Dazu zeigt Abbildung 4.8 den Zeitverlauf der Messung fu¨r zwei Saugspannungen
-100 V und -50 V. Die Grafik zeigt auch hier rauschfreie Signale, die eine gute Beurteilung
der reversiblen und reproduzierbaren Gaswechselwirkung zulassen. Die Auswertung der
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Abbildung 4.6 : Ermittelte
Parameter x fu¨r einen Fit der
Form i ∼ |Us|x einer BaO mo-
difizierten Probe als Funktion
der Temperatur. Der Elektro-
denabstand ist als Parameter
variiert worden.
H2-Sensitivita¨t in Abha¨ngigkeit von Temperatur und Saugspannung zeigt Abbildung 4.9.
Danach reagieren die Proben mit steigender Temperatur immer weniger empfindlich auf
Wasserstoff. Die Abnahme ist bei -250 V Saugspannung drastischer als bei -50 V und -
100 V.
Feuchteabha¨ngigkeiten
Gas-Festko¨rper Wechselwirkungen sind in vielen Fa¨llen durch Feuchte-Anwesenheit be-
einflußt [RFMG94, MM89]. Um diesen Einfluß na¨her zu bestimmen, wurde die H2-
Sensitivita¨t getrennt in trockener und feuchter synthetischer Luft (40 % r.F.) bestimmt.
Abbildung 4.10 zeigt das Ergebnis der Messung bei 840oC . Signifikante Sensitivita¨ts-
Unterschiede zwischen der Reaktion in feuchter oder trockener Luft sind nicht erkennbar.
Zur quantitativen Belegung sind in Abbildung 4.11 die Sensitivita¨ten in Abha¨ngigkeit
der Konzentration jeweils fu¨r feuchte und trockene Luft aufgetragen. Die Stromniveaus
bei unterschiedlichen H2-Konzentrationen sind gut zu unterscheiden und die Gasreaktion
erfolgt reversibel. Die ermittelten Sensitivita¨ten von S≈ 6 korrelieren sehr gut mit den
Daten aus Abbildung 4.8.
Quantitativ ergibt sich, daß die H2-Sensitivita¨t bei Anwesenheit von Feuchte etwa 10-15 %
unter der in trockener Luft liegt, was aber innerhalb der Schwankungsbreite der Meßdaten
liegt. Daher kann nicht von einem signifikanten Unterschied ausgegangen werden.
Zusammenfassend la¨ßt sich bei 850oC eine typische Sensitivita¨t auf 5000 ppm Wasserstoff
von S≈6 festhalten.
Na¨here Untersuchung der Propan-Wechselwirkung
Im folgenden wird das Verhalten bei Propan-Gas Angebot na¨her beschrieben. Abbildung
4.12 zeigt die Strom-Reaktion auf 5000 ppm Propan fu¨r drei Saugspannungen -50 V, -100
V, -250 V und Temperaturen zwischen 750oC und 900oC . Daraus la¨ßt sich eine Saug-
spannungsabha¨ngigkeit der Gasreaktion erkennen. Bei -250 V tritt bei allen Temperaturen
nahezu keine Gassensitivita¨t auf, lediglich bei 900oC , der ho¨chsten Temperatur, ist eine
geringe Stroma¨nderung feststellbar.
Mit fallender Saugspannung nimmt die Sensitivita¨t dagegen zu. Die Auftragung in
Abha¨ngigkeit von Temperatur und Saugspannung verdeutlicht das in Abbildung 4.13.
64 4 UNTERSUCHUNG DER NEGATIVEN EMISSIONSSTRO¨ME
Abbildung 4.7 : Zeitverlauf des Emissionsstroms einer BaO-modifizierten Probe bei Applikation
verschiedener Gase in Abha¨ngigkeit der Temperatur bei einer Saugspannung von -50 V in feuchter
synthetischer Luft.
In Abbildung 4.12 wird die untere Stromnachweisgrenze bei etwa 800oC unterschritten,
so daß in diesem Bereich keine Sensitivita¨ten ermittelt wurden.
Aus den gewonnen Daten la¨ßt sich fu¨r S ein Ho¨chstwert von 3 auf 5000 ppm Propan bei
einer Temperatur von 800oC und -50 V Saugspannung angeben .
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Abbildung 4.8 : Zeitverlauf des Emissionsstroms einer BaO modifizierten Probe bei zeitweiliger
Applikation von 5000 ppm Wasserstoff und variierter Temperatur in feuchter (40% r.F.) synthetischer
Luft. Es sind die Meßkurven fu¨r -100 V und -50 V Saugspannung aufgetragen.
Abbildung 4.9 : Die
Wasserstoff-Sensitivita¨t einer
BaO modifizierten Probe als
Funktion der Temperatur in
feuchter Luft.
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Abbildung 4.10 : Zeitver-
lauf des Emissionsstroms ei-
ner BaO modifizierten Pro-
be bei Applikation verschiede-
ner Wasserstoffkonzentrationen
in feuchter und trockener Luft
bei 840oC .
Abbildung 4.11 : Sensitivita¨t
einer BaO modifizierten Pro-
be bei Applikation verschiede-
ner Wasserstoffkonzentrationen
in feuchter (40 % r.F.) und
trockener synthetischer Luft bei
840oC .
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Abbildung 4.12 : Zeitverlauf des negativen Emissionsstroms einer BaO- modifizierten Probe bei
zeitweiliger Applikation von 5000 ppm Propan und variierter Temperatur in feuchter synthetischer
Luft. Es sind die Meßkurven fu¨r -250, -100 und -50 V Saugspannung aufgetragen.
Abbildung 4.13 : Darstel-
lung der Propan-Sensitivita¨t ei-
ner BaO-modifizierten Probe
in feuchter synthetischer Luft
(40% r.F.) bei verschiedenen
Temperaturen. Als Parameter
ist die Saugspannung aufgetra-
gen.
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4.3.4 Formierung der Oberfla¨che
Die Ergebnisse des vorherigen Abschnitts wurden fu¨r drei identisch pra¨parierte Proben
qualitativ reproduziert. Sie waren wa¨hrend des Tempervorgangs (vgl. Abschnitt 3.3.2)
bei maximal 1050oC betrieben. Betreibt man die Proben dagegen fu¨r etwa 30 Minuten
u¨ber 1150oC in Laborluft, so ergeben sich merklich vera¨nderte Gassensitivita¨ten. Dieser
Abschnitt behandelt die Auswirkungen einer solchen Formierung.
Die nachstehend charakterisierte Probe wurde einmal in feuchter und einmal in trockener
Luft vermessen. Es folgen als erstes die Ergebnisse fu¨r feuchte Luft (40% r.F.).
Formierung und Messung in feuchter Luft
Zu Beginn wurde eine bereits gema¨ß dem vorherigen Abschnitt charakterisierte Probe
fu¨r 10 Minuten auf 1150oC geheizt, das sind 100oC mehr als die Maximal-Temperatur
bei der Herstellung. Anschließend wurde sie im Gasmeßplatz vermessen. Zu Beginn der
Messung wurde die Probe etwa 60 Minuten an feuchter Luft bei 825 oC gehalten. Das
entspricht bis auf das Ausheizen dem bisherigem Betrieb und der bisherigen Aufbewah-
rung. Den daraus gewonnen Zeitverlauf des Emissionsstroms gibt Abbildung 4.14 wieder.
Im Zeitverlauf der Temperatur, unterer Bildabschnitt, ist ein scheinbar stetiges Ansteigen
zu erkennen. Nach den Erla¨uterungen in Abschnitt 3.5.1 handelt es sich dabei jedoch
um das Ansteigen des Heizer-Grundwiderstands und demzufolge um eine Temperatur-
Abnahme. Konsequenterweise fa¨llt auch der Emissionsstrom. Bei Angebot reduzierender
Gase wie Propan, Kohlenmonoxid, Methan und Wasserstoff in dieser Reihenfolge ergeben
Abbildung 4.14 : Zeitverlauf des Emissionsstroms einer BaO-modifizierten Probe nach vorheri-
ger 60-minu¨tiger Formierung bei 1150oC und anschließendem Gasangebot bei 825oC und -250 V
Saugspannung. Die Gase und ihre Reihenfolge sind im Text beschrieben.
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Abbildung 4.15 : Sensiti-
vita¨t einer BaO-modifizierten
Probe auf reduzierende Gase
in trockener und feuchter Luft
(40% r.F.) bei 825oC nach ei-
ner vorausgegangenen Formie-
rung in Laborluft bei 1150oC
. Die Saugspannung betrug je-
weils -250 V
sich bis auf Wasserstoff sehr a¨hnliche Sensitivita¨ten wie bei den nicht formierten Pro-
ben. Auf Wasserstoff dagegen steigt die 5000 ppm-Sensitivita¨t bis auf den Faktor 20 an
(siehe Abbildung 4.15, links). Das ist nahezu drei mal mehr als ohne Ausheizen. Die Gas-
Wechselwirkungseigenschaften der BaO-modifizierten Probe haben sich demnach merklich
vera¨ndert.
Messung in trockener Luft
Zur weiteren Charakterisierung der Formierung wurde die gleiche Probe anschließend fu¨r
120 Minuten bei 820oC an trockener Luft betrieben (in Abbildung 4.14 ab Zeitpunkt 180)
und wie zuvor die gleichen Gase appliziert. Das Ergebnis ist eine auch in trockener Luft
auf alle Gase gesteigerte Sensitivita¨t. Abbildung 4.14 gibt das im rechten Bildabschnitt
deutlich zu erkennen.
Die Darstellung der Gas-Sensitivita¨ten an trockener Luft in Abbildung 4.15 (rechts)
zeigt die ermittelten Gas-Sensitivita¨ten. Ein Vergleich ergibt, daß die Applikation von
5000 ppm in trockener Luft bei allen Gasen zu einer nahezuhen Verdopplung der Sensiti-
vita¨t gegenu¨ber der Messung in feuchter Luft fu¨hrt. Der Emissionsstrom a¨ndert sich bei
Beaufschlagung mit 5000 ppm H2 beispielsweise um den Faktor 40, wa¨hrend 5000 ppm
Kohlenmonoxid eine relative Stroma¨nderung von Faktor 7 bewirken.
Die Erho¨hung der Temperatur auf 940oC mit anschließender Aufnahme einer
Kohlenmonoxid-Kennlinie bei -250 V Saugspannung ergibt den in Abbildung 4.16
gezeigten Stromverlauf. Es ist eine stabile Reaktion auf die variierte CO Konzentration
festzustellen. Die Beaufschlagung mit 5000 ppm CO fu¨hrt zu einer relativen Stroma¨nde-
rung von Faktor 11.5, das bedeutet im Vergleich zur Messung bei 825oC eine Steigerung
um den Faktor 1.6. Tendenziell nimmt die Gassensitivita¨t mit steigender Temperatur
also zu.
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Abbildung 4.16 : Zeitverlauf
des negativen Emissionsstroms
einer BaO-modifizierten
Probe bei Applikation ver-
schiedener Kohlenmonoxid-
Konzentrationen in trockener,
synthetischer Luft bei 940oC
und -250 V Saugspannung.
Reproduzierbarkeit der Formierung
Um die Reproduzierbarkeit der Formierung bei verschiedenen Proben zu testen, wurde
eine weitere Probe pra¨pariert, 1h an synthetischer feuchter Luft (40% r.F.) bei 1150oC
formiert und anschließend vermessen. Im Gegensatz zu der im Nachhinein formierten
Probe des vorherigen Abschnitts, wurde diese direkt nach der Pra¨paration formiert. Der
Abbildung 4.17 : Zeitverlauf des negativen Emissionsstroms einer BaO- modifizierten Probe nach
60 Minuten Formierung bei 1150oC an feuchter synthetischer Luft und anschließender Applikation
verschiedener Gase. (Betriebsparameter: 900oC und -250 V Saugspannung).
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in Abbildung 4.17 gezeigte Zeitverlauf ergibt eine reversible Reaktion auf die angebotenen
Gase. Die Heizung war auch in diesem Fall nicht langzeitstabil, was im unteren Teil der
Grafik ersichtlich ist. Zum scheinbaren Ansteigen der Temperatur siehe die Diskussion in
Abschnitt 3.5.1.
Die aus Abbildung 4.17 ermittelten Sensitivita¨ten liegen u¨ber denen des vorherigen Ab-
schnitts. So werden bei T=900oC und Us=-250 V die folgenden Sensitivita¨ten erreicht:
Gas Konzentration Sensitivita¨t
Wasserstoff H2 5000 ppm 9.5
Kohlenmonoxid CO 5000 ppm 16.4
Methan CH4 5000 ppm 13.2
Demnach zeigt sich ein starker Einfluß der Temperbedingungen, was auch durch den Un-
terschied zwischen der Messung in feuchter und trockener Luft fu¨r normale und formierte
Proben angedeutet wird.
Zusammenfassung
BaO modifzierte Proben weisen im Vergleich zu den Probentypen Sc2O3,BaO− CeO2
und CeO2 ein ho¨heres Emissionsvermo¨gen von typischerweise 40 pA bei 950
oC (Us=-250
V) auf. Eine Temperung u¨ber 1100oC fu¨hrt reproduzierbar zu einer merklichen Sensiti-
vita¨ts-Steigerung gegenu¨ber lediglich bei 1050oC behandelten Proben. Die Vermessung
der formierten Proben bei relativ tiefen Temperaturen um 820oC ergibt eine signifikante
Feuchte-Abha¨ngigkeit der Sensitivita¨t. Die Variation der Sensitivita¨ten macht deutlich,
daß die Wechselwirkungseigenschaften sehr stark von der Formierung bzw. Temperung
abha¨ngen.
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4.4 Emission von Scandium-Oxid modifizierten Proben
Scandium-Oxid findet in einer Vielzahl technischer angewandter Kathoden Verwendung
([LF90, Mu¨l97, CH90]) und wurde daher zu einer Untersuchung seiner emissiven und
gassensitiven Eigenschaften ausgewa¨hlt.
4.4.1 I(T) Charakteristik an Luft
Analog zur Charakterisierung von Barium-Oxid modifizierten Proben in Kapitel 4.3,
untersucht der folgende Abschnitt Scandium-Oxid Proben hinsichtlich ihres temperatu-
rabha¨ngigen Emissionsvermo¨gens. Dazu wurde eine Probe im Abstand von 1 mm vor der
Kollektorelektrode plaziert und eine Saugspannung von -250 V angelegt. Anschließend
wird die Probe durch eine geeignete Heizspannung auf konstante Temperatur gebracht.
Das Erreichen eines stabilen Heizstrom-Endwerts nach typischerweise 20 Sekunden wurde
auch hier als Merkmal der Temperaturkonstanz herangezogen. Fu¨r jede eingestellte Tem-
peratur zwischen 900oC und 1050oC wurde nun der zugeho¨rige Emissionsstrom ermittelt.
Die sukzessive Variation der Temperatur ist in Abbildung ( 4.18) als treppenartiges Profil
zu erkennen. Die angenommene sichere Nachweisgrenze von 100 fA ist als gestrichelte
Abbildung 4.18 : Zeitverlauf des Emissionsstroms einer Sc2O3-modifizierten Probe als Funktion
der Temperatur und Saugspannungen von -250 V und -100 V. Die Probe wurde zuvor 1 Stunde bei
1050oC getempert.
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Abbildung 4.19 : Richardson-
Plot des negativen Emis-
sionsstroms einer Sc2O3-
modifizierten Probe fu¨r zwei
Saugspannungen nach 1h
Temperung bei 1050oC . Die
gestrichelte Linie signalisiert
die angenommene untere
Stromnachweisgrenze von 100
fA.
Linie notiert; nur Daten oberhalb davon wurden in die Berechnung von Parametern ein-
bezogen. Der Ablauf wurde einmal mit -250 V Saugspannung und einmal mit -100 V (ab
Zeitpunkt t=100 Minuten) durchgefu¨hrt.
Ermittelt man zu jeder Temperatur den Emissionsstrom (mit der Saugspannung als Pa-
rameter) und tra¨gt die Werte als Richardson-Plot auf, so ergibt sich Abbildung 4.19.
Aus ihr la¨ßt sich eine mittlere Anregungsenergie Ea = 3.7 eV ±0.12 eV entnehmen. Diese
Anregungsenergie wurde fu¨r 2 Proben mit einer Abweichung von maximal 0.15 eV repro-
duziert.
Zusammenfassend emittieren Sc2O3-modifizierte Proben bei Temperaturen zwischen 800
und 1050oC Stro¨me in der Gro¨ßenordnung von pA. Diese Aussage gilt fu¨r Proben, die 1
Stunde bei 1050oC getempert wurden.
Die Gro¨ße des Emissionsstroms ha¨ngt nach na¨heren Untersuchungen jedoch entscheidend
von der La¨nge der Temperung bei 1050oC ab, was den Einfluß der Morphologie andeutet.
Daher ist in den Grafiken die Temperzeit von 1h vermerkt. Bei 10 stu¨ndiger Tempererung
oder la¨ngerem Betrieb bei Temperaturen nahe von 1000oC sinkt der Emissionsstrom merk-
lich ab. Dieser Effekt ist im Folgenden noch na¨her beschrieben.
4.4.2 I(Us) Charakteristik
Elektrodenabstand und Temperatur sind Parameter, die den Verlauf der I(Us)-Kennlinie
beeinflussen. Zur Kla¨rung des Einflusses wurden I(U) Kennlinien in Abha¨ngigkeit des
Elektrodenabstands und der Temperatur bestimmt. Zur na¨heren Vorgehensweise siehe
Abschnitt 4.3.1.
Um zuvor die Stabilita¨t der emittierten Stro¨me zu zeigen, ist in Abbildung 4.20 eine
lineare Darstellung der I(U) Charakteristik gezeigt. Der Elektrodenabstand betrug 1 mm.
Die Spannung wurde von -10 V beginnend in Schritten von -15 V bis auf -250 V gesteigert.
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Anschließend ist die Spannung schrittweise wieder bis auf -15 V verringert worden. Die
dunklen Symbole geben den Strom bei steigender Saugspannung, die hellen bei fallen-
der Spannung wieder. Die Abbildung zeigt keine Hysterese und belegt die Stabilita¨t der
Stro¨me im durchgefu¨hrten Zeitfenster von 20 Minuten. Um den Einfluß von Temperatur
Abbildung 4.20 : I(U) Charak-
teristik einer Sc2O3 modifizier-
ten Probe. Die Meßkurve wurde
zuerst mit steigender und an-
schließend mit fallender Span-
nung durchlaufen. Es ist keiner-
lei Hysterese festzustellen, die
Meßpunkte liegen bei gleichen
Spannungen nahezu aufeinan-
der.
und Abstand zu charakterisieren, wurde die Kennlinie aus Abbildung 4.20 bei zwei Tem-
peraturen und zwei Elektrodenabsta¨nden aufgenommen. Die dabei verwendeten Tempe-
raturen von 930oC und 980oC und Elektrodenabsta¨nde von 1 mm und 3 mm grenzen den
verwendeten Betriebsparameterbereich vollsta¨ndig ab. Mo¨gliche Stroma¨nderungen durch
A¨nderungen des Elektrodenabstands etc. ko¨nnen so abgescha¨tzt werden. Abbildung 4.21
zeigt das Ergebnis der Messungen. Die I(U) Kennlinien gehorchen im untersuchten Be-
triebsbereich einem empirischen Fit der Form i ∼ |Us|x. Die nachstehende Tabelle gibt die
ermittelten Parameter in Abha¨ngigkeit von Temperatur und Elektrodenabstand wieder.
Temperatur Abstand Koeffizient x
930 1 mm 0.55
980 1 mm 0.60
930 3 mm 0.62
980 3 mm 0.58
Als Mittelwert ergibt sich x=0.6. Auffa¨llig ist die geringe Streuung um den Mittelwert:
selbst eine Verdreifachung des Elektrodenabstands bewirkt bei gleichen Spannungen keine
signifikante A¨nderung der I(U) Charakteristik. Nimmt man den Mittelwert x=0.6 an, so
ergibt sich konsequenterweise, daß sich die Stro¨me selbst bei Verdreifachung der Saugspan-
nung nur um maximal Faktor 2 a¨ndern. In der Praxis tritt dieser Fall jedoch nicht auf,
da die Parameter Temperatur und Saugspannung gut reproduziert werden ko¨nnen. Ei-
ne unerwu¨nschte Variation des Stroms um Gro¨ßenordnungen aufgrund von undefinierten
Elektrodenabsta¨nden und Saugspannungen kann damit ausgeschlossen werden.
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Abbildung 4.21 : I(Us) Cha-
rakteristik einer Sc2O3 modi-
fizierten Probe. Die Meßkur-
ve wurde zuerst mit steigen-
der (dunkle Symbole) und an-
schließend mit fallender Span-
nung durchlaufen. Es ist keiner-
lei Hysterese festzustellen, die
Meßpunkte liegen aufeinander.
4.4.3 I(Gas) Charakteristik
Scandium-Oxid modifizierte Proben zeigen ein alterungsabha¨ngiges Emissions- und gas-
sensitives Verhalten. Neu pra¨parierte Proben nach 1 stu¨ndiger Temperung bei 1050oC
reagieren auf reduzierende Gase mit einer Emissionsstromerniedrigung (Ausnahme: Was-
serstoff). Bei la¨ngerer Temperung reduziert sich der Emissionsstrom jedoch und auch das
gassensitive Verhalten a¨ndert sich grundlegend. Der folgende Abschnitt beschreibt die
durchgefu¨hrten Messungen.
Neu pra¨parierte Proben
Die Gassensitivita¨t wurde mit dem gleichen Aufbau wie im vorhergehenden Abschnitt
4.4.2 ermittelt, nur wurde hier bei konstanter Saugspannung abwechselnd synthetische
Luft und dann unterschiedliche Gase in typischen ppm Konzentrationen appliziert. Den
resultierenden Meßverlauf zeigt Abbildung 4.22. Der im unteren Teil der Abbildung
dargestellte Temperaturverlauf zeigt bei Gasapplikation immer eine Erho¨hung der Proben-
Temperatur. Am geringsten fa¨llt sie bei Applikation von 5000 ppm Methan aus.
Der Emissionsstrom dagegen nimmt bei allen angebotenen Gasen mit Ausnahme von
Wasserstoff ab, was einer Austrittsarbeitserho¨hung entspricht. Das ist im Gegensatz zu
BaO-modifizierten Proben, die immer mit Strom-Erho¨hung reagieren (vgl. Abschnitt 4.3).
Es zeigt sich hier deutlich, daß das jeweils verwendete Oberfla¨chen-Material die gassensiti-
ven Eigenschaften entscheidend bestimmt. Bis auf Angebot von 3000 ppm Propan erfolgt
die Reaktion reversibel. Die Zahlenwerte der Sensitivita¨t sind in der folgenden Tabelle
gezeigt:
Gas Konzentration (ppm) Sensitivita¨t S 1/S
Kohlenmonoxid 1000 0.38 2.63
Propan 3000 0.59 1.69
Methan 5000 0.38 2.63
Wasserstoff 3000 1.75 0.57
Ethanol 30 0.47 2.12
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Abbildung 4.22 : Zeitverlauf des Emissionsstroms einer Sc2O3-modifizierten Probe bei 875oC und
einer Saugspannung von Us=-250 V.
Betragsma¨ßig ist die Reaktion auf 5000 ppm CO am gro¨ßten. Nimmt man als sichere
Nachweisgrenze eine Sensitivita¨t S bzw. 1/S von 2 an, dann ergibt die Auswertung der
Kohlenmonoxid-Kennlinie ab Zeitpunkt t=210 Minuten eine untere Nachweisgrenze von
70 ppm.
Bei Propan erreicht der Emissionsstrom nach der Applikation nicht mehr den urspru¨ngli-
chenWert an Luft. Diese Reaktion ist reproduzierbar: eine zweite Probe zeigt in Abbildung
4.23 bei gleicher Temperatur identisches Verhalten; nach Propanangebot bleibt der Strom
unter dem urspru¨nglichen Wert zuru¨ck. Das ist durch eine gestrichelte Linie angedeutet.
Die Reaktion auf die anderen Gase erfolgt dagegen reversibel.
Der ho¨here Grundstrom der zweiten Probe erkla¨rt sich neben Temperaturungenauigkeiten
aus der nicht optimierten Pra¨paration bezu¨glich Schichtdicke und Oberfla¨chenstruktur.
Das qualitative Verhalten auf Gase ist jedoch identisch, beide Proben reagieren mit Stro-
merniedrigung auf Propan, Methan und Kohlenmonoxid wa¨hrend Wasserstoff den Strom
erho¨ht. Dieses Ergebnis wurde von 3 Proben reproduziert.
Langzeittemperung
Bringt man die soeben beschriebenen, kurzzeitig getemperten Proben auf Temperaturen
um 1050oC und tempert diese anschließend weitere 10 Stunden, so vera¨ndert sich das
emissive und gassensitive Verhalten.
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Der Emissionsstrom ist anschließend merklich erniedrigt, bei T=1000oC werden nur noch
Stro¨me von einigen hundert femto-Ampere emittiert. Bewirken Kohlenmonoxid und Me-
than bei kurzzeitig getemperten Proben eine Stromerniedrigung, so verkehrt sich dieses
Verhalten ins Gegenteil: langzeitgetemperte Proben erho¨hen bei Angebot von Methan,
Kohlenmonoxid, Propan und Wasserstoff den Emissionsstrom.
Zur Belegung dieser Eigenschaften, wurde eine neupra¨parierte Sc2O3-modifizierte Probe
10h bei 1050oC getempert und dann direkt im Gasmeßplatz vermessen. Die Charakteri-
sierung in Abbildung 4.24 wurde bei vier Temperaturen zwischen 825oC und 975 oC mit
jeweiliger Applikation von 5000 Propan, Kohlenmonoxid, Methan und Wasserstoff vor-
genommen. Die eingezeichnete Nachweisgrenze von 100 fA wird meist unterschritten, so
daß keine quantitative Auswertung vorgenommen wurde. Jedoch ist deutlich zu sehen, daß
sich die Gasreaktion bei Angebot von Propan, Kohlenmonoxid, Methan und Wasserstoff
im Vergleich zu Abbildung 4.22 umgekehrt hat: der Strom nimmt zu. Um quantitativ
verwertbare Messungen zu erhalten, wurde die Temperatur in Abbildung 4.26 auf 1150oC
erho¨ht und nach 30 Minuten jeweils Kennlinien der Gase Propan, Kohlenmonoxid und
Wasserstoff durchfahren. Trotz der hohen Temperatur wird an synthetischer Luft nur etwa
1 pA emittiert. Aus den Zeitverla¨ufen in Abbildung ( 4.26) ist im untersuchten Zeitfenster
Abbildung 4.23 : Zeitverlauf des Emissionsstroms einer zweiten Sc2O3-modifizierten Probe bei
850oC , -250 V Saugspannung und Applikation von Propan, Kohlenmonoxid, Methan und Wasserstoff.
78 4 UNTERSUCHUNG DER NEGATIVEN EMISSIONSSTRO¨ME
Abbildung 4.24 : Zeitverlauf des Emissionsstroms einer Sc2O3-modifizierten Probe als Funktion der
Zeit und der Gasatmospha¨re bei -250 V Saugspannung. Im Wechsel mit synthetischer Luft wurden
jeweils 5000 ppm des angebenen Gases angeboten und die Sensitivita¨t ermittelt. Das wurde fu¨r
Temperaturen zwischen 825oC und 975oC durchgefu¨hrt.
ein stabiler Strom und eine reversible Reaktion auf die angebotenen Gase, insbesondere
Propan, zu erkennen. Ermittelt man die Gas-Sensitivita¨ten, so zeigt sich bei allen Ga-
sen eine lineare Konzentrationsabha¨ngigkeit. Das ist dem unteren Teil der Abbildung zu
entnehmen.
Um die Reproduzierbarkeit zu testen, wurde die bereits in Abbildung 4.22 vermessene
Probe ebenfalls auf 1100oC gebracht und eine Stunde auf dieser Temperatur gehalten. An-
schließend wurden analog zu Abbildung 4.26 Kennlinien aufgenommen. Qualitativ ergibt
sich das gleiche Ergebnis: die angebotenen Gase erho¨hen den Emissionsstrom. Zudem
sind die Sensitivita¨ten im Vergleich zu Abbildung 4.26 merklich gro¨ßer. Die Proben-
Vorbehandlung nimmt danach starken Einfluß auf die Gassensitivita¨t. Die Gro¨ße des
Emissions-Stroms wird mit 1 pA dagegen nahezu gleich dem der Vorga¨ngerprobe gefun-
den.
Es ist jedoch zu bemerken, daß die Heizung keine Langzeitstabilita¨t aufwies: die Tempera-
tur fiel im Verlauf der Messung (etwa 1h) um 15oC ab. Bei Kurzzeitcharakterisierungen im
Minutenbereich sind die Emissionsstro¨me ausreichend stabil, bei la¨ngeren Untersuchungen
muß der Abfall aber beru¨cksichtigt werden.
Um das Bild zu vervollsta¨ndigen, wurden I(T) Kennlinien einer langzeitgetemperten Probe
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Abbildung 4.25 : I(Zeit)-Verlauf und Sensitivita¨t einer Sc2O3-modifizierten Probe bei Wasserstoff
und Propan-Angebot in variierter Konzentration bei 1150oC und -250 V Saugspannung.
Abbildung 4.26 : I(Zeit)-Verlauf und Sensitivita¨ten einer Sc2O3-modifizierten Probe bei Wasserstoff
und Propan-Angebot in variierter Konzentration (T≈1100oC , Us=-250 V).
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Abbildung 4.27 : Richardson-
Plot des negativen Emis-
sionsstroms einer Sc2O3-
modifizierten Probe fu¨r zwei
Saugspannungen nach Betrieb
bei maximal 1150oC . Die
gestrichelte Linie signalisiert
die angenommene untere
Stromnachweisgrenze von 100
fA.
bei Temperaturen zwischen 1000oC und 1200oC mit zwei verschiedenen Saugspannungen
aufgenommen. Abbildung 4.27 gibt den erhaltenen Richardson-Plot wieder. Die experi-
mentell gemessenen Werte von Ea werden durch die Saugspannung nur gering beeinflußt:
1. Us=-250 V Ea=3.47 ± 0.05 eV
2. Us=-100 V Ea=3.40 ± 0.08 eV
Als U¨bersichtswert la¨ßt sich Ea=3.4 eV angeben, was etwa 0.3 eV unter dem Wert liegt,
der in Abschnitt 4.4 fu¨r kurzzeitgetemperte Proben ermittelt wurde. Die Stromgro¨ße der
langzeitgetemperten Proben ist im Vergleich jedoch merklich geringer.
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4.5 Emission von CeO2 modifizierten Proben
Cer-Oxid ist ein gut charakterisiertes Material mit interessanten gassensitiven Eigenschaf-
ten [Loh92, SY89, GLL95, BVB94]. Daher ist es interessant, die bekannten, durch Gase
verursachten Leitfa¨higkeitsa¨nderungen mit A¨nderungen des Emissionsstroms aufgrund
von Austrittsarbeitsa¨nderungen zu vergleichen. Den Ergebnissen vorgreifend, konnten an
Cer-Oxid modifizierten Proben bei Temperaturen unter 1050oC jedoch keine Emissions-
stro¨me u¨ber 100 fA detektiert werden. Der folgende Abschnitt faßt die Ergebnisse der
Messungen zusammen.
4.5.1 I(T) Charakteristik
Analog zu Abschnitt 4.2.1 wurden I(T) Kennlinien bei unterschiedlichen Saugspannungen
Us ermittelt. Abbildung 4.28 zeigt den Verlauf des Stroms von einer CeO2 modifizierten
Probe bei Temperaturen zwischen 880oC und 1150 oC . Die angelegte Saugspannung
betrug -100 V. Der daraus ermittelte Arrhenius-Plot 4.29 zeigt deutlich, daß das der
Messung (stabil) zuga¨ngliche Temperatur-Strom-Fenster nicht getroffen wird. Stro¨me u¨ber
100 fA treten erst bei Temperaturen u¨ber 1050oC auf.
Abbildung 4.28 : Zeitverlauf des negativen Emissionsstroms einer CeO2 modifizierten Probe an
Raumluft als Funktion der Temperatur (Us=-100 V). Die gestrichelte Linie im oberen Abschnitt
deutet die Nachweisgrenze von 100 fA an.
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Abbildung 4.29 : Arrhenius-Darstellung des negativen Emissionsstroms einer CeO2 modifizierten
Probe im Temperaturbereich zwischen 950oC und 1150oC in Raumluft bei -100 V Saugspannung.
Die gestrichelte Linie signalisiert die angenommene untere Stromnachweisgrenze von 100 fA.
Das geringe Emissionsvermo¨gen CeO2- modifizierter Basiselemente wurde fu¨r 3 Proben
mit Saugspannungen von bis zu -250 V reproduziert. In keinem Fall ließen sich Meß-
punkte im gewu¨nschten Temperatur-Strom Fenster ermitteln. Selbst bei 1100oC wird nur
anna¨hernd ein Strom von 100 fA erreicht. Daher wurden CeO2 modifizierte Proben nicht
na¨her untersucht.
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4.6 Emission von Sc2O3 − BaO modifizierten Proben
Nach den Ergebnissen der Kapitel 4.3 und 4.4 eignen sich Barium- und Scandium-Oxid
modifizierte Proben zur Erzielung merklicher Emissionsstro¨me. Inwieweit eine Vermi-
schung der beiden Materialien Auswirkungen auf das emissive und gassensitive Verhalten
hat, untersucht dieser Abschnitt. Analog zu den Untersuchungen bei BaO und Sc2O3
modifizierten Proben sind die Messungen in vier Abschnitte unterteilt:
1. Emissionsstrom an Raumluft als Funktion der Temperatur I(T)
2. Emissionsstrom an Raumluft als Funktion der Saugspannung I(Us)
3. Emissionsstrom als Funktion der Gasatmospha¨re I(Gas(T))
4. Gassensitivita¨t als Funktion der Saugspannung I(Gas(Us))
Den Ergebnissen vorgreifend, erweisen sich Sc2O3 − BaO modifizierte Schichten als sehr
effektive Emitter mit interessanten gassensitiven Eigenschaften.
4.6.1 I(T) Charakteristik
Das Emissionsverhalten in Abha¨ngigkeit der Temperatur wurde durch Aufnahme von I(T)
Kennlinien bei unterschiedlichen Saugspannungen Us erfaßt. Dazu wurde eine Probe im
Abbildung 4.30 : Zeitverlauf des negativen Emissionsstroms einer Sc2O3 − BaO modifizierten Pro-
be bei zeitlich variierter Temperatur zwischen 770oC und 1000oC . Die Saugspannungen waren -250
und -50 V. Die Temperaturen sind in der Grafik nicht enthalten. Die Zeitpunkte einer Tempera-
tura¨nderung lassen sich aus dem Treppenprofil entnehmen.
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Abbildung 4.31 : Richardson-
Plot des negativen Emissi-
onsstroms einer Sc2O3 − BaO-
modifizierten Probe fu¨r 2 Saug-
spannungen. Die gestrichelte
Linie signalisiert eine angenom-
mene untere Stromnachweis-
grenze von 100 fA.
Abstand von 1 mm gegenu¨ber der Kollektorelektrode plaziert und auf eine konstante Tem-
peratur gebracht. Die Konstanz wurde durch das Erreichen eines stabilen Heizerstroms
u¨berwacht. In der Messung wurde die Temperatur zwischen 770oC und 1000oC variiert
und der resultierende Emssionsstrom jeweils notiert 3. Abbildung 4.30 zeigt den Zeitver-
lauf des Stroms fu¨r zwei Saugspannungen Us=-50 V und -250 V . Der Strom zeigt ein
sehr zeitstabiles Verhalten und veranschaulicht abermals, daß mit dem in dieser Arbeit
verwendeten Aufbau, definiert Stro¨me im Bereich von wenigen hundert Femto-Ampere
nachgewiesen werden ko¨nnen.
Zur genaueren quantitativen Charakterisierung zeigt Abbildung 4.31 einen Richardson-
Plot der beiden Meßverla¨ufe. Beidesmal ergibt sich fu¨r den Strom gema¨ß einem Fit i ∼
T 2 exp(−Ea/kT ) eine Anregungsenergie von Ea ≈ 3.4 eV, d.h. sie ha¨ngt nicht von der
gewa¨hlten Saugspannung ab.
Dieses Ergebnis gilt fu¨r Saugspannungen zwischen -50 V und -250 V (im Bereich um -50 V
erreicht man jedoch schnell die sichere Nachweisgrenze von 100 fA, so daß Abweichungen
von typischerweise 0.1 eV auftreten).
Dieses Verhalten wurde von 3 Proben in feuchter und trockener synthetischer Luft repro-
duziert. Die Emission an feuchter Luft unterscheidet sich nach Messungen nur um etwa 0.1
eV von den Ergebnissen an trockener Luft und ist daher experimentell nicht signifikant.
Reproduzierbarkeit der I(T)-Kennlinie
Um die Reproduzierbarkeit der Emissionsfa¨higkeit bei verschiedenen Proben zu zeigen,
sind in Abbildung 4.32 zwei identisch pra¨parierte Proben hinsichtlich ihrer I(T) Kennlinie
dargestellt. Legt man zwei Fitgeraden gema¨ß i ∼ T 2 exp(−Ea/kT ) oberhalb von 100 fA
durch die Kurven, so ergibt sich bei beiden Proben eine identische Anregungsenergie
von rund 3.4 eV. Auch die sehr gute U¨bereinstimmung der absoluten Stromgro¨ßen ist
bemerkenswert.
3In der Abbildung sind die zugeho¨rigen Temperaturen nicht angegeben. Das Treppen-Profil des Emis-
sionsstroms la¨ßt jedoch genau erkennen, zu welchem Zeitpunkt die Temperatur variiert wurde.
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Abbildung 4.32 : Richardson-
Plot des negativen Emissions-
stroms zweier Sc2O3 − BaO
modifizierter Proben bei Us =
−250 V zur Darstellung der
Reproduzierbarkeit bei unter-
schiedlichen Proben.
4.6.2 I(Us) Charakteristik
Die Variation der Saugspannung zwischen -25 V und -125 V liefert in Abbildung 4.33 die
I(Us)-Charakteristik bei 870
oC . Die Kurve zeigt keinen eindeutig linearen Verlauf. Viel-
mehr la¨ßt sie sich durch ein empirisch motiviertes Gesetz der Form i ∼ |Us|x beschreiben.
Der fu¨r jede Modifikation charakteristische Exponent x ergibt bei einem Abstand von d ≈
1 mm und 870oC Werte um 0.83. Die I(U) Charakteristik wurde einmal mit steigender
und einmal mit fallender Spannung durchfahren. Eine Hysterese trat nicht auf, die Da-
tenpunkte liegen bei gleicher Spannung nahezu aufeinander. Die Temperaturabha¨ngigkeit
der Steigung wie in Abschnitt 4.3 wurde fu¨r diesen Probentyp nicht na¨her untersucht.
Abbildung 4.33 : I(Us) Cha-
rakteristik einer Sc2O3 − BaO-
modifizierten Probe bei 870oC
und einem Elektrodenabstand
von 1 mm.
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4.6.3 I(Gas) Charakteristik
Zur Charakterisierung der Reaktion auf Gas wurde eine Probe bei 900oC mit definierten
Gaskonzentrationen in feuchter synthetischer Luft beaufschlagt. Abbildung ( 4.34) zeigt
den Zeitverlauf des Stroms bei zeitweiligem Gasangebot. Es ist eine stabile und reversible
Reaktion auf die applizierten Gase zu erkennen. Fu¨r die Gase H2, CO, CH4 wurde in dieser
Abfolge je eine Kennlinie mit Konzentrationen von 5000,2000,1000,500,200 und 100 ppm
ermittelt. Anschließend wurden noch 300 ppm Kohlendioxid angeboten.
Der untere Teil der Graphik gibt die simultan aus dem Heizwiderstand ermittelte Tempe-
ratur wieder. Es zeigt sich eine deutliche Temperatura¨nderung bei Gasangebot, die sich
aus der gasvera¨nderten Wa¨rmeleitfa¨higkeit der Luft und exothermen Oxidationsprozessen
an der Festko¨rperoberfla¨che (vgl. Kapitel 3.5) erkla¨rt. Variationen der Temperatur unter
Gasapplikation ko¨nnen als zusa¨tzliches gassensitives Signal ausgewertet werden.
Aus der Grafik wurden fu¨r jedes Gas konzentrationsabha¨ngige Sensitivita¨ten bestimmt
und in Abbildung 4.35 aufgetragen. Um immer Sensitivita¨tswerte gro¨ßer 1 verglei-
chen zu ko¨nnen, ist der Einfachheit halber der Wert 1/S angegeben. Methan und
Kohlenmonoxid-Sensitivita¨ten zeigen einen durch 1/S∼ pmCO beschreibaren Verlauf. Die
reziproke Wasserstoff-Sensitivita¨t bei 890oC nimmt dagegen einen linearen Verlauf.
Nimmt man als untere Nachweisgrenze die Gaskonzentration an, die eine Stroma¨nderung
um den Faktor 2 bewirkt, so ergibt das fu¨r Kohlenmonoxid den Wert von 200 ppm. Fu¨r
Abbildung 4.34 : Reaktion einer Sc2O3 − BaO modifizierten Probe auf angebotene Gase bei 900oC
. Die Konzentrationen wa¨hrend einer Kennlinie wurden in der Abfolge 5000,2000,1000,500,200,100
ppm variiert.
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Abbildung 4.35 : Darstellung der
Sensitivita¨t einer Sc2O3 − BaO mo-
difizierten Probe in feuchter syntheti-
scher Luft auf verschiedene Konzen-
trationen von CO, CH4 und H2 bei
890oC und -250 V Saugspannung.
Die Gerade bei S=2 entspricht der an-
genommenen, sicheren Nachweisgren-
ze.
Methan finden sich 1000 ppm. Wasserstoff la¨ßt sich dagegen erst bei Konzentrationen
u¨ber 2000 ppm sicher nachweisen.
4.6.4 Na¨here Untersuchung der CO-Wechselwirkung
Am Beispiel des Kohlenmonoxids wurde die Gaswechselwirkung an einer zweiten Pro-
be genauer studiert. Die angelegte Saugspannung und die Temperatur haben im all-
gemeinen Einfluß auf die gemessene Sensitivita¨t. Zur Kla¨rung des Einflusses wurden
Kohlenmonoxid-Kennlinien bei verschiedenen Temperaturen und Saugspannungen an
trockener synthetischer Luft aufgenommen.
Die Temperaturabha¨ngigkeit der Gaswechselwirkung kann anhand von Abbildung 4.36
beurteilt werden. Sie zeigt einen Ausschnitt der durchgefu¨hrten Messung: Nach Einstel-
lung einer konstanten Temperatur wurde CO in der Konzentrationsabfolge 5000,2000,1000
und 500 ppm angeboten. Die gestrichelte Linie verbindet die Luft-Segmente vor und nach
einer Kennlinie. Es la¨ßt sich eine stabile und reversible Stroma¨nderung mit guter Unter-
scheidbarkeit der einzelnen CO-Konzentrationen feststellen. Die Grafik verdeutlicht die
Stabilita¨t der negativen Emissionsstro¨me u¨ber einen Zeitraum von mehr als 4 Stunden,
ganz im Gegensatz zur kontinuierlichen Stromabnahme bei positiven Ladungstra¨gern (vgl.
Kapitel 5).
Die Auswertung der (reziproken) Sensitivita¨ten zeigt Abbildung 4.37. Qualitativ nimmt
1/S mit der Temperatur monoton zu, bei 850oC werden auf 5000 ppm Gas Werte von etwa
4 erreicht. Bei einer weiteren Steigerung der Temperatur auf 945oC nimmt die Sensitivita¨t
merklich auf 1/S=5.9 zu. Dort lassen sich selbst 500 ppm mit 1/S=2.5 gut nachweisen.
Die Werte sind im Vergleich zur ersten Probe in Abbildung 4.35 erniedrigt, dort wer-
den bei 900oC Sensitivita¨ten von etwa 6 erreicht. Da es sich um zwei Proben handelt,
sind Abweichungen aufgrund der nicht optimierten Pra¨paration wahrscheinlich. Weiter-
hin besitzen die starke Temperaturabha¨ngigkeit von 1/S um 900oC und generelle Tempe-
raturunsicherheiten von ± 10 K zusa¨tzlichen Einfluß. Qualitativ stimmt der Gassensiti-
vita¨ts-Verlauf bei beiden Proben jedoch u¨berein.
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Abbildung 4.36 : Reaktion einer Sc2O3 − BaO modifizierten Probe bei Beaufschlagung mit Kohlen-
monoxid in unterschiedlichen Konzentrationen zwischen 800oC und 950 oC an trockener synthetischer
Luft. Die schwarzen Balken geben das Gaskonzentrationsprofil wieder.
Abbildung 4.37 : Reziproke Sen-
sitivita¨ten einer Sc2O3 − BaO mo-
difizierten Probe bei Beaufschlagung
mit Kohlenmonoxid in Konzentratio-
nen zwischen 500 und 5000 ppm und
Temperaturen zwischen 800oC und
950 oC an trockener synthetischer
Luft.
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Feuchteeinfluß auf die Gaswechselwirkung
Feuchte in der Umgebungsluft vermag die Adsorption von Gasen an Festko¨rperober-
fla¨chen auch bei sehr hohen Temperaturen um 1000oC zu beinflussen[MM89, RFMG94].
Zur na¨heren Charakterisierung dieses Einflusses sind Kennlinien der Gase Kohlenmon-
oxid und Methan in feuchter und trockener synthetischer Luft aufgenommen worden. Die
Saugspannung wurde als zusa¨tzlicher Parameter variiert. Anhand der ermittelten Sensi-
tivita¨ten kann der Feuchteeinfluß beurteilt werden.
Zu Beginn wurde in Figur 4.38 die Reaktion auf 5000 ppm Kohlenmonoxid in Abha¨ngig-
keit der Saugspannung und der Feuchte betrachtet. Bei einer Temperatur von 850oC ergibt
sich in trockener Luft bei allen Saugspannungen ein nahezu konstanter Wert von 1/S=6.
In feuchter Luft steigt 1/S dagegen mit der Saugspannung an, erreicht aber im Vergleich
zu trockener Luft um bis zu 15 % geringere Werte.
Mit steigender Temperatur weichen die Meßpunkte fu¨r trockene und feuchte Luft immer
weniger voneinander ab, bei 950oC fallen sie nahezu zusammen. Auch hier ist ein Ansteigen
von 1/S mit der Saugspannung festzustellen. U¨bereinstimmend mit den Ergebnissen aus
Abbildung 4.36 zeigt sich zudem eine mit der Temperatur zunehmende Sensitivita¨t.
Aufgrund der geringen Sensitivita¨ts-Unterschiede in trockener und feuchter Luft in Kom-
bination mit einer Meßungenauigkeit von 10 %, kann der Feuchteeinfluß bei Temperaturen
u¨ber 850oC als nahezu unmerklich angesehen werden.
Abbildung 4.38 : Vergleich der CO-Sensitivita¨t einer Sc2O3 − BaO modifizierten Probe als Funk-
tion der Saugspannung Us und der Feuchte bei Temperaturen zwischen 850
oC und 950oC .
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4.6.5 Na¨here Untersuchung der CH4-Wechselwirkung
Die Saugspannungs-, Feuchte- und Temperaturabha¨ngigkeit wurde analog zu Abschnitt
4.6.4 auch fu¨r Methan untersucht. Der Meßverlauf entspricht exakt dem vorhergehenden
Abschnitt, nur wurden hier 5000 ppmMethan anstatt CO appliziert. Abbildung 4.39 zeigt
die ermittelten Sensitivita¨ten bei 900oC und 950oC in feuchter (40% r.F.) und trockener
synthetischer Luft.
Mit steigender Saugspannung nimmt 1/S sowohl in feuchter als auch in trockener Luft zu,
dabei ist eine allma¨hliche Sa¨ttigung bei Spannungen um -250 V sichtbar . Die Sensitivita¨t
kann demnach durch Variation der Saugspannung bei 950oC um bis zu 40% gea¨ndert
werden. Bei 900oC ist der Effekt mit 30 % geringer.
Ein signifikanter Einfluß der Feuchte ist nicht sichtbar, die Werte weichen bei beiden
Temperaturen um maximal 12% voneinander ab. Dabei bewirkt die ho¨here Temperatur
geringere Abweichungen. Das ist dem Verhalten bei Kohlenmonoxid-Angebot sehr a¨hnlich.
Als Funktion der Temperatur nimmt die (reziproke) Methan-Sensitivita¨t in feuchter und
trockener Luft zu. Mit steigender Betriebstemperatur kann also das Ansprechen auf Me-
than verbessert werden.
Abbildung 4.39 : Reaktion einer Sc2O3 − BaO -modifizierten Probe auf Methan-Angebot in
trockener und feuchter synthetischer Luft als Funktion der Saugspannung bei 2 Temperaturen.
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4.6.6 Na¨here Untersuchung der H2-Wechselwirkung
Der folgende Abschnitt stellt die Ergebnisse zur Untersuchung der Temperatur- und Saug-
spannungsabha¨ngigkeit der Wasserstoff-Sensitivita¨t vor.
Saugspannungseinfluß
Abbildung 4.40 zeigt im linken Teil die Reaktion der Probe auf 5000 ppm H2 in trockener
synthetischer Luft bei 900oC . Nach einem Segment synthetischer Luft wurden jeweils 5000
ppm Wasserstoff appliziert. Das wurde fu¨r drei Saugspannungen wiederholt.
Der rechte Abbildungsteil zeigt die S(Us)-Charakteristik. Danach nimmt die Sensitivita¨t
mit der Saugspannung gerinfu¨gig zu. Die A¨nderungen betragen jedoch lediglich 10%. Als
Sensitivita¨t bei 900oC ermittelt man bei 5000 ppm Wasserstoff-Angebot Werte von 2.2.
Temperatureinfluß
Zur Ermittlung des Temperatureinflusses wurden in einer weiteren Messung jeweils 5000
ppm Wasserstoff im Wechsel mit synthtischer Luft bei Temperaturen zwischen 800 und
950oC appliziert. Die Auswertung der Sensitivita¨ten fu¨r 3 Saugspannungen zeigt Abbil-
dung 4.41. Danach nimmt die Wasserstoff-Sensitivita¨t mit der Temperatur ab.
Bei 850oC unterscheiden sich die Sensitivita¨ten bei -250 V und -125 V u¨bereinstimmend
mit den Ergebnissen aus Abbildung 4.40 nicht wesentlich (S=3.5). Der Wert fu¨r -50 V
ist mit S=2.5 dagegen merklich geringer.
Abbildung 4.40 : Reaktion einer Sc2O3 − BaO -modifizierten Probe auf H2-Applikation in trockener
synthetischer Luft bei unterschiedlichen Saugspannungen (T ≈ 925 oC )
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Abbildung 4.41 :
Sensitivita¨tswerte einer
Sc2O3 − BaO-modifizierten
Probe auf 5000 ppm Wasser-
stoff in trockener synthetischer
Luft als Funktion der Tempe-
ratur.
Eine weitere Steigerung der Temperatur in Abbildung 4.41 verringert die Saugspan-
nungabha¨ngigkeit. Die aus der Abbildung ermittelte Sensitivita¨t von S≈2.2 bei 925oC
korreliert gut mit der in Abbildung 4.40 dargestellten Sensitivita¨t von ebenfalls S ≈ 2.2.
4.6.7 Der Einfluß des Sauerstoffpartialdrucks
In der Metalloxid-Gassensorik ist der Einfluß des Sauerstoffpartialdrucks auf die elek-
trischen Eigenschaften der Materialien ein zentraler Untersuchungspunkt[MM89, Fle92,
Jon98]. Da es sich bei den in dieser Arbeit verwendeten Substanzen ebenfalls um Me-
talloxide handelt, untersucht der folgende Abschnitt Sauerstoffpartialdruck-A¨nderungen
und ihre Auswirkungen auf den Emissionsstrom.
Dazu wurde eine Probe in synthetischer trockener Luft auf eine Temperatur von 970oC
gebracht. Anschließend wurde der Sauerstoffpartialdruck sukzessive beginnend von 20%
bis auf 1% verringert. Das Ergebnis der Messung zeigt Abbildung 4.42.
Bei Erniedrigung des Luft-Sauerstoffgehalts von 20% auf 10% erho¨ht sich der Strom um
30%. Ein weiteres Absinken auf 5% erho¨ht den Strom nur noch um 5 %. Der Emissions-
strom wird durch den Sauerstoffpartiadruck demnach nicht merklich beeinflußt.
Um einen Sauerstoffpartialdruck nahe Null zu erreichen und so den Einfluß von Sauer-
stoff auf den Emissionsstrom noch besser zu erfassen, sind Messungen in reinem Argon
durchgefu¨hrt worden. Die Edelgas-Eigenschaften von Argon erlauben es zudem, die Bil-
dung negativer Ionen durch Elektronenanlagerung im Gasraum auszuschließen. Im Fall
des elektronegativen Sauerstoffs ist dieser Attachment-Prozess denkbar. Zur na¨heren Dis-
kussion sei auf Abschnitt 4.8.3 verwiesen.
Abbildung 4.43 zeigt die Reaktion einer Probe auf Gasapplikation einmal in reinem und
einmal in mit Sauerstoff (20%) versetztem Argon. Wa¨hrend der Messung sind jeweils 5000
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ppm der Gase CO,CH4 und H2 im Wechsel mit alleinigem Argon bzw. Argon+Sauerstoff
appliziert worden.
Der Strom hat in beiden Atmospha¨ren ana¨hernd die gleiche Gro¨ße. Das gilt auch bei nach-
folgendem Gasangebot, die Stromgro¨ßen weichen nicht merklich voneinander ab. Nach den
Messungen in diesem Abschnitt bewirkt Sauerstoff demnach keine signifikante A¨nderung
des Emissionsstroms und der Sensitivita¨t. Es sind lediglich A¨nderungen im Prozentbe-
reicht zu erkennen. Das gleiche Ergebnis ergibt sich auch bei der Verwendung von reinem
Stickstoff.
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Abbildung 4.42 : Reaktion einer Sc2O3 − BaO-modifizierten Probe auf Variation des Sauerstoff-
partialdrucks in trockener synthetischer Luft bei 970oC (Us=-250 V).
Abbildung 4.43 : Reaktion einer Sc2O3 − BaO-modifizierten Probe auf Gase in reinem Argon und
in Argon mit 20% Sauerstoff bei 940oC (Us=-250 V).
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4.7 Emission von BaO-CeO2 modifizierten Proben
Nach den Untersuchungen der Abschnitte 4.2 und 4.5 weisen Platin-Basis bzw. Cer-Oxid
modifizierte Proben keinerlei Datenpunkte im der Messung (stabil) zuga¨nglichen Strom-
Temperatur Fenster auf. Da Cer-Oxid aber ein gut charakterisiertes, gassensitives Metal-
loxid ist (siehe z.B. [Loh92]), wurde es im Verha¨ltnis 1:1 (siehe Abschnitt 3.3.2) mit BaO
versetzt, um so CeO2 induzierte Variationen des gassensitiven Verhaltens von Barium-
Oxid zu untersuchen. BaO erschien dabei als Wirts-Emissions-Material besonders inter-
essant, da es bereits bei 850oC Emissionsstro¨me im Bereich einiger pico-Ampere erreicht
(vgl. Abschnitt 4.3).
4.7.1 I(T) Charakteristik
Zur quantitativen und qualitativen Charakterisierung des temperaturabha¨ngigen Emis-
sionsverhaltens wurde der Emissionsstrom einer BaO− CeO2 modifzierten Probe bei ei-
nem Elektrodenabstand von 1 mm und einer Saugspannung von -250 V bei verschiedenen
Temperaturen ermittelt. Abbildung 4.44 gibt den Zeitverlauf der Messung wieder. Die
Temperatur wurde sukzessive zwischen 950oC und 1120oC variiert und parallel der zu-
geho¨rige Emissionsstrom ermittelt. Die angenommene untere Nachweisgrenze von 100 fA
ist als gestrichelte Linie notiert. Der untere Bildteil gibt die aus dem Heizerwiderstand
ermittelte Temperatur wieder.
Abbildung 4.44 : Zeitverlauf des negativen Emissionsstroms einer BaO− CeO2-modifizierten Probe
bei einer Saugspannung von -250 V als Funktion der Temperatur.
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Das treppenartige Temperatur-Profil und der ihm folgende Strom sind deutlich zu er-
kennen. Als Ergebnis der Messung ergibt sich, daß BaO− CeO2 modifzierte Proben ein
im Vergleich zu BaO modifizierten Proben geringeres Emissionsvermo¨gen aufweisen. Bei
950oC werden nur 700 fA erreicht, daß entspricht nicht dem Verhalten von alleinig BaO
(etwa 40 pA bei 950oC und gleicher Saugspannung) oder alleinig CeO2 (Stro¨me kleiner 100
fA) modifizierten Proben. Bei Temperaturen um 1100oC werden 15 pA emittiert, jedoch
zeigen sich die bereits in Abschnitt 4.2 beschriebenen Heizungs-Instabilita¨ten. Zu Beach-
ten ist auch, das die Probe hier kurzzeitig 50oC u¨ber ihrer maximalen Tempertemperatur
betrieben wurde, was mo¨glicherweise die Instabilita¨t begu¨nstigt.
Ermittelt man zu jeder Temperatur den Emissionsstrom und tra¨gt die Werte als
Richardson-Plot auf, so ergibt sich Abbildung 4.45. Aus ihr la¨ßt sich eine mittlere Anre-
gungsenergie Ea von 2.77 eV ±0.1 eV ermitteln.
4.7.2 I(Us) Charakteristik
Die Strom-Saugspannungs-Kurve I(Us) hat den Elektrodenabstand und die Temperatur
als Parameter. Zur Kla¨rung des Einflusses sind fu¨r zwei Elektrodenabsta¨nde d=1 mm
und d=3 mm I(Us) Kennlinien im Temperaturbereich zwischen 995
oC und 1045oC auf-
genommen worden. Andere Temperaturen waren aufgrund des geringen Emissionsstroms
unterhalb von 1000oC und den signifikanten Heizungsinstabilita¨ten oberhalb von 1050oC
nicht sinnvoll. Die Kennlinie wurde einmal mit steigender und einmal mit fallender Span-
nung durchlaufen. An den aus den Abweichungen ermittelten Fehlerbalken ist zu erkennen,
daß keine signifikante Hysterese auftrat. Analog zu den Abschnitten 4.3 und 4.4 wurde
an die I(Us) Charakteristik eine Funktion der Form i ∼ |Us|x angepaßt. Die nachstehende
Tabelle 4.1 zeigt die ermittelten Parameter x, die einen wenig systematischen Zusammen-
hang mit der Temperatur zeigen. Die Werte schwanken im Bereich von 0.6 bis 0.7 und
nehmen tendenziell mit steigendem Elektrodenabstand ab.
Abbildung 4.45 : Richardson-
Plot des negativen Emissions-
stroms einer BaO− CeO2 mo-
difizierten Probe bei Tempe-
raturen zwischen 950oC und
1120oC und einer Saugspan-
nung von -250 V. Die gestri-
chelte Linie signalisiert die an-
genommene untere Stromnach-
weisgrenze von 100 fA.
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Abbildung 4.46 : I(U) Charakteristik einer BaO− CeO2 modifizierten Probe fu¨r zwei Temperaturen
und Elektrodenabsta¨nden von 1 mm und 3 mm.
Temperatur (oC ) Abstand d (mm) Parameter x
995 1 mm 0.662 ± 0.01
1045 1 mm 0.667 ± 0.01
995 3 mm 0.61 ± 0.01
1045 3 mm 0.61 ± 0.01
Tabelle 4.1: Tabelle der fu¨r eine BaO− CeO2 modifizierte Probe bei zwei Temperaturen und zwei
Elektrodenabsta¨nden ermittelten Parameter x.
4.7.3 I(Gas) Charakteristik
Zur Charakterisierung der Gassensitivita¨t wurde eine Barium-Cer-Oxid modifizierte Pro-
be zwischen 880oC und 1050oC mit 5000 ppm der Gase Propan, Kohlenmonoxid, Methan
und Wasserstoff beaufschlagt. Das wurde fu¨r 4 Temperaturen durchgefu¨hrt. Zu jeder Tem-
peratur geho¨ren 3 Segmente, in denen nacheinander zuerst synthetische Luft (SL), dann
SL+ 5000 ppm Gas (jeweils Propan, Kohlenmonoxid, Methan oder Wasserstoff) und an-
schließend wieder synthetische Luft appliziert wurde.
Nach Durchlaufen der 3 Segmente wurde die Temperatur um jeweils 50 oC erniedrigt.
Abbildung 4.47 zeigt den Zeitverlauf der Messung fu¨r eine Saugspannung von -250 V.
Das im Mittelsegment applizierte Gas ist u¨ber dem jeweiligen Abschnitt in der Grafik
vermerkt. Im unteren Bildabschnitt ist das treppenartige Temperatur-Profil gut zu erken-
nen. Qualitativ ist eine nur sehr geringe Gassensitivita¨t S bzw. 1/S mit Werten unter 2
erkennbar, d.h. die relativen Stroma¨nderungen bewegen sich im Prozentbereich.
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Qualitativ verringert sich der Emissionsstrom auf 5000 ppm Propan, Kohlenmonoxid und
Methan, bei Wasserstoffapplikation steigt er.
Gasabha¨ngigkeit der Anregungsenergie
Die Identifikation eines Gases gelingt in einigen Fa¨llen durch die Bestimmung der Sen-
sitivita¨t in Abha¨ngigkeit der Temperatur. Grundlage der Sensitivita¨tsa¨nderung ist die
temperaturabha¨ngige Gasad- und -desorption. Im Fall der thermischen Emissionsstro¨me
la¨ßt sich die Sensitivita¨t nach Gleichung (25) durch
S = exp
(
−∆φ(T )
kT
)
erfassen. Die Sensitivita¨t spiegelt also in exponentieller Form die Temperaturabha¨ngigkeit
der Austrittsarbeitsa¨nderung wieder. Die Aufnahme dieser Funktion bei gleichbleibender
Gasexposition kann charakteristisch fu¨r ein Gas sein, so daß die Identifikation gelingt.
Eine weitere Variante ist Gegenstand des folgenden Abschnitts. Es wird dazu exemplarisch
an BaO− CeO2 modifizierten Proben die Gasabha¨ngigkeit der Anregungsenergie Ea nach
Gleichung (24) bestimmt.
Praktisch nimmt man eine I(T) Kennlinie unter Gasexposition auf und versucht eine ge-
eignete, thermisch aktivierte Funktion anzupassen. Das kann zum Beispiel die modifizierte
Richardson-Dushman aus Kapitel 2 sein. Ha¨ngt die darin auftretende Aktivierungsener-
gie Ea dann nur noch wenig von der Konzentration ab, was vorwiegend im Bereich der
Abbildung 4.47 : Zeitverlauf des Emissionsstroms einer BaO− CeO2 modifizierten Probe bei
Beaufschlagung mit jeweils 5000 ppm Gas bei Temperaturen zwischen 880oC und 1030 oC und einer
Saugspannung von -250 V. Das jeweils beaufschlagte Gas ist in der Abbildung vermerkt.
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gesa¨ttigten Adsorption bei hohen Konzentrationen der Fall sein wird, dann kann die Ga-
sidentifikation mo¨glich sein.
Zur Untersuchung dieses Prinzips wurden jeweils 5000 ppm der Gase Kohlenmonoxid,
Propan, Methan oder Wasserstoff an eine BaO− CeO2 modifizierte Probe appliziert und
wa¨hrend der Beaufschlagung die Proben-Temperatur zwischen 930 und 1130oC variiert.
Der resultierende I(T) Verlauf wurde durch i ∼ T 2 exp(−Ea/kT ) angepaßt und daraus ei-
ne gasbezogene Anregungsenergie Ea ermittelt. Abbildung 4.48 gibt die Richardson-Plots
fu¨r die applizierten Gase wieder. Der Verlauf unter synthetischer Luft ist zum Vergleich
ebenfalls in jeder Teilgrafik eingezeichnet.
Aus der Abbildung ist zu entnehmen, daß die ermittelten I(T) Charakteristiken in allen
untersuchten Fa¨llen einer Richardson-Form folgen. Tabelle 4.2 gibt die ermittelten Werte
von Ea wieder.
Es sind Variationen um bis zu 500 meV um den Wert an synthetischer Luft festzustellen.
Dieser Wert liegt u¨ber der typischen Probenstreuung von 0.1 eV und kann bei geeigneter
Eichung mo¨glicherweise zur Identifikation eines Gases dienen.
Zusammenfassung
Das gezeigte Verhalten wurde von 2 gleichartig pra¨parierten Proben reproduziert. Zusam-
menfassend die Charakteristika dieser Modifikation:
Abbildung 4.48 : Richardson-Dushman Plots des negativen Emissionsstroms einer BaO− CeO2
modifizierten Probe unter Gasexposition bei Temperaturen zwischen 930oC und 1130oC . Die Saug-
spannung betrug jeweils -250 V. Es wurden jeweils 5000 ppm der vermerkten Gase angeboten.
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Gas (5000 ppm) — Anregungsenergie [eV]
synth. Luft 2.76
Kohlenmonoxid 2.26
Propan 2.62
Methan 2.35
Wasserstoff 2.84
Tabelle 4.2: Tabellarische Aufstellung der gasbezogenen Anregungsenergien fu¨r eine BaO− CeO2
modifizierte Probe bei Beaufschlagung mit jeweils 5000 ppm Gas.
• geringe Emissionsstro¨me, bei T=1000oC nur ≈ 2 pA (Us=-250 V)
• geringe Gassensitivita¨ten (A¨nderungen um maximal 100% Prozent auf einige 1000
ppm Gas)
• je nach Gasatmospha¨re zeigen sich gasspezifische Anregungsenergien Ea, die die
Mo¨glichkeit einer Gasidentifikation bieten
Trotz des letzten Punktes ist anzumerken, daß die Emissionsstro¨me von BaO− CeO2
modifizierten Proben sehr gering sind. In Kombination mit den geringen Gassensitivita¨ten,
wurde daher auf eine weitere Untersuchung verzichtet.
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4.8 Diskussion der Ergebnisse
Im Gegensatz zu den Meßergebnissen aus Kapitel 5, daß die Emission bei positiven Saug-
spannungen beschreibt, ist die Gasabha¨ngigkeit der negativen Emissionsstro¨me signifikant
ho¨her. Auf typische ppm Konzentrationen zeigen sich Sensitivita¨ten von 10 und mehr. Der
folgende Abschnitt diskutiert die in den Kapiteln 4.2 bis 4.7 gefundenen elektrischen und
gassensitiven Eigenschaften der untersuchten Proben.
4.8.1 Gro¨ßenvergleich der emittierten Stro¨me
Zum Vergleich des Emissionsvermo¨gens unterschiedlicher Proben sind in Abbildung 4.49
die Temperatur-Strom Charakteristika von drei exemplarisch ausgewa¨hlten Materialien
dargestellt. Die Saugspannung betrug in allen Fa¨llen -250 V.
Es la¨ßt sich ein mit der Aktivierungsenergie abnehmender Strom feststellen. Nach dem
theoretischen Betrachtungen in Abschnitt 2.2.1 auf Seite 14 kann im Fall der thermischen
Emission im Vakuum eine materialunabha¨ngige Konstante A0 hergeleitet werden. Durch
die Verwendung polykristalliner Emissionsproben bei einem Druck von 105 Pa kann nicht
zwingend davon ausgegangen werden, in der vorliegenden Arbeit die gleiche Konstante
zu erhalten. Zumal im Falle der Vakuummessung dazu der Sa¨ttigungsstrom herangezogen
wird und in der vorliegenden Arbeit ein Sa¨ttigungsverhalten an Raumluft nicht festgestellt
werden konnte. Die I(Us) Kennlinien waren auch bei Spannungen bis -250 V weiterhin
monoton ansteigend.
Durch die Verwendung gleicher experimenteller Randbedingungen bezu¨glich Saugspan-
nung und Elektrodenabstand, kann aber untersucht werden, ob der Emissionsstrom bei
einigen der untersuchten Proben nach Gleichung 24 durch eine anna¨hernd gleiche Konstan-
te C0 beschrieben werden kann. Das kann als Hinweis auf den gleichen zugrundeliegenden
Emissionsmechanismus gedeutet werden. Zur Kla¨rung sind fu¨r die Proben in Abbildung
4.49 Fitgeraden gema¨ß
j = C0 · T 2 · exp
(
−Ea
kT
)
ermittelt worden. Zur besseren U¨bersicht sind in der Grafik nur 3 Probentypen gezeigt.
Bei der Bestimmung der Stromdichte wurde die geometrische Probenfla¨che von 3 mm x
3 mm gleich der Emissionsfla¨che angenommen. Das Ergebnis im MKS-System zeigt die
folgende Aufstellung:
Pt-Basis Elemente: (95.5) · T 2 · exp(−4.6 · e/kT )
Sc2O3 modifiziert: (64.0) · T 2 · exp(−3.67 · e/kT )
BaO modifiziert: (136.0) · T 2 · exp(−3.34 · e/kT )
Sc2O3 − BaO modifiziert: (172.0) · T 2 · exp(−3.39 · e/kT )
Der extrem geringe Emissionsstrom von Pt-Basis-Proben in der Gro¨ßenordnung von 200
fA bei 1200oC liegt nahe an der Nachweisgrenze des Aufbaus und bedingt dadurch gro¨ßere
Unsicherheiten bei der Bestimmung von C0 als bei den restlichen Proben.
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Abbildung 4.49 : Richardson-Plot der negativen Emissionsstro¨me von Platin-Basis, BaO- und
Sc2O3- modifizierten Proben bei einer Saugspannung von -250 V. Die angenommene untere Nach-
weisgrenze von 100 fA ist in der Darstellung als gestrichelte Kurve vermerkt.
Barium-Oxid modifizierte Proben weisen bei rund 3.4 eV Anregungsenergie gegenu¨ber
Platin-Basis-Elementen ein gro¨ßeres Emissionsvermo¨gen auf. So werden bei 850oC 1.5 pA
emittiert, bei 930oC sind der Probe bereits u¨ber 10 pA zu entnehmen.
Scandium-Oxid modifizierten Proben la¨ßt sich eine Aktivierungsenergie von rund 3.7 eV
zuordnen. Sie zeigen ein Emissionsverhalten, daß quantitativ zwischen dem von Platin-
Basis- und Barium-Oxid modifizierten Proben liegt. So werden 1.5 pA erst bei 945oC
erreicht, das sind fast 100oC mehr, um den gleichen Strom wie mit Barium-Oxid modifi-
zierten Proben zu erhalten.
Das Emissionsvermo¨gen der Scandium-Barium-Oxid modifizierten Proben la¨ßt sich durch
eine Aktivierungsenergie von rund 3.4 eV beschreiben, was dem von reinen BaO-Proben
sehr a¨hnlich ist. Auch weichen die Vorkonstanten mit 136 A/(m2K2) und 172 A/(m2K2)
nur wenig voneinander ab.
Es ist bemerkenswert, daß die Gro¨ßenordnung, der Konstanten C0 bei diesen Probenty-
pen relativ gut u¨bereinstimmt. Eine genauere U¨bereinstimmung ist durch die Verwen-
dung polykristalliner Materialien und der Messung an Atmospha¨re nicht zu erwarten.
Die Schwankung ist den in den Literatur gefundenen Werten fu¨r die Schwankung der
Konstante A0 in der Richardson-Dushman Gleichung bei polykristallinen Materialien
a¨hnlich[Aza62, HW50, HW48]. Es ist daher wahrscheinlich, daß fu¨r diese Probentypen
ein gleicher Wert fu¨r die Konstante C0 angenommen werden kann und der Emissions-
mechanismus damit im Wesentlichen durch die Aktivierungsenergie Ea(φ) charakterisiert
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wird. Im Mittel ergibt sich aus den vorangegangenen Messungen C0 zu 115 A/m
2K2. Es
ist anzumerken, daß die gemessenen Stro¨me nie Sa¨ttigungscharakter aufwiesen und auch
Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Feldsta¨rken mo¨glich sind. Diese wurden fu¨r alle
Proben jedoch mo¨glichst identisch gewa¨hlt, so daß drastische Variationen des Stroms und
der Kostante C0 um mehr als den Faktor 2 ausgeschlossen werden.
Probentypen mit abweichendem Verhalten
Bei langzeit-betriebenen Sc2O3- und BaO− CeO2-modifizierten Proben werden dagegen
abweichende Konstanten gefunden, so daß das Emissionsverhalten hier nicht durch Ea
allein charakterisiert ist:
Sc2O3 modifiziert (langzeitbetrieben): (0.35) · T 2 · exp(−3.4 · e/kT )
BaO− CeO2 modifiziert: (0.01) · T 2 · exp(−2.77 · e/kT )
Die langzeitbetriebenen Sc2O3-modifizierten Proben, die ein wesentlich geringeres Emis-
sionsvermo¨gen als kurzzeitig betriebene Sc2O3-Proben zeigen, haben mit 3.4 eV eine im
Vergleich sogar um 0.3 eV geringere Austrittsarbeit. Die Vorkonstante C0 ist mit 0.35
aber u¨ber 300 mal geringer, woraus die drastisch kleineren Stro¨me resultieren.
A¨hnliche Verha¨ltnisse findet man auch bei BaO− CeO2-modifizierten Proben, die in Ab-
schnitt 4.7 mit 2.8 eV die geringste Anregungsenergie Ea aller untersuchten Proben zeigen.
Trotzdem werden bei 950oC nur etwa 700 fA gemessen, was sich aus dem geringen Wert
der Konstante C0 von 0.01 A/m
2K2 erkla¨rt.
Diese beiden Probentypen geben Hinweis darauf, daß neben der Austrittsarbeit auch die
Verha¨ltnisse an der Oberfla¨che (Grenzschicht Oberfla¨che-Gas) und die Gaswechselwirkung
der emittierten Ladungstra¨ger zwischen den Elektroden den gemessenen Strom drastisch
beeinflussen ko¨nnen. Die Vielzahl der Parameter macht eine genaue Diskussion allein auf
Basis der Stromgro¨ßen und ohne zusa¨tzliche Analytik unmo¨glich, so daß in diesem Punkt
noch Kla¨rungsbedarf fu¨r die Zukunft besteht.
Trotzdem zeigen die vier zuerst beschriebenen Probentypen eine sehr a¨hnliche Konstate
C0, was im Folgenden noch genauer diskutiert wird:
Graphische Bestimmung des Verha¨ltnisses von C0 zu A0
Fu¨r alle Probentypen wurde die Anregungsenergie gema¨ß Gleichung (24) ermittelt.
Beim Gleichsetzen von Ea und φ unterscheidet sich diese empirische Gleichung von der
Richardson-Dushman Gleichung (2.2.1) lediglich in ihrem Vorfaktor C0. Unter der An-
nahme, daß Ea gleich φ ist, folgt dann fu¨r das Verha¨ltnis jEmpi zu jRichardson die
Beziehung:
jEmpi
jRichardson
Ea=φ=
C0
A0
Das Verha¨ltnis wurde fu¨r die bereits beschriebenen Probentypen ausgewertet, indem die
zu jeder Probe ermittelte Anregungsenergie Ea in die Richardson-Dushman Gleichung
eingesetzt und die sich ergebende Stromgro¨ße mit den experimentell ermittelten Strom
ins Verha¨ltnis gesetzt wurde. Abbildung 4.50 veranschaulicht das Ergebnis. Es zeigt sich,
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Abbildung 4.50 : Darstellung des Stromverha¨ltnisses nach Gleichung (24) und Gleichung (2.2.1)
in Abha¨ngigkeit der Temperatur und des Probentyps.
daß das Verha¨ltnis von C0 zu A0 fu¨r diese Probentypen einen nahezu konstanten Wert
aufweist. Der ermittelte Verha¨ltnis-Wert von 2 · 10−4 gilt fu¨r den gesamten untersuchten
Temperaturbereich. Die im Vergleich starke Schwankung bei Platin-Basis Elementen ist
im Zusamenhang mit deren geringen Emissionsstro¨men zu sehen.
Zusammenfassend kann fu¨r die eben beschriebenen Probentypen empirisch ein konstanter
Wert C0 angenommen werden. Die gemessenen Schwankungen erkla¨ren sich zwanglos aus
der Verwendung polykristalliner Materialien, durch Feldsta¨rkeschwankungen und dem
Betrieb an Atmospha¨re.
Im Folgenden wird die gemessene Aktivierungsenergie bzw. Austrittsarbeit von Platin-
Basis-Elementen kurz na¨her diskutiert.
Anmerkung zu Platin-Basis Elementen
Aus der Literatur entnimmt man fu¨r polykristallines Platin einen mittleren Wert von
5.32 eV fu¨r die Austrittsarbeit [Wea77]. Die Bestimmung der thermischen Aktivierungs-
energie aus Abbildung 4.2 ergibt Ea ≈ 4.6 eV. Unter der empirischen Annahme, daß
die Aktivierungsenergie gleich der Austrittsarbeit ist, ergibt sich ein geringerer Wert als
die an Vakuum gemessene Platin-Austrittsarbeit von 5.32 eV. Der Betrieb an Raumluft,
die damit verbundene Adsorbat-Vorbelegung der Oberfla¨che und daß Nichtvorliegen von
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Messung an feuchter Luft (40% r.F.):
Konzentration (ppm) ∆φ(C3H8) ∆φ(CO) ∆φ(CH4) ∆φ(H2)
5000 143 118 63 283
2000 112 105 33 220
1000 83 80 17 165
500 53 55 0 101
Tabelle 4.3: Tabelle der gasinduzierten Austrittsarbeitsa¨nderungen einer BaO-modifizierten Probe
als Funktion der Gaskonzentration bei 825oC und einer Saugspannung von -250 V. Alle ∆φ-Werte
sind in Einheiten von meV angegeben.
Sa¨ttigungsstro¨men, sind mo¨gliche Gru¨nde fu¨r die auftretenden Abweichungen. Der im
Vergleich zu den anderen Proben erho¨hte Wert von Ea (BaO: 3.4 eV, Sc2O3: 3.7 eV) kann
aber als direkter Hinweis auf die hohe Austrittsarbeit von Platin-Metallfla¨chen verstanden
werden.
4.8.2 Diskussion der Gassensitivita¨ten
Die Messungen in Abschnitt 4.3.3 weisen fu¨r BaO-modifizierte Proben Sensitivita¨ten auf
verschiedene Gase von mehr als 2 nach. Diese Gro¨ßenordnung kann nach der Diskussion
zu den positiven Emissionsstro¨men in Abschnitt 5.5.2 nicht allein durch gasinduzierte
Temperatura¨nderungen erkla¨rt werden. Vielmehr wird zur Erkla¨rung eine Austrittsar-
beitsa¨nderung herangezogen. Die Gro¨ßenordnung der A¨nderung wird im Folgenden auf
Basis von Gleichung 25 (S = exp
(
−∆φ
kT
)
) diskutiert. Zur Auswertung kommen exempla-
risch Messungen an BaO und Sc2O3 modifizierten Proben.
Austrittsarbeitsa¨nderungen bei BaO-modifizierten Proben
Nach Gleichung (25) gilt
S = exp
(
−∆φ
kT
)
so daß aus den gemessenen Sensitivita¨ten auf die zugeho¨rige Austrittsarbeitsa¨nderung
geschlossen werden kann:
∆φ = −k · T · ln(S) (29)
Am Beispiel der formierten BaO-Probe aus Abbildung 4.14 (T=825oC , Us=-250V) wur-
den aus den Sensitivita¨tswerten in Abbildung 4.15 die zugeho¨rigen ∆φ Werte nach Glei-
chung (29) ermittelt und in Tabelle (4.3) eingetragen: Es zeigen sich typische A¨nderungen
von bis zu 285 meV auf 5000 ppm Gas. Dabei hat Wasserstoff den gro¨ßten Einfluß.
In allen Messungen wurde ∆Φ als eine monoton mit der Gaskonzentration ansteigende
Funktion gefunden. Es stellt sich die Frage, wie genau ∆φ vom Partialdruck des ange-
botenen Gases abha¨ngt. Nach Abschnitt (2.1.3) kann die Langmuir-Isotherme oft zur
Beschreibung der experimentell gefundenen Abha¨ngigkeit herangezogen werden. Ein Fit
der ∆φ(Gas)-Charakteristik mit einer Langmuir-Isotherme zeigt in Abbildung 4.51 ei-
ne gute U¨bereinstimmung zwischen Theorie und Experiment. Bei den BaO-modifzierten
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Proben konnte bei allen untersuchten Temperaturen und Gasen eine Beschreibung der
∆φ(Gas) Charakteristik u¨ber die Langmuir-Isotherme hergestellt werden.
Austrittsarbeitsa¨nderungen bei Sc2O3-modifizierten Proben
Fu¨r eine formierte Sc2O3-Probe wurden analog zum vorherigen Abschnitt die Sensiti-
vita¨tswerte aus Abbildung 4.26 und 4.25 (Seite 79) in ∆φ Werte nach Gleichung 29
transformiert. Die experimentellen Daten sind aus Abbildung 4.26 (Seite 79, T=1150oC
,Us=-250V) zu entnehmen. Ein Fit der ∆φ(Gas)-Charakteristik mit einer Langmuir-
Isotherme ergibt in Abbildung 4.52 (links) eine gute U¨bereinstimmung zwischen Theo-
rie und Experiment. Auffa¨llig ist die bei Kohlenmonoxid-Angebot nahezu lineare Aus-
trittsarbeitsa¨nderung in Abha¨ngigkeit des Gas-Partialdrucks. Das kann als Grenzfall der
Langmuir-Isothermen bei kleinen Belegungen interpretiert werden. Nach Abschnitt 2.1.3
zeigt diese dann eine lineare Partialdruckabha¨ngigkeit. Diesen Grenzfall bezeichnet man
als Henry-Isotherme (vgl. Gleichung (8)).
Aus den experiementellen Daten einer zweiten Probe in Abbildung 4.25 (Seite 79) sind
ebenfalls ∆φ(Gas)-Charakteristiken abgeleitet worden (T=1100oC , Us=-250V). Die Dar-
stellung in Abbildung 4.52 (rechts) zeigt die angepaßten Langmuir-Isothermen, die auch
hier eine gute Beschreibung des ∆φ(Gas) Zusammenhangs liefern.
Abbildung 4.51 : Auftragung der berechneten, absoluten Austrittsarbeitsa¨nderung einer BaO-
modifizierten Probe in Abha¨ngigkeit von Gaskonzentration und Feuchte bei 825oC . Die durchgezo-
genen Linien stellen den Fit gema¨ß einer Langmuir-Isotherme dar.
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Abbildung 4.52 : Auftragung der berechneten, absoluten Austrittsarbeitsa¨nderung von zwei Sc2O3-
modifizierten Proben in Abha¨ngigkeit der Gaskonzentration. Die durchgezogenen Linien stellen einen
Fit gema¨ß der Langmuir-Isotherme dar.
4.8.3 Diskussion der Strom-Spannungskennlinien
Dieser Abschnitt diskutiert kurz die Wechselwirkung der emittierten negativen Ladungs-
tra¨ger mit Moleku¨len und Atomen der Umgebungsluft. Die Aussagen gelten prinzipiell
auch fu¨r das Verhalten negativer Ladungstra¨ger. Grundlage dieses Abschnitts sind die
aufgenommenen I(Us) Proben-Charakteristika und die Messungen zum Einfluß von Sau-
erstoff in Abschnitt 4.6.7 auf Seite 92.
Ladungstra¨gerbewegung im Gasraum
Nach der Theorie in Kapitel 2.4 unterliegen Elektronen und Ionen der Wechselwirkung
mit den umgebenden Gasmoleku¨len. Elastische Stoß- und inelastische Anregungs und
Attachment-Prozesse hemmen die freie Bewegung.
Die Strom-Spannungscharakteristik wird von der Tra¨gerdichte und der Beweglichkeit be-
einflußt. Sind Tra¨gerdichte und Beweglichkeit konstant, so sollte die I(U)-Charakteristik
einen linearen Verlauf zeigen. In Abbildung 4.53 sind I(U) Kennlinien einer BaO-
modifizierten Probe bei 830oC und 880oC in linearer Darstellung gezeigt. Daraus kann
man fu¨r Saugspannungen unter -75 V eine lineare Charakteristik entnehmen. Das ent-
spricht einer Feldsta¨rke von 75 V/mm. Oberhalb davon nimmt der Strom geringer zu.
Trotz der geringeren Zunahme kam es bei keinem Probentyp zu einer Stromsa¨ttigung, es
wurden also nicht alle pro Sekunde entstehenden Ladungstra¨ger zur Kollektorelektrode
gesaugt. Diese Abweichung gilt fu¨r alle untersuchten Probentypen, der genaue Spannungs-
wert aber variiert.
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Die gesamte I(U) Charakteristik im Bereich von 0 bis -250 V kann nach Abschnitt 4.3.2
durch einen empirischen Fit der Form i ∼ |Us|x beschrieben werden. Die Konstante x ist
dabei immer kleiner als 1 und liegt im Bereich um 0.7. Mo¨gliche Abweichungen ergeben
sich aus
• inelastischen Prozessen (Elektronen-Anlagerung, Anregung etc.)
• feldinduzierten A¨nderungen der Austrittsarbeit
Feldinhomogenita¨ten werden dabei aufgrund des Verha¨ltnisses aus Abstand und Elektro-
denfla¨che von ≤ 1/5 vernachla¨ssigt.
Der zweite Punkt bezieht sich nicht nur auf den in Abschnitt 2.2.2 (Seite 19) beschrie-
benen Schottky-Effekt. Die Auswertung der Kennlinien zeigt, daß die nach Schottky zu
erwarteten Zunahmen viel geringer als die experimentell gefundenen sind. Dabei ist aber
zu beachten, daß der Schottky-Effekt oft durch sekunda¨re Einflu¨sse u¨berdeckt wird. Da-
zu za¨hlen z.B. feldmodulierte, austrittsarbeitserniedrigende Oberfla¨chenschichten[DM45].
Mangels geeigneter Analytik konnte dieser Punkt nicht na¨her untersucht werden.
Der na¨chste Abschnitt diskutiert den inelastischen Prozess der Elektronenanlagerung und
den Einfluß von Sauerstoff hierauf.
Der Einfluß von Sauerstoff
Nach Kapitel 2 besitzen vor allem elektronegative Gase wie der Sauerstoff eine starke
Tendenz zum Anlagern von Elektronen. Bei Betrieb der Proben an Atmospha¨re ist daher
davon auszugehen, daß die an der Emissionselektrode entstandenen Elektronen sich an
Sauerstoff-Moleku¨le anlagern und so negative O−2 Ionen entstehen. Deren Beweglichkeit
ist im Vergleich zu den Elektronen typischerweise um den Faktor 1000 geringer[TA85,
Tam98, Eng55]. Die Bildung von O− Ionen kann aufgrund des Atmospha¨rendrucks von
105 Pa vernachla¨ssigt werden, da die auf einer mittleren freien Wegla¨nge aufgenommene
Energie von weniger als 0.5 eV nicht fu¨r eine Dissoziation ausreicht.
Es stellt sich daher die Frage, ob durch Variation des Sauerstoffpartialdrucks in
der Luft merkliche Stroma¨nderungen bewirkt werden ko¨nnen. Um sekunda¨re Ionen-
produktionsmechanismen auszuschließen, wurde in diesem Fall Argon als Tra¨gergas
gewa¨hlt, denn die Edelgase zeigen im Vergeich zu polaren Gasen keine Neigung zur
Elektronenanlagerung[DM45].
Die Basis der folgenden Diskussion ist Abbildung 4.43, in der eine Sc2O3 − BaO-
modfizierte Probe bei 940oC einmal in reinem Argon und einmal in Argon mit 20% Sau-
erstoff vermessen wurde. Im Wechsel mit feuchter synthetischer Luft sind fu¨r jeweils 20
Minuten 5000 ppm Kohlenmonoxid, Methan und Wasserstoff appliziert worden.
Es zeigt sich u¨berraschend, daß zwischen der Messung mit Sauerstoff und der ohne kein
Unterschied besteht. Der Fluß des Sauerstoffs wurde wa¨hrend der Messung explizit u¨ber-
wacht.
Aus der Messung kann nicht geschlossen werden, daß die Elektronen ohne Anlagerung
frei durch das Gas wandern. Eine Sauerstoff-Partialdruck von Null kann mit dem verwen-
deten Gasmeßplatz nicht erreicht werden, so daß Verunreinigungen im ppb-ppm Bereich
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Abbildung 4.53 : Lineare Darstellung des absoluten Stroms einer BaO-modifizierten Probe bei
830oC und 880oC . Bis zu einer Saugspannung von etwa -75 V zeigt der Strom eine lineare Abha¨ngig-
keit. Der Elektrodenabstand betrug 1 mm.
mo¨glich sind. Aufgrund der sehr geringen Stromdichten von typisch nur 10−6 A/m2 sind
Verunreinigungen von ppm bis ppb bereits ausreichend, um quasi keine freien Elektronen
mehr vorliegen zu lassen. Setzt man eine typische Beweglichkeit µ von 1 cm2/Vs an, dann
gilt nach j = e · n · µ fu¨r die Tra¨gerdichte n ≈ 7 · 1015.
Die Teilchendichte bei Normalbedingungen liegt bei etwa 1025 pro m3 und die Stoßfre-
quenz bei Normaldruck bei einigen 109 Sto¨ßen pro Sekunde[Ger95], so daß ein Elektron pro
Sekunde etwa 100-1000 Mal mit einem Sauerstoff-Atom sto¨ßt. Damit sind selbst Verun-
reinigungen im ppb-ppm Bereich zur Bildung von Sauerstoffionen merklich. Dieser starke
Einfluß von Verunreinigungen ist bereits in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts erkannt
worden[DM45].
Daher kann mit dieser Messung nicht eindeutig entschieden werden, ob anwesender Sau-
erstoff zu einer merklichen Bildung von O−2 Ionen fu¨hrt. Als experimentelles Ergebnis ist
aber festzuhalten, daß der Sauerstoff im Bereich von einigen ppm bis zu Prozent keinen
drastischen Einfluß auf den Emissionsstrom nimmt.
Zusammenfassung
Zusammenfassend zeigen die in dieser Arbeit untersuchten Proben einen signifikant
gasabha¨ngigen Emissionsstrom, der bei der Applikation typischer ppm-Konzentrationen
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um Gro¨ßenordnungen variieren kann. Das sehr gassensitive Verhalten thermischer Emis-
sionsstro¨me an Raumluft konnte damit nach Kenntnis des Autors erstmals nachgewiesen
werden. Die erhaltenen Austrittsarbeitsa¨nderungen von bis zu 500 meV korrespondieren
mit typischen Angaben aus der Theorie [GEFW96].
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5 Untersuchung der positiven Emissionsstro¨me
Dieses Kapitel beschreibt in Analogie zu Kapitel 4 die Untersuchung verschiedener Pro-
bentypen mit positiven Saugspannungen. Dadurch werden die thermisch von der Pro-
benoberfla¨che emittierten positiven Ladungstra¨ger erfaßt.
Im Detail lassen sich die Messungen in elektrische und gassensitive einteilen. Die elek-
trischen Eigenschaften der Probentypen sind durch I(T) und I(Us) Kennlinien erfaßt,
wa¨hrend die gassensitiven Eigenschaften durch I(Gas(T)) Messungen beschrieben werden.
Damit kann beurteilt werden, ob eine A¨nderung der Gasatmospha¨re merklichen Einfluß
auf den emittierten Strom hat.
Die folgenden Probentypen wurden na¨her untersucht:
• Platin-Basis Elemente
• BaO modifizierte Basis-Elemente
• Sc2O3 modifizierte Basis-Elemente
Im Falle der Platin-Basis Elemente wurden zusa¨tzliche Untersuchungen zur Art der La-
dungstra¨ger mit Hilfe der Sekunda¨r-Ionen-Massenspektroskopie (SIMS) durchgefu¨hrt.
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5.1 Emission von einer Pt-Oberfla¨che
Platin-Basis Elemente sind das Ausgangsmaterial fu¨r weitergehende Modifikationen, um
effektiv emittierende und gassensitive Proben zu erhalten. Um den Einfluß der Ober-
fla¨chenmodifikation beurteilen zu ko¨nnen, ist zuerst die Charakterisierung der emissiven
und gassensitiven Eigenschaften der Basis-Elemente bei positiven Saugspannungen erfor-
derlich.
5.1.1 I(T) Charakteristik an Luft
Um zu kla¨ren, ob positive Spannungen in Kombination mit Temperaturen von bis zu
1000oC zu nachweisbaren Stro¨men fu¨hren, wurde ein Basis-Element im Abstand von 1 mm
vor der Gegenelektrode plaziert und eine Saugspannung von +50 V angelegt. Anschließend
wurde die Temperatur schrittweise im Bereich von Raumtemperatur bis 850oC variiert
und parallel dazu der Emissionsstrom gemessen. Jede eingestellte Heizspannung wurde
fu¨r mindestens 2 Minuten gehalten, um eine stabile Endtemperatur zu gewa¨hrleisten. Die
Konstanz wurde durch das Erreichen eines stabilen Heizstroms u¨berwacht. Nach Ablesen
Abbildung 5.1 : Zeitverlauf des Emissionsstroms und der Temperatur eines Platin-Basis Elements
bei zeitlich variierter Temperatur (450-900oC ). Die Saugspannung betrug +50 V .
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Abbildung 5.2 : Arrhenius-
Plot des positiven Emissions-
stroms einer Platin-Basis Probe
zwischen 500oC und 850oC bei
einer Saugspannung von 50 V.
des jeweiligen Emissionsstroms wurde die Temperatur schrittweise variiert, so daß sich in
der Zeit ein treppenartiges Profil von Temperatur und Emissionsstrom ergibt. Abbildung
5.1 veranschaulicht das Ergebnis der Messung. Der untere Abbildungteil gibt die aus dem
Heizerwiderstand ermittelte Temperatur wieder, dabei ist deutlich ein Treppenprofil zu
erkennen. Der obere Abschnitt zeigt den Emissionsstrom als Funktion der Zeit.
Das dargestellte Verhalten ist charakteristisch fu¨r Platin-Basis Elemente und wurde an
mehreren Proben reproduziert. Die gemeinsamen Eigenschaften in der U¨bersicht:
• Es ist bei konstanter Temperatur und Saugspannung kein in der Zeit stabiler Strom
festzustellen. Die kontinuerliche Abnahme ist auch in Untersuchungszeitra¨umen von
Stunden feststellbar.
• Nach einer Temperaturerho¨hung tritt eine Stromabnahme ein, obwohl die Tempe-
ratur konstant bleibt. Typische in dieser Messung ermittelte Werte sind Abnahmen
auf 50 % in 60 Sekunden nach Erreichen einer konstanten, neuen Temperatur. Diese
Abnahme ist eine Funktion der vorliegenden Oberfla¨chenkonfiguration, die wieder-
um von der Vorgeschichte abha¨ngt.
• bei einer Temperaturerniedrigung erfolgt meist eine kurzzeitige Stromzunahme, die
aber langfristig (t ≥ 5 min) in eine Abnahme u¨bergeht.
• Bei Temperaturen unter 500oC konnten keine Emissionsstro¨me u¨ber 100 fA nach-
gewiesen werden.
Anregungsenergie
Zur Ermittlung der thermischen Aktivierungsenergie des emittierten Stroms wurde er 2
Minuten nach Erreichen der Zieltemperatur in Abbildung 5.1 gemessen. Daraus ergibt sich
der Arrhenius-Plot in Abbildung 5.2, der dem Emissionsstrom gema¨ß i ∼ exp(−Ea/kT )
eine Anregungsenergie von 2.9 ± 0.13 eV zuordnet.
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Abbildung 5.3 : Zeitverlauf des positiven Emissionsstroms einer Platin-Basis Probe bei zeitlich
variierter Saugspannung Us und einer Temperatur von 700
oC
5.1.2 I(U) Charakteristik an Luft
Um den Emissionsstrom in Abha¨ngigkeit der positiven Saugspannung zu charakterisie-
ren. wurde eine Probe im Abstand von 1 mm vor der Gegenelektrode plaziert und auf
eine Temperatur von 700oC gebracht. Die Saugspannung wurde anschließend von Null
beginnend alle 60 Sekunden um 15 V erho¨ht. Das wurde bis zu einer Spannung von
150 V durchfu¨hrt. Danach wurde sie in Schritten von 15 V abgesenkt. Den Zeitverlauf
der Messung zeigt Abbildung 5.3. A¨hnlich wie im Temperatur-Zeitverlauf ist der Strom
wa¨hrend der Perioden konstanter Spannung (60 s) nicht konstant. Nach dem Erreichen
der na¨chstho¨heren Saugspannung, bleibt er nur kurze Zeit kostant und fa¨llt dann mit der
Zeit ab. Eine Spannungsverringerung fu¨hrt dagegen zu meist konstanten Stro¨men oder
zu geringen kurzristigen Zunahmen (Minutenbereich). Langfristig ist aber immer eine
Abnahme zu beobachten.
Das Verhalten kann nicht durch kapazitiv induzierte Stro¨me bei A¨nderung der Saugspan-
nung erkla¨rt werden, da diese nur im Bereich einiger hundert fA auftreten und innerhalb
von 20 Sekunden abklingen. Dieses schnelle Abklingen wird um den Zeitpunkt t=9 Mi-
nuten in Abbildung 5.3 deutlich (dort wurde die Saugspannung variiert). Die aus der
Abbildung ermittelte I(U) Kennlinie zeigt eine deutliche, durch instabile Stro¨me ver-
ursachte, Hysterese. Die Ru¨ckrichtung (Spannungsverminderung) weist geringere Stro¨me
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Abbildung 5.4 : I(U) Ver-
lauf des positiven Emissions-
stroms einer Platin-Basis Probe
bei 700oC und nach jeweils 60
s variierter Saugspannung Us.
als die Hinrichtung auf. Ein lineares Strom-Spannungsverhalten liegt im Spannungsfenster
von +5 bis +150 V nicht vor.
5.1.3 I(Gas) Charakteristik an Luft
Um eine Gassensitivita¨t des Emissionsstroms bei positiven Saugspannungen Us zu charak-
terisieren, wurde eine Probe im Abstand von 1 mm vor der Kollektorelektrode plaziert und
eine Spannung von +30 V appliziert. Nach Erreichen der Starttemperatur von 650oC wur-
den verschiedene reduzierende Gase in synthetischer feuchter Luft (40 % r.F.) im Wechsel
mit alleiniger feuchter Luft angeboten. Die Segmentla¨nge betrug jeweils 15 Minuten. Nach
Applikation aller Gase wurde die Temperatur um 50oC erho¨ht und das Gasprogramm er-
neut durchlaufen. Dieser Vorgang wurde bis zu einer Temperatur von 930oC wiederholt.
Die angebotenen Gase bzw. Tra¨gergasa¨nderungen in ihrer Reihenfolge waren:
Gas Konzentration
Wasserstoff H2 3000 ppm
Kohlenmonoxid CO 5000 ppm
Propan C3H8 1000 ppm
Feuchtevariation auf 15 %
nur Stickstoff Sauerstoffwegnahme (15% r.F.)
Feuchtevariation (in Stickstoff) auf 40 % r.F.
Abbildung 5.5 zeigt das Ergebnis der Messung. Im unteren Bildteil ist das treppenar-
tige Temperaturprofil gut zu erkennen. Auffa¨llig ist der wie in den beiden vorherigen
Abschnitten wa¨hrend der Messung stark abfallende Strom.
Eine Gassensitivita¨t wird nur in geringem Umfang festgestellt, die Stroma¨nderungen lie-
gen lediglich im Prozentbereich (≤ 50 %). Diese geringen Werte wurden im gesamten
untersuchten Temperaturbereich von 650oC bis 930oC gefunden.
Einen genaueren U¨berblick gibt die Ausschnittsdarstellung in Abbildung 5.6 bei 700oC .
Die gestrichelten vertikalen Linien zeigen die Segmentwechsel an. Im unteren Bildteil sind
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Abbildung 5.5 : Zeitverlauf von Emissionsstrom und Temperatur einer Platin-Basis-Probe bei
Applikation verschiedener reduzierender Gase in feuchter synthetischer Luft (40% r.F.) (T=650-
930oC , Us=+30 V).
die Temperatura¨nderungen aufgrund von Oxidationswa¨rme undWa¨rmeleitfa¨higkeitsa¨nde-
rungen der Umgebung gut zu erkennen. So erho¨ht sich die Temperatur bei Applikation
von 5000 H2 um etwa 5 Kelvin.
Die Instabilita¨t des Stroms ist deutlich zu erkennen.. Nach 150 Minuten ist er auf circa
1/3 seines urspru¨nglichen Werts gefallen. Dieses Verhalten ist typisch fu¨r Emissionsstro¨me
bei positiven Saugspannungen. Auch das gering gassensitive Verhalten wurde an 5 Proben
reproduziert.
Betrieb mit Temperaturregelung
Um den Einfluß gasinduzierter Temperaturschwankungen auf den Emissionsstrom zu mi-
nimieren und diese damit mo¨glicherweise als Verursacher der Gassensitivita¨t zu identi-
fizeren, wurde der Heizungswiderstand einer Probe auf einen konstanten Wert geregelt.
Das entspricht einer Regelung auf konstante Temperatur. Der Elektrodenabstand betrug
1 mm, die Saugspannung Us=+30 V. Die geregelte Temperatur ist der Abbildung 5.7
im unteren Bereich gut zu entnehmen: bis auf Schwankungen von etwa ± 2oC bleibt die
Temperatur bei Gasexposition konstant. Im Verlauf der Messung (T≈830oC ) sind ver-
schiedene reduzierende Gase im Wechsel mit synthetischer Luft appliziert worden. Die
Gase und ihre Konzentration sind in der Abbildung vermerkt. Als Ergebnis ist festzustel-
len:
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• Die Basislinie ist wie bei den Messungen zuvor nicht stabil, nach 950 Minuten ist
der Strom auf 22 % seines Werts zu Beginn der Messung abgefallen.
• Trotz der konstanten Temperatur (±2 K) kommt es bei der Applikation von Gasen
zu Emissionsstroma¨nderungen.
• Die Regelungsungenauigkeiten von etwa 2 K schlagen sich nicht in der Form des
Proben-Antwortsignals nieder, es folgt weiterhin der Form des Gaskonzentrations-
profils.
Zur Diskussion der Ergebnisse sei auf Abschnitt 5.5.1 verwiesen.
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Abbildung 5.6 : Vergro¨ßerte Ansicht des Strom-Zeitverlaufs einer Platin-Basis Probe bei 700oC
und zeitweilig variierter Gasatmospha¨re.
Abbildung 5.7 : Zeitverlauf von Emissionsstrom und Temperatur einer temperaturgeregelten Platin-
Basis Probe bei Applikation verschiedener reduzierender Gase in feuchter synthetischer Luft (40%
r.F.) T≈ 833oC . Us=+30 V.
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5.2 Emission von einer BaO modifizierten Oberfla¨che
In Abschnitt 4.3 wird BaO als geeignetes Material zur Erzielung hoher Emissionsstro¨me
bei negativen Saugspannungen ermittelt. Der vorliegende Abschnitt beschreibt das Ver-
halten beim Anlegen von positiven Saugspannungen.
5.2.1 I(T) Charakteristik an Luft
Zur Charakterisierung der Temperaturabha¨ngigkeit des Emissionsstroms von BaO-
modifizierten Elementen, wurde eine Probe im Abstand von 1 mm vor der Gegenelek-
trode plaziert und eine Saugspannung von +50 V angelegt. Dann wurde die Temperatur
schrittweise von 850oC bis auf 1020oC erho¨ht und parallel der Emissionsstrom ermittelt.
Die jeweilige Temperatur wurde fu¨r mindestens 2 Minuten gehalten und auf eine Tempera-
turkonstanz von ± 1K geachtet. Durch sequentielle Variation ergibt sich ein Treppenprofil
der Temperatur. Abbildung 5.8 veranschaulicht das Ergebnis der Messung.
Der Strom ist innerhalb des untersuchten Zeitfensters konstant. Ein starkes Abfallen wie
bei Basis-Elementen in Abschnitt 5.1 und Sc2O3-modifizierten Proben in Abschnitt 5.3
ist nicht festzustellen.
Arrhenius-Plot
Die Gro¨ße des Stroms vor einer Temperatura¨nderung wurde in einen Arrhenius-Plot (Ab-
bildung 5.9) u¨bertragen. Zusa¨tzlich ist zum Vergleich die I(T)-Charakteristik zweier
Platin-Basis Elemente dargestellt, die unmittelbar zuvor vermessen wurden.
Im Vergleich zu den Pt-Basis-Elementen ist ein abweichendes Verhalten feststellbar. Erst
bei Temperaturen u¨ber 870oC ist ein Strom oberhalb von 100 fA nachzuweisen. Selbst
die Erho¨hung auf 1020oC bewirkt nur maximal 1 pA . Der Strom ist daher gegenu¨ber
Platin-Basis Elementen um nahezu 4 Dekaden erniedrigt. Die Ermittlung der thermischen
Anregungsenergien gema¨ß i ∼ exp(−Ea/kT ) ergibt:
Barium-Oxid modifiziert 2.2 eV
Pt-Basis-Elemente 2.9 eV
Der Wert fu¨r die beiden Basis-Elemente ist in sehr guter U¨bereinstimmung mit der Probe
aus Abschnitt 5.1.1. Es wurden nur Datenpunkte bis 900oC beru¨cksichtigt. Die massi-
ve Reduktion des positiven Emissionsstroms durch Barium-Oxid modifizierte Elemente
wurde an 4 Proben verifiziert.
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Abbildung 5.8 : Zeitverlauf von Temperatur und positivem Emissionsstrom einer BaO-modifizierten
Probe bei zeitlich variierter Temperatur im Bereich von 850 bis 1020oC . Die Saugspannung betrug
+50 V.
Abbildung 5.9 : Arrhenius-Plot des positiven Emissionsstroms zweier Platin-Basis-Elemente und
einer BaO modifizierten Probe zwischen 550oC und 1050oC (Us = +50 V).
5.3 Emission von einer Sc2O3 modifizierten Oberfla¨che 121
5.3 Emission von einer Sc2O3 modifizierten Oberfla¨che
Scandium-Oxid Kathoden haben bei der technischen Verwendung in Kathoden-
strahlro¨hren eine weite Verbreitung[NS90]. Da Sc2O3 auch an Luft bei hohen
Temperaturen als stabiles Oxid vorliegt, wurde es in dieser Arbeit als Emissions-Material
untersucht.
5.3.1 I(T) Charakteristik an Luft
Eine Probe wurde im Abstand von 1 mm vor der Gegenelektrode plaziert und eine Saug-
spannung von +50 V angelegt. Anschließend wurde die Probe auf eine konstante Tem-
peratur gebracht und wa¨hrend einer Dauer von mindestens 3 Minuten pro Temperatur
wurde parallel der Emissionsstrom ermittelt. Durch sequentielle Variation der Tempera-
tur entsteht im Lauf der Messung ein Treppenprofil, aus dem sich die I(T) Charakteristik
der Probe ablesen la¨ßt.
Abbildung 5.10 gibt den Strom als Funktion der Zeit wieder. Im unteren Teil ist die aus
dem Heizerwiderstand ermittelte Temperatur zu sehen , sie hat die Form eines Treppen-
Abbildung 5.10 : Zeitverlauf des Emissionsstroms einer Sc2O3 modifizierten Probe als Funktion
der Temperatur bei +50 V Saugspannung.
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profils. Die angenommene, sichere Nachweisgrenze von 100 fA ist als gestrichelte Linie dar-
gestellt. Zum Zeitpunkt t=46 Minuten u¨berschritt der Strom durch Temperaturerho¨hung
den Meßbereich. Nach etwa 6 Minuten ist er jedoch soweit gefallen, daß er wieder im
Meßbereich zu liegen kommt. Dies zeigt die Tendenz des positiven Emissionsstroms, trotz
konstanter Temperatur mit der Zeit abzunehmen.
Das gezeigte Verhalten ist dem von Platin-Basis-Elementen sehr a¨hnlich und zeigt folgende
Eigenschaften:
• Der Strom ist bei konstanter Temperatur und Saugspannung auf Dauer nicht stabil.
• Bei Temperaturerho¨hung tritt nach Erreichen der neuen Temperatur und fortlau-
fender Konstanz eine Stromabnahme ein. Ein typischer Wert fu¨r die Abnahme bei
der vorliegenden Oberfla¨chenkonfiguration (Abha¨ngig von Temperatur und Vorge-
schichte) ist eine Abnahme auf 70 % in etwa 20 Minuten nach dem Einstellen der
neuen Temperatur.
• Unmittelbar nach einer Temperaturerniedrigung ist der Strom konstant oder nimmt
kurzzeitig um einige Prozent zu. Langfristig (t ≥ 5 min) tritt eine Abnahme ein.
• Bei Temperaturen unter 500oC konnten keine Emissionsstro¨me u¨ber 100 fA nach-
gewiesen werden.
Arrhenius-Plot
Die Gro¨ße des Stroms wurde in Abbildung 5.10 jeweils 3 Minuten nach Einstellung der
neuen Temperatur ermittelt und in einen I(T)-Arrhenius-Plot u¨bertragen. Abbildung 5.11
zeigt als Ergebnis den thermisch aktivierten Strom mit einer Anregungsenergie von 2.85
±0.17 eV.
Abbildung 5.11 : Arrhenius-
Plot des positiven Emis-
sionsstroms einer Sc2O3-
modifizierte Probe im Tem-
peraturbereich von 750oC bis
1050oC und einer Saugspan-
nung von +50 V.
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5.3.2 I(U) Charakteristik an Luft
Um die Abha¨ngigkeit des Emissionsstroms von der positiven Saugspannung zu charakte-
risieren, wurde eine Probe im Abstand von 1 mm vor der Gegenelektrode plaziert und auf
800oC geheizt. Anschließend wurde die Saugspannung von 5 V beginnend alle 60 Sekun-
den um 15 V bis auf 155 V erho¨ht. Nach Erreichen des Ho¨chstwertes wurde die Spannung
in Schritten von -15 V wieder bis auf 5 V abgesenkt . Den Zeitverlauf der Messung zeigt
Abbildung 5.12 : I(U) Charakteristik einer Sc2O3 modifizierten Probe bei T=800oC . Die kleine
Abbildung zeigt den Zeitverlauf des Stroms bei variierter positiver Saugspannung Us.
der Ausschnitt in Abbildung 5.12. Das treppenartige Profil der Saugspannung schla¨gt
sich auch im Emissionsstrom nieder. Die durch die Spannungsvariation kapazitiv indu-
zierten Stro¨me sind als kurze, schnell abklingende Stromspitzen zu erkennen. Aufgrund
der vorliegenden Oberfla¨chenkonfiguration ist der Strom im Zeitverlauf relativ konstant
(vgl. Diskussion in Abschnitt 5.5.1), nach 60 Sekunden ist der Strom um maximal 9%
vera¨ndert.
Im Gegensatz zu Platin-Basis-Elementen ergibt sich hier fu¨r die I(U) Charakteristik ein
linearer Verlauf. Das lineare Verhalten ist mit der Konstanz der Stro¨me im Zeitfenster
von 60 s korreliert. Bei A¨nderung der Oberfla¨chenkonfiguration durch Erho¨hung der Tem-
peratur auf 920oC treten dann aber instabile Stro¨me auf und die Linearita¨t geht verloren.
Das entspricht dem Verhalten von Platin-Basis-Elementen.
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Abbildung 5.13 : I(U) Charakteristik einer Sc2O3 modifizierten Probe bei T=920oC . Die kleine
Abbildung zeigt den Zeitverlauf des Stromes bei variierter positiver Saugspannung Us.
Die Instabilita¨ten des Stroms bei 920oC sind dem Bildausschnitt in Abbildung 5.13 zu
entnehmen. Wa¨hrend der ersten 10 Minuten (steigende Saugspannung) kommt es zu ei-
nem typischen Abfall von 20 % in 60 Sekunden. Infolgedessen knickt die I(U)-Kennlinie
bei steigenden Spannungen nach rechts ab. Bei abnehmender Spannung, die relativ kon-
stante Stro¨me zur Folge hat, bildet sich wieder eine lineare Kennlinie aus, was durch die
eingezeichnete durchgezogene Linie angedeutet ist.
5.3.3 I(Gas) Charakteristik
Um eine Gassensitivita¨t des Emissionsstroms bei positiven Saugspannungen Us zu cha-
rakterisieren, wurde eine Probe im Abstand von 1 mm vor der Kollektorelektrode plaziert
und eine Spannung von +50 V angelegt.
Nach dem Einstellen der Temperatur auf 800oC wurden verschiedene reduzierende Gase
in synthetischer Luft im Wechsel mit alleiniger synthetischer Luft (40 % relative Feuchte)
angeboten. Jedes Gas wurde fu¨r jeweils 25 Minuten appliziert.
Abbildung 5.14 zeigt das Ergebnis der Messung. Der untere Bildteil zeigt die Proben-
Temperatur, der obere den Emissionsstrom. Dem ist nur eine geringe Gassensitivita¨t
zu entnehmen, was die folgende Tabelle der numerisch ermittelten Sensitivita¨ten und
Temperatura¨nderungen deutlich macht:
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Abbildung 5.14 : Zeitverlauf des Emissionsstroms einer Sc2O3 modifizierten Probe als Funktion
der Gasatmospha¨re bei T≈800 oC (Us=+50 V).
Gas Konzentration S gasind. ∆T(K)
Kohlenmonoxid CO 5000 ppm 1.28 +2.3
Methan CH4 5000 ppm 1 +0.1
Wasserstoff H2 5000 ppm 1.37 +5.5
Propan C3H8 3000 ppm 1.3 +3.6
Sauerstoffreduktion 20 auf 1% 1.1 +1.4
Die maximale A¨nderung wird mit 37% bei Angebot von 5000 ppm Wasserstoff festgestellt.
Dieser geringe Wert erlaubt es nicht, wesentlich kleinere Konzentrationen nachzuweisen.
Dagegen erscheinen zur Gasdetektion die gasinduzierten Temperatura¨nderungen der Pro-
be erfolgsversprechender. Dieser Punkt ist jedoch nicht Ziel dieser Arbeit und wurde nicht
na¨her untersucht.
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5.4 Untersuchungen zur Art der Ladungstra¨ger
Um Hinweise auf die Art der positiven Ladungstra¨ger zu bekommen, wurde sowohl eine
mo¨gliche emissions-induzierte Materialablagerung auf der Gegenelektrode als auch die
Anreicherung von Spezies auf der Emissions-Fla¨che selbst mit Hilfe der Sekunda¨r-Ionen-
Massenspektroskopie (SIMS) untersucht 4. Es wurden zwei unterschiedliche Probentypen
verwendet:
• Proben zur Untersuchung einer mo¨glichen Materialablagerung auf der
Gegenelektrode
Es handelt sich um ein Basis-Element, dessen Strukturen (Heizer und Emissions-
fla¨che) anstatt mit Platin durch Gold erzeugt wurden. Die Probe wurde gegenu¨ber
einem Platin-Basis Element plaziert, daß sich auf 900oC befand. Dabei wurde die
Gold-Probe nicht aktiv beheizt. Durch Anlegen einer Spannung von +50 V u¨ber
120 Minuten wurde die Anreicherung von Material auf der gegenu¨berliegenden Gold-
Fla¨che bewirkt. Eine zweite Gold-Probe, die keinem Platin-Basis Element ausgesetzt
war, diente als Referenz. Gold wurde als Grundlage gewa¨hlt, um das Auftreten von
Platin bzw. Oxiden des Platins durch U¨bertritt vom auf 900oC geheizten Platin-
Basis Element gut nachweisen zu ko¨nnen. Durch den Sockelwert des Detektors fu¨r
Platin-Oxid auf Platin-Basis Elementen ko¨nnte eine geringfu¨gige Zunahme auf die-
sen Proben nur schlecht nachgewiesen werden.
• Proben zur Untersuchung der Anreicherung einer Spezies auf der
Emissions-Fla¨che:
Es handelt sich um ein Basis-Element nach Abschnitt 3.3.1 mit Heiz- und Elektro-
denstrukturen aus Platin. Eine Probe wurde fu¨r 2 Stunden bei 900oC und Us=+50
V im Standard-Meßaufbau (vgl. Abschnitt 3) gegenu¨ber der Gegenelektrode betrie-
ben. Eine zweite, nicht betriebene Probe diente als Referenz.
Die Proben sind folgenderweise deklariert:
1. Probe G1: Gold-Basis-Element (Oberseite: ganzfla¨chig Gold statt Platin) als Re-
ferenzelement. Wurde nicht aufgeheizt.
2. Probe G2: Gold-Basis-Element, das 120 Minuten gegenu¨ber einem auf 900oC ge-
heizten Platin-Basis Element im Abstand von 1 mm angeordnet war. Zusa¨tzlich
bestand zwischen den beiden Elementen (bzw. deren Oberfla¨chen) eine Potential-
differenz von +50 V.
3. PB1: Platin-Basis Element (nicht aufgeheizt) als Referenzelement
4. PB2: Platin-Basis Element, das 120 Minuten bei 900oC mit einer Saugspannung
von Us=+50 V gegenu¨ber der Standard-Gegenelektrode betrieben wurde.
Es wurde darauf geachtet, daß die untersuchten Probentypen immer unmittelbar neben-
einander aus dem Substrat stammten und bis zur individuellen Behandlung unter identi-
schen Bedingungen gelagert wurden.
4Die Messungen wurden durch Herrn Dr. G. Kisch, am Atomphysikalischen Institut der TU Budapest
durchgefu¨hrt
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5.4.1 Untersuchung an Gold-Oberfla¨chen
Vergleich von Probe G1 mit Probe G2
Die Probe G2 wurde 120 Minuten gegenu¨ber einem Platin-Basis Element mit +50 V Saug-
spannung und einem Abstand von 1 mm betrieben. Durch den Vergleich der Oberfla¨chen-
belegungen auf Probe G1 und G2, kann eine auf der Oberfla¨che von G1 angereicherte
Spezies identifiziert werden.
Abbildung 5.15 zeigt die Ausbeute an positiven Sekunda¨rionen der Probe G1 im
Massen/Ladungs-Bereich 0-80 m/e. Die ha¨ufigsten Detektorimpulse sind durch 23Na, 39K,
24Mg, 12C und 44Ca/Ar-Ionen verursacht. Das wird als Dominanz der Alkalimetalle auf
der Oberfla¨che gedeutet. Durch Platin verursachte Peaks werden nicht festgestellt.
Abbildung 5.15 : Ausbeute an positiven Sekunda¨rionen der Probe G1 im Massen/Ladungs-Bereich
0-80 m/e. Diese Probe dient als Referenzelement.
Im Vergleich zeigt Abbildung 5.16 die Ausbeute an positiven Sekunda¨rionen im
Massen/Ladungs-Bereich 0-80 m/e fu¨r Probe G2. Auch hier dominieren Alkalimetalle: die
ha¨ufigsten Detektorpeaks werden neben positiven Ionen von 28Si und 27Al durch 23Na+,
39K+, 24Mg+ und 7Li+ verursacht. Das Auftreten von Lithium ist bemerkenswert, da es
in der Referenzprobe G1 nur sehr schwach nachgewiesen werden konnte.
Aufgrund einer schwierigen Kalibrierung der SIMS Aparatur ist ein direkter Vergleich der
Detektorpulse bei verschiedenen Proben zur Bestimmung des relativen Elementevorkom-
mens nicht zula¨ssig. Eine Methode des Vergleichs bietet jedoch die Normierung auf die
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Abbildung 5.16 : Ausbeute an positiven Sekunda¨rionen der Probe G2 im Massen/Ladungs-Bereich
0-80 m/e.
Za¨hlzahl des Goldes in jeder Probe5. Fu¨r die Proben G1 und G2 wurde als Normgro¨ße
das Verha¨ltnis
Detektorpulse(Element)
Detektorpulse(Gold)
ermittelt.
Das Ergebnis fu¨r die sich am sta¨rksten a¨ndernden Elemente zeigt die folgende Tabelle:
Element 28Li 23Na 39K 52Cr
Probe G1 0.06 7 2.2 0.19
Probe G2 5.6 120 29 2.2
Verha¨ltnis G2/G1 93.3 17.1 13.2 11.6
Die positiven Ionenausbeute der Alkalimetalle Lithium. Natrium und Kalium ist auf Probe
G2 um mindestens eine Dekade gro¨ßer als auf der Referenzprobe G1. Lithium erfa¨hrt die
sta¨rkste Vera¨nderung und zeigt eine um den Faktor 93 (!) vermehrte Pra¨senz. Die aus der
Literatur bekannten, flu¨chtigen Oxide des Platins [Bec95, AH60] zeigen in den Spektren
weder signifikante Peaks noch Vera¨nderungen.
Vergleich von Probe Probe PB1 mit Probe PB2
5Nach einer perso¨nlichen Mitteilung von Dr. Kish, TU Budapest, ist diese eine legitime Vorgehensweise.
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Probe PB2 wurde 120 Minuten bei 900oC in der Meßapparatur mit Us=+50 V im Ab-
stand von 1 mm gegenu¨ber der Standardmeßelektrode betrieben, wa¨hrend Probe PB1
keiner weiteren Behandlung unterzogen wurde (kein Aufheizen). Sie diente als Referenz-
probe. Durch Vergleich der Proben PB1 und PB2 sollte eine durch Segregation/Diffusion
erfolgte Anreicherung von Elementen auf der Platin-Oberfla¨che von Probe PB1 nach-
gewiesen werden. Abbildung 5.17 zeigt die Ausbeute an positiven Sekunda¨rionen der
Probe PB1 im Massen/Ladungs-Bereich 0-80 m/e. Die ha¨ufigsten Detektorimpulse sind
durch 12C, 17OH+, 23Na, 24Mg und 28Si verursacht. Im oberen Massenbereich von 80-240
m/e verursachen erwartungsgema¨ß positive Ionen von 195Pt und 211PtO die ha¨ufigsten
Detektorpulse (siehe Abbildung A.3 im Anhang A).
Im Vergleich zeigt Abbildung 5.18 die Ausbeute an positiven Sekunda¨rionen im
Massen/Ladungs-Bereich 0-80 m/e fu¨r Probe PB2, die 120 Minuten bei 900oC betrie-
ben wurde. Die ha¨ufigsten Detektorpeaks werden durch positive Ionen von 28Si, 27Al,
23Na, 44Ca/SiO und 59AlO2 verursacht. Im Vergleich geringere Amplituden zeigen
44Na,
44Mg und 44K. In der folgenden Tabelle wurden auf 195Pt normierte Gro¨ßen zum relativen
Vergleich zwischen Probe PB1 und PB2 herangezogen:
Element 27Al+ 23Na+ 24Mg+ 28Si+ 44SiO+ 39K+
Probe PB1 0.48 0.57 0.5 4.3 0.022 0.45
Probe PB2 74 5.9 1.5 120 2.3 1.45
Verha¨ltnis PB2/PB1 154.2 10.35 3 28.0 104.5 3.2
Es zeigt sich eine Vermehrung der Alkalimetalle auf der Oberfla¨che: Natrium wird auf Pro-
be PB2 10 mal ha¨ufiger als auf der Referenzprobe PB1 nachgewiesen. Drastische A¨nde-
rungen werden bei Aluminium (Faktor 154), Silizium (Faktor 28.0) und Siliziumdioxid
(Faktor 104) festgestellt.
Zusammenfassung
Als Ergebnis der SIMS-Messungen wird an beiden Probentypen (G1/G2 und PB1/PB2)
eine starke Dominanz bzw. Vermehrung von Aluminium und von Alkalimetallen (vorwie-
gend Natrium) auf der Oberfla¨che festgestellt.
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Abbildung 5.17 : Ausbeute an positiven Sekunda¨rionen der Probe PB1 im Massen/Ladungs-Bereich
0-80 m/e.
Abbildung 5.18 : Ausbeute an positiven Sekunda¨rionen der Probe PB2 im Massen/Ladungs-Bereich
0-80 m/e.
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5.5 Diskussion der Ergebnisse
Die Idee der vorliegenden Arbeit besteht in der Messung der gassensitiven thermischen
Emission von Elektronen. Jedoch zeigen die verwendeten Proben bei Temperaturen u¨ber
500oC auch die Emission von positiven Ladungstra¨gern. Die diesbezu¨glichen Stromdichten
liegen um 1 bis 2 Gro¨ßenordnungen u¨ber denen der negativen Emission in Kapitel 4. Als
weiteres Ergebnis der vorherigen Messungen zeigen die positiven Ladungstra¨ger nur eine
geringe Gassensitivita¨t mit Werten unter 2 (S ≤ 2).
Der folgende Abschnitt diskutiert die Entstehung und die geringen Gassensitivita¨ten der
positiven Ladungstra¨ger.
5.5.1 Diskussion der positiven Emissionsstro¨me
Platin-Basis-Elemente
Nach den Ergebnissen in Abschnitt 5.1 emittieren Platin-Basis Elemente an Raumluft bei
Temperaturen u¨ber 500oC (Us ≥ 0) Stro¨me bis zu 10 nA (900oC ). Dieser Strom nimmt
im Verlauf der Zeit ab.
Die Tra¨gerentstehung an der Kollektorelektrode wird ausgeschlossen. Eine Besta¨tigung
dieser Tatsache ergibt sich daraus, daß die in Abschnitt 4.2 untersuchten Pt-Basis Ele-
mente keinerlei meßbare negative Stro¨me zeigen und BaO modifizierte Schichten in Ab-
schnitt 4.3 kaum meßbare positive Stro¨me zeigen. Die hypothetisch tra¨gerproduzierende
Kollektorelektrode mu¨ßte in allen Fa¨llen jedoch immer einen Strombeitrag liefern, was
aber den experimentellen Ergebnissen widerspricht (vgl.Abschnitt 4).
Eine Ionisation von Luftmoleku¨len im Volumen aufgrund einer Aufheizung der Luft im
Zwischenraum der Elektroden kann vernachla¨ssigt werden. Dies folgt aus der Eggert-
Saha Gleichung, die nennenswerte Ionisationsraten erst bei Temperaturen u¨ber 10 000 K
vorhersagt[Ger95, DM45]. Dabei wurde die Ionisationsenergie von Luftmoleku¨len zugrun-
de gelegt (Stickstoff 15.5 eV, Sauerstoff 12.2 eV[Wea77]).
Die Voraussetzungen fu¨r Stoß-Ionisations-Prozesse sind aufgrund der geringen mittleren
freien Wegla¨nge bei Normaldruck und den verwendeten Feldsta¨rken nicht erfu¨llt[Eng55].
Bei Applikation negativer Saugspannungen Us la¨ßt sich bei Platin-Basis Elementen unter-
halb 1050oC keinerlei Strom u¨ber 100 fA detektieren (siehe Abschnitt 5.1). Nur positive
Spannungen liefern einen Strom. Dies spricht ebenfalls gegen eine Ionisation im Gasvo-
lumen, da in diesem Fall sowohl Elektronen als auch positive Ionen entstehen, die bei
positiven und negativen Saugspannungen einen Strom bewirken wu¨rden.
Vielmehr spricht das unipolare Verhalten fu¨r einen Oberfla¨cheneffekt. Es wird im Folgen-
den eine mo¨gliche Erkla¨rung der Effekte auf Basis der Oberfla¨chenionisation gegeben (vgl.
Abschnitt 2.3).
Nach Gleichung (21) ist die thermische Aktivierungsenergie bei einer ionischen Desorption
durch Ea+ I − φ(T ) gegeben (I=Ionisationsenergie des desorbierenden Atoms/Moleku¨ls,
Ea Desorptionsenergie neutraler Spezies, φ(T) Austrittsarbeit der Oberfla¨che).
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Element I(eV)
Li 5.39
Na 5.14
K 4.34
Cs 3.9
Al 5.98
Cr 6.76
Tabelle 5.1: Tabelle einiger Elemente mit geringer
Ionisationsenergie aus [Wea77].
Als desorbierende Spezies kommen nach Gleichung (21) vor allem Atome und Moleku¨le
mit geringer Ionisationsenergie in Betracht. Das sind im Wesentlichen die Alkali-Metalle
aber auch das Metall Aluminium. Tabelle 5.1 gibt einen U¨berblick u¨ber einige Elemente
mit geringer Ionisationsenergie:
Zur Unterstu¨tzung dieses Modells werden die in Abschnitt 5.4 mit Hilfe der Sekunda¨r-
Ionen-Massenspektroskopie (SIMS) festgestellten Oberfla¨chenbelegungen herangezogen.
Dort wurde festgestellt, daß sich auf geheizten (T≥500oC ) Platin-Basis Elementen nach
Abku¨hlung in signifikanter Ha¨ufigkeit die Elemente Aluminium, Natrium und Magnesium
auf der Oberfla¨che gesammelt haben. Das an der Platin-Oberfla¨che nachgewiesene Alu-
minium kann durch die Diffusion von Aluminium aus dem Substratmaterial Al2O3 in das
obenliegende Platin erkla¨rt werden[SMM+87]. Bei den Verdampfungs-Experimenten mit
den Proben G1 und G2 (vgl. Abschnitt 5.4.1) sind außerdem die Elemente Lithium und
Kalium festgestellt worden.
Die ionische und neutrale Desorption von Alkalimetallen und -Verbindungen von Metallo-
berfla¨chen (insbesondere Platin) ist in der Literatur seit den ersten Arbeiten von Langmuir
1923[Lan23] vielfach untersucht worden[KOMK96, MH87, SR88, BNK94]. In [SMM+87]
wurde in großer A¨hnlichkeit zur hier vorliegenden Arbeit die Emission positiver Ladungs-
tra¨ger von Platin-Dra¨hten in Raumluft bei Temperaturen u¨ber 500oC beobachtet. Auch
dort wurde ein mit der Zeit abfallender Strom beobachtet. Die Autoren konnten jedoch
keine konkreten Angaben zu den desorbierenden Spezies machen. Es erscheint jedoch als
sehr wahrscheinlich daß es sich dabei um Alkali-Metalle handelte, da eine Abscheidung
von Alkali-Salzen (durch Hand-Beru¨hrung des Platin-Drahtes im kalten Zustand) den
zuvor abgefallenen Strom erneut um Gro¨ßenordnungen steigerte. Die Emission positiver
Ladungstra¨ger von stromgeheizten Platin-Dra¨hten wurde im Rahmen der vorliegenden
Arbeit ebenfalls festgestellt. Auch diese Draht-Proben zeigten einen mit der Zeit abneh-
menden Strom.
Nach den vorhergehenden Untersuchungen wird der Strom positiver Ladungstra¨ger durch
ionisch desorbierende Alkali-Metalle oder Aluminium-Ionen an der Oberfla¨che verursacht.
Zur Herkunft der Alkali-Metalle la¨ßt sich anfu¨hren, daß diese ha¨ufig in hoher Konzentra-
tion in keramischen Substraten wie Al2O3 vorkommen (Sinterhilfe). Zudem sind Alkali-
Metalle als Verunreinigungen fast allgegewa¨rtig[DAO94]
Die Abnahme des Stroms als Funktion der Zeit wird entscheidend von der Diffusions-
rate bestimmt, mit der die desorbierenden Spezies aus dem Volumen an die Oberfla¨che
gelangen. Damit kann die beschriebene schnelle Abnahme bei hohen Temperaturen und
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Saugspannungen verstanden werden, da die Desorption in diesem Falle meist schneller
als die Diffusion an die Oberfla¨che ist. Lediglich bei tiefen Temperaturen und kleinen
Saugspannungen weist der Strom nur geringe Abnahmen auf, was sich in diesem Mo-
dell zwanglos aus der exponentiell reduzierten Desorptionsrate und der ausreichenden
Nachlieferung aus dem Volumen durch Diffusion ergibt. Bei Langzeitmessungen (mehrere
Stunden bis Tage) wurde aber in allen Fa¨llem eine kontinuierliche Abnahme festgestellt,
was mit der Abnahme der Gesamtkonzentration im Volumen korreliert werden kann.
Desorption von BaO und Sc2O3 modifizierten Oberfla¨chen
Auch bei Beschichtung der Platin-Fla¨che mit zusa¨tzlichen Materialien wie Sc2O3 und BaO
ist die Emission positiver Ladungstra¨ger zu beobachten.
Sc2O3 modifizierte Proben weisen um mindestens eine Gro¨ßenordnung geringere Emissi-
onsstro¨me als Platin-Basis Elemente auf. Bei Barium-Oxid-Proben ergibt sich gegenu¨ber
Platin-Basis Elementen eine drastische Reduktion der emittierten Stro¨me um drei bis vier
Gro¨ßenordnungen.
Es stellt sich die Frage, ob aufgrund der Poro¨sita¨t der pra¨parierten Sc2O3 und BaO Schich-
ten die Emission von der darunterliegenden Platin-Fla¨che erfolgt, oder ob eine Emission
von den aufgebrachten Materialien vorliegt. Der Unterschied in den Anregungsenergien
zwischen Sc2O3-modifizierten und Platin-Basis Elementen ist bei den genannten Proben-
typen mit 0.05 eV marginal. Das kann mo¨glicherweise als Hinweis auf die Emission von
der Platin-Fla¨che gewertet werden. In diesem Fall ist es auch entscheidend, wieviel effek-
tive Fla¨che zur Verfu¨gung steht. Eine genauere Diskussion dieser Frage lediglich auf Basis
von Strommessungen erscheint aber wenig sinnvoll.
Als Mechanismen der ionischen Desorption kommen die Oberfla¨chenionisation oder auch
die direkte ionische Emission in Frage. Beim Oberfla¨chenionisations-Mechanismus kommt
es entscheidend auf die Gro¨ße (I − φ) an. Nimmt man in allen Fa¨llen die gleiche desor-
bierende Spezies und die gleiche Ionisationsenergie I an, dann sollte die ho¨here Austritts-
arbeit zu einem ho¨heren Strom fu¨hren. Nach Abschnitt 4.3 aber zeigen BaO modifizierte
Proben bei negativen Saugspannungen den gro¨ßten Emissionsstrom und mit Ea ≈ 3.4
eV die zweitgeringste Anregungsenergie aller untersuchten Proben. Unter der Annahme,
daß diese Energie der Austrittsarbeit direkt proportional oder eventuell nahezu gleich ist,
mu¨ßte dann der Exponentialterm von BaO-modifizierten Proben bei positiver Emission
gro¨ßer als der von Platin-Basis Elementen sein. Experimentell wird das Gegenteil be-
obachtet: Platin-Basis Elemente besitzen bei positiven Saugspannungen Ea=2.9 eV und
BaO-modifizierte lediglich Ea=2.2 eV. Daher erscheint der Oberfla¨chenionisationsmecha-
nismus bei den gemachten Voraussetzungen weniger wahrscheinlich.
Mo¨glich ist aber auch die direkte ionische Emission von der darunterliegenden Platin-
Fla¨che. Na¨mlich dann, wenn die desorbierenden Spezies schon vorher ionisch im Metall
gebunden sind. Auch dieser Fall wird in der Literatur beschrieben[DAO94]. Der dann
austrittsarbeitsunabha¨ngige Emissionsstrom paßt auch ins Bild der geringen Gassensiti-
vita¨ten.
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5.5.2 Gassensitivita¨t
Die Gasexposition aller Probentypen fu¨hrt zu Stroma¨nderungen von lediglich einigen
Prozent (S≤2). Da ein Gasangebot meist die Temperatur der Probe a¨ndert, stellt sich
die Frage, ob die niedrigen Gassensitivita¨ten schon allein durch Temperatur-A¨nderun-
gen vermittelt werden oder ob andere Mechanismen wie eine Austrittsarbeitsa¨nderung
wahrscheinlich sind.
Diskussion von gasinduzierten Temperatura¨nderungen
Es werden im Folgenden drei Punkte zur Kla¨rung des Temperatureinflusses diskutiert:
1. Numerische Abscha¨tzung der Stroma¨nderung bei gasinduzierter Temperaturvaria-
tion durch Zugrundelegung der Gleichung i ∼ T 2 exp(−Ea/kT )
2. Korrelation von Temperatur und Stromschwankung bei Gasangebot
3. Temperaturregelung der Probe
Fall 1:
Legt man nach Abschnitt 5.1.1 eine nach oben abgescha¨tze Anregungsenergie Ea=3 eV
und maximale Temperatura¨nderungen von +15 oC zu Grunde (was eine sichere obere
Grenze fu¨r die in dieser Arbeit gemessenen A¨nderungen darstellt), so ergibt sich eine
maximale Sensitivita¨t von
S = exp
(
−Ea
k
[
1
T + dT
− 1
T
])
Das Einsetzen der Werte bei 700oC ergibt Sensitivita¨ten von bis zu 1.7. Da diese Werte in
der Messung nicht u¨berschritten wurden, kann eine Emissions-Stroma¨nderung allein auf-
grund von Temperatura¨nderungen durch diese Abscha¨tzung nicht ausgeschlossen werden.
Fall 2:
Bei temperaturinduzierten Stroma¨nderungen a¨ndert sich dieser exponentiell mit ∆T . Aus
Abbildung 5.6 entnimmt man bei Propanangebot im Vergleich zu anderen Gasen die
kleinste Temperatura¨nderung, aber die gro¨ßte Stroma¨nderung. Das widerspricht einem
alleinigen Temperatureinfluß. Durch Vergleich der Strom- und Temperatura¨nderungen
bei Kohlenmonoxid- und Wasserstoff-Angebot wird diese Aussage weiter erha¨rtet.
Fall 3:
Durch die Messung mit einer temperaturgeregelten Probe (siehe Abbildung 5.7) konnte
die Temperatur bei Gasapplikation bis auf ± 2K konstant gehalten werden. Bei Betrieb
ohne Regelung folgt der Temperaturverlauf bei Gasapplikation dem Gaskonzentrations-
profil. Das entspricht hier einer Rechteckform (vgl. Abbildung 5.6). Durch Einsatz der
Temperaturregelung geht dieses Temperaturprofil verloren. Das Emissionsstrom-Signal
beha¨lt aber weiterhin die Form des Gaskonzentrationsprofils. Das spricht nicht fu¨r den
alleinigen Einfluß der Temperatur.
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Zur Erkla¨rung des Gaseffekts sind daher zusa¨tzliche Mechanismen wie die A¨nderung der
Austrittsarbeit oder der Desorptionsenergien Ea oder Ei nach Abschnitt 2.3 denkbar:
Auswirkungen einer mo¨glichen Austrittsarbeitsa¨nderung
Die Diskussion erfolgt auf Basis von Gleichung (21). Danach gilt fu¨r die ionische Desorp-
tionsenergie:
Ei = Ea + e(I − φ)
Durch die Adsorption von Gasen werde eine Austrittsarbeitsa¨nderung ∆Φ vermittelt.
Die Desorptionsenergie Ea fu¨r neutrale Spezies wird sich durch die Gasadsorption im
allgemeinen ebenfalls a¨ndern, da die zu desorbierenden Spezies einer Wechselwirkung mit
der Gas-Bedeckungsschicht unterliegen. Fu¨r das Verha¨ltnis der Desorptionsstro¨me vor
und nach einer Gasapplikation gilt:
IGas
ILuft
= exp
(
∆Ea + e∆φ
kT
)
Im Vergleich zur Elektronen-Emission tritt zur Austrittsarbeitsa¨nderung hier noch eine
A¨nderung der Desorptionsenergie Ea hinzu. Bei gegensa¨tzlicher gasinduzierter A¨nderung
der Gro¨ßen φ und Ea ist ein Exponentialterm kleiner Gro¨ße denkbar, was gleichbedeutend
mit geringer Sensitivita¨t ist. Aus dem Experiment entnimmt man fu¨r die Gro¨ße ∆Ea +
e∆φ Werte im Bereich von einigen meV. Eine genauere Diskussion allein auf Basis der
Emissionsstro¨me erscheint jedoch wenig sinnvoll.
Eine weitere Erkla¨rungsmo¨glichkeit soll im Folgenden gegeben werden.
Je nach Materialsystem kann es vorkommen, daß die Austrittsarbeit nur geringen Ein-
fluß auf die Zahl der ionisch desorbierenden Spezies hat. So untersuchte DELMORE die
Emission positiver Cs-Ionen von Metallen[DAO94]. Hintergrund der Charakterisierung
war die Frage, inwieweit chemische und weniger elektrische Verha¨ltnisse die Emission be-
einflussen. Dazu wurde Caesium in Form du¨nner Casesium-Zeolit Schichten auf ein Basis-
Metall (Rhenium) aufgebracht. Durch die direkte Abbildung der desorbierenden Ionen
(self-imaging) zeigte sich, daß sie direkt von der Zeolit-Matrix und nicht von der Schnitt-
stelle Matrix-Metall oder dem Metall selbst kommen. Die Caesium-Ionen sind daher nicht
als neutrale Spezies in der Matrix eingebettet und werden durch den austrittsarbeits-
abha¨ngigen Oberfla¨cheninisations-Mechanismus ionisiert, sondern liegen bereits ionisch
gebunden vor und sublimieren direkt von der Festko¨rperoberfla¨che. Zum Beweis wurde
das teure Basis-Metall Rhenium gegen Edelstahl getauscht, ohne daß sich das Emissions-
vermo¨gen a¨nderte. U¨bertragen auf diese Arbeit heißt das, daß die Alkali-Metalle bereits
ionisch gebunden vorliegen und durch die thermisch zugefu¨hrte Energie geladen desor-
bieren. Das paßt auch ins Bild des geringen Austrittsarbeits-Einflußes und der daraus
resultierenden geringen Sensitivita¨t.
Zusammenfassung:
Die bei Temperaturen u¨ber 500oC auftretenden Stro¨me positiver Ladungstra¨ger wer-
den auf Basis eines Oberfla¨chen-Mechanismus erkla¨rt. Die geladene Desorption wird
durch eine geringe Ionisationsenergie oder durch eine ionische-Bindung im Material
begu¨nstigt. Diese Eigenschaften haben vor allem Alkali-Metalle. Mittels der Sekunda¨r-
Ionen-Massenspektroskopie an Platin-Basis Elementen konnte deren Existenz auf der
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Oberfla¨che nachgewiesen werden. Dabei zeigten sich auch Aluminium-Atome, die auf-
grund ihrer relativ geringen Ionisationsenergie von 5.98 eV[Wea77] auch Beitra¨ge zum
Desorptionsstrom liefern ko¨nnten.
Die durch Gasapplikation bewirkten Stroma¨nderungen bewegen sich bei den positiven
Stro¨men nur im Prozentbereich. Eine Diskussion auf Basis der Oberfla¨chenionisation oder
der ionischen Bindung fu¨hrt auf eine Abha¨ngigkeit von der Desorptionsenergie Ea und der
Austrittsarbeit φ der Unterlage. Im ersten Fall kann die geringe Gassensitivita¨t durch die
gegensa¨tzliche A¨nderung der Gro¨ßen Ea und φ erkla¨rt werden. Sind die desorbierenden
Spezies bereits ionisch im Volumen gebunden, dann ist der Einfluß der Austrittsarbeit
vernachla¨ssigbar und es werden mo¨glicherweise nur geringe A¨nderungen der Desorptions-
energie bei Gasbeaufschlagung gemessen.
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Neben dem Strom-Nachweis durch ein Elektrometer wurde auch versucht, die emittier-
ten Spezies mit einem umgebauten Massen-Spektrometer direkt zu identifizieren. Wei-
terhin wurde versucht, gasinduzierte Austrittsarbeitsarbeitsa¨nderungen mit der Kelvin-
Schwinger-Methode zu bestimmen. Mit dieser Methode wurden bereits einige Materiali-
en untersucht[Ost00], jedoch fand die Mehrzahl der Messungen bei Temperaturen unter
300oC statt. Messungen bei 500oC bis 1000oC sind dem Autor nicht bekannt, so daß es
interessant war, die Untersuchungstemperatur auf diesen Bereich auszudehnen und damit
eventuell sogar die Ergebnisse aus Kapitel 4 verifizieren zu ko¨nnen.
6.1 Versuch der Bestimmung eines Massenspektrums
Mit Hilfe eines Balzer QMS 064 Massenspektrometers sollten die von der Oberfla¨che
emittierten Ladungstra¨ger als Erga¨nzung zu Kapitel 5.4 direkt nachgewiesen werden. Es
wurde also auf die Ionisationseinheit verzichtet. Bei dem Spektrometer handelt es sich
um einen Quadrupol-Typ mit einfachem Faraday-Detektor. Ansteuer- und Meßelektro-
nik sind extern in einem 19 Zoll Geha¨use untergebracht. Als untere Nachweisgrenze des
Strom-Versta¨rkers ist ein Ionenstrom von 1 pA angegeben. Das scheint fu¨r die Detektion
der in Abschnitt 5 aufgetretenen Stro¨me ausreichend zu sein. Entscheidend ist aber, wie-
viele der emittierten Moleku¨le in das Quadrupol-System eingekoppelt und durchgeleitet
werden ko¨nnen. Aufgrund der ho¨heren Stro¨me bei positiven Saugspannungen erschienen
die positiven Ladungstra¨ger im Vergleich zu den Negativen besser zum Nachweis geeig-
net. Zur Erzeugung von Vakuumbedingungen stand ein mobiler UHV-Pumpstand zur
Verfu¨gung, mit dem Enddru¨cke von etwa 6 · 10−6 mbar erreicht werden konnten.
6.1.1 Modifikation des Massenspektrometers
Die Ionisierungseinheit des Massenspektrometers wurde vollkommen abgebaut und statt-
dessen eine Mimik zur Aufnahme der Emissionsprobe angebracht. Durch einen elektroni-
schen Umbau konnte auch ohne Ionisationselement gemessen werden. Das war vorher nicht
mo¨glich, da der Strom des entfernten Emissionsfilaments von der Elektronik abgefragt
wurde. Die Halterungsmimik besteht aus einem Teflon-Ring, dessen Innendurchmesser
ein bequemes Pressen des Probensockels zur Befestigung erlaubt. Bei eingestecktem Pro-
bensockel lag die Emissionselektrode im Abstand von etwa 1 mm vor der Einschußo¨ffnung,
die einen Radius von 1 mm aufweist. Das Spektrometer selbst ist auf einem Klein-Flansch
(KF 25) montiert, durch den auch die elektrische Kontaktierung erfolgt. Die Zuleitungen
zur Emissions-Probe sind mit einem KF-T-Stu¨ck und UHV-dichten Steckern (Trompeter-
Electronics) realisiert worden. Der gesamte Aufbau wurde nach dem Probeneinbau direkt
auf die Turbo-Pumpe geflanscht.
6.1.2 Messungen
Die elektrischen Verha¨ltnisse am Spektrometer sind aus Abbildung 6.4 zu entnehmen.
Die urspru¨ngliche Einschußenergie der Elektronen betrug 140 eV, so daß die Emissions-
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Elektrode der Probe ebenfalls ein Potential von +140 V erhielt. Diese Energie entschei-
det u¨ber das Transmissionsverhalten im Quadrupol-Analysator. Um das Transmissions-
vermo¨gen zum Detektor feststellen zu ko¨nnen, ist in einem ersten Schritt die Quadrupo-
leinheit weggelassen und der Strom einer Platin-Basis-Probe direkt am Faraday-Becher
nachgewiesen worden. Dazu konnte jedoch nicht die Elektronik des Massenspektrome-
ters (MS) verwendet werden, da das Elektrometer in niederfrequenter Lock-In Technik
arbeitet und die Modulationsspannung nicht abgegriffen werden konnte. Daher wurde der
Faraday-Becher direkt an das bereits beschriebene Keithley 6517A Elektrometer ange-
schlossen.
Es zeigt sich, daß bei Probentemperaturen von 900oC , die aufgrund fehlender Konvektion
nun schon bei etwa 4.5 V statt 9 V Heizspannung erreicht werden, nur Stro¨me von einigen
10 pA am Detektor ankommen. Durch die fehlende Fokussierung ist das Transmissions-
verha¨ltnis damit geringer als 0.01.
Mit Einbau der Quadrupoleinheit verringert sich das Transmissionsverha¨ltnis nochmals
drastisch, da nur Ladungstra¨ger mit definierter Energie und Einschußrichtung den Qua-
drupolabschnitt passieren ko¨nnen. Das nach dem Einbau der Quadrupoleinheit kein Strom
am Detektor nachgewiesen werden konnte ist nicht u¨berraschend, da bereits ohne diese
nur etwa 10 pA zum Detektor gelangen. Ein massenspezifischer Strom konnte daher nicht
nachgewiesen werden. Auch die Variation der Einschußenergie erbrachte keine wesentliche
Verbesserung.
Zur Abhilfe bietet sich ein empfindlicherer Detektor wie ein Channeltron und/oder der
Aufbau einer Fokussierungseinheit an. Aufgrund der kurzen verfu¨gbaren Meßzeit am
Pumpstand konnte das aber nicht realisiert werden, so daß der direkte Nachweis nicht
durchgefu¨hrt wurde.
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Abbildung 6.1 : Abbildung des Quadrupol-
massenspektrometers. Bei abgenommener Ioni-
sierungseinheit erkennt man das darunter lie-
gende Quadrupol-Stabsystem.
Abbildung 6.2 : Halterungsmimik mit aufge-
setzter Probe
Abbildung 6.3 : Darstellung mit aufgesetz-
ter Probenhalterungsmimik. In der Mitte ist
das Einschußloch zu erkennen.
Abbildung 6.4 : Prinzip-Skizze des
Aufbaus und der elektrischen Ver-
schaltung des modifizierten Quadrupol-
Massenspektrometers.
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6.2 Versuche mit der Kelvin-Schwinger-Methode
Die Kelvin-Schwinger Methode gestattet nach Kapitel 3.7 die Messung von Kontaktpoten-
tialdifferenzen VCPD zwischen zwei Materialien und wird in ju¨ngerer Zeit oft zum Nachweis
gasinduzierter VCPD-A¨nderungen verwendet.
Aus der einfachen Definition ko¨nnte man schließen, daß mit der Kelvin-Schwinger Me-
thode die Ergebnisse aus Abschnitt 4 verifiziert werden ko¨nnen. Nach Kapitel 3.7 gehen
aber sowohl die elektrischen Verha¨ltnisse im Untergrundmetall als auch die in den aufge-
brachten Schichten in die Gro¨ße von VCPD ein, so daß die vermeintlich gleiche Meßgro¨ße
Austrittsarbeit in den beiden Meßprinzipien unterschiedlich ist. Zusa¨tzlich tritt bei ∆φ-
Messungen das Problem auf, daß sich die Austrittsarbeit der Referenzelektrode a¨ndern
kann. Meist versucht man, die Gegenelektrode gasspezifisch mo¨glichst inert zu wa¨hlen, um
die gasinduzierten A¨nderungen allein der Probenelektrode zuschreiben zu ko¨nnen. Davon
kann aufgrund der Vielzahl an angebotenen Gasen jedoch nicht ausgegangen werden.
Das Ziel dieses Abschnitts liegt daher in einer genauen Beschreibung der durchgefu¨hrten
Messungen und weniger auf einer genauen Diskussion und Separation der Einzelprozesse.
6.2.1 Messung an Platin-Basis Elementen
Vor der Charakterisierung von BaO und Sc2O3 beschichteten Proben wurden grundsa¨tz-
liche Untersuchungen an Platin-Basis Elementen vorgenommen. Dazu wurde eine Probe
gegenu¨ber der Referenzelektrode plaziert, die Temperatur langsam auf 800oC gesteigert
und dann der Elektroden-Abstand bis zum Erreichen einer guten Signalqualita¨t variiert.
Anschließend wurden jeweils 30 Minuten feuchte synthetische Luft im Wechsel mit ver-
schiedenen Gasen in Konzentrationen zwischen 3000 und 5000 ppm appliziert. Ein Gasseg-
ment dauerte ebenfalls 30 Minuten. Die Reaktion der Probe bei einer Grundtemperatur
von 805oC zeigt Abbildung 6.5. Dem Meßverlauf ist eine gasabha¨ngige Probenreaktion
zu entnehmen. Der Wert von VCPD nimmt fu¨r alle Gase bis um 250 meV zu. Jedoch wer-
den nach 30 Minuten bei keinem Gas stabile Endwerte erreicht und auch das reversible
Erreichen des Grundniveaus fand nicht statt.
Die genauere Betrachtung des Zeitverlaufs gibt Hinweise darauf, das das Meßsignal mo¨gli-
cherweise durch mindestens 2 Prozesse gebildet wird. Zum Zeitpunkt t=215 Minuten
(Sauerstoffreduktion von 20 % auf 1 % ) ist ein Abfall um etwa 35 meV in weniger als 1
Minute festzustellen. Dann dominiert ein langsamerer Prozess, der das Signal in etwa 29
Minuten wieder um 80 meV ansteigen la¨ßt. Bei Wegnahme des Gases reagiert die Pro-
be mit einer schnellen Zunahme von etwa 40 meV, was mit dem Abfall zu Beginn des
Gasangebots korreliert.
Die Kombination eines schnellem und eines langsamem Prozeßes ist, wenn auch weniger
offensichtlich, bei den anderen Gasen festzustellen. Bei Gasangebot folgt zuna¨chst immer
eine schnelle VCPD A¨nderung, die in ein langsames Ansteigen u¨bergeht.
Die langsame Gasreaktion ist mo¨glicherweise durch die Wechselwirkung an der relativ
kalten Al2O3-beschichteten Edelstahlelektrode verursacht, wa¨hrend das schnelle Reagieren
mo¨glicherweise auf die Oberfla¨chenreaktion am heissen Platin zuru¨ckgefu¨hrt werden kann.
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Abbildung 6.5 : Temperatur- und VCPD-Zeitverlauf eines Platin-Basis-Elements bei 805
oC und
zeitweiligem Gasangebot.
6.2.2 Messung an Scandium-Oxid modifizierten Proben
In der gleichen Weise wie Platin-Basis Elemente sind auch Sc2O3-modifizierte Proben bei
800oC charakterisiert worden. Das bezieht sich auf Probeneinbau, Signaleinstellung und
Gasapplikation.
Um zuvor den Einfluß der gasinduzierten Temperatura¨nderungen abzuscha¨tzen, wurde
das VCPD Signal im Temperaturbereich von 650
oC bis 850oC in synthetischer feuchter
Luft untersucht. Abbildung 6.6 zeigt ein mit steigender Temperatur abnehmendes VCPD-
Signal. Der graue Kasten umrahmt den verwendeten Temperaturbereich. Die lineare Ap-
proximation bei 800oC zeigt, daß sich das Ausgangssignal um lediglich 2.7 meV a¨ndert,
wenn die Temperatur um 15 K zu- oder abnimmt.
Die anschließende Gasmessung bei etwa 800oC entspricht der an Platin-Basis Proben.
Der Zeitverlauf in Abbildung 6.7 ist dem von Platin-Basis Elementen in Abbildung 6.5
sehr a¨hnlich. Die absoluten gasinduzierten VCPD-A¨nderungen sind im Vergleich aber
geringer, das Maximum betra¨gt bei 5000 ppm CO nur 30 meV. Das Meßsignal zeigt bei
Kohlenmonoxid und Methan-Angebot nur wenig Drift. Das widerspricht der Annahme,
daß der langsame Prozeß nur an der Gegenelektrode stattfindet. Zur na¨heren Diskussion
siehe Abschnitt 6.2.4.
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Die genauere Betrachtung des Zeitverlaufs bei Gasangebot la¨ßt auch hier mindestens zwei
unterschiedliche Reaktionsmechanismen vermuten. Um die Temperaturabha¨ngigkeit bei
Sc2O3 modifizierten Proben abzuscha¨tzen, wurde eine zweite im Verlauf identische Mes-
sung bei 500oC durchgefu¨hrt. Es zeigt sich in Abbildung 6.8, daß die Gasreaktion durch
die verringerte Temperatura¨nderung merklich gea¨ndert wird. So reagiert die Probe jetzt
auf 5000 ppm CO mit einer A¨nderung von etwa 140 meV, das ist fast 5 mal mehr als
bei 800oC . Bei Kohlenmonoxid, Wasserstoff, Propan und Sauerstoffreduktion zeigt sich
auch hier wieder eine schnelle und eine langsame Reaktion, die u¨berlagert den Zeitverlauf
des Meßsignals bestimmen. Einzig Methan weist einen nahezu stabilen Endwert auf, so
daß der langsame Prozeß hier mo¨glicherweise nicht stattfindet. Vernachla¨ssigt man den
langsamen Prozeß im Summensignal, so la¨ßt sich bei Angebot von Wasserstoff, Methan,
Propan und bei Sauerstofferniedrigung eine Austrittsarbeitserniedrigung feststellen. Ein-
zig Kohlenmonoxid bewirkt weiterhin eine Zunahme.
Eine genauere Untersuchung des Zeitverhaltens bei Gasangebot wurde anhand von Koh-
lenmonoxid durchgefu¨hrt. Dazu sind fu¨r 40 Minuten erneut 5000 ppm CO angeboten
und der Zeitverlauf von VCPD ermittelt worden. Abbildung 6.9 zeigt das Ergebnis. Es
wurde versucht, an die gemessenen Werte (Vierecke) eine parametrisierte Kurve mit 2
Zeitkonstanten anzupassen:
VCPD = V0 + A1 · exp
(
− t
τ1
)
+ A2 · exp
(
− t
τ2
)
Der Vergleich der Daten mit dem Fit zeigt eine gute U¨bereinstimmung, so daß die Annah-
me von 2 Prozessen mit unterschiedlichen Zeitkonstanten sinnvoll erscheint. Der Fit an
die experimentellen Werte ergibt fu¨r τ1 0.95 und fu¨r τ2 35.1. Der Prozess 1 la¨uft also rund
37 mal schneller ab. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, daß sich mehrere Reakti-
onsmechanismen mit a¨hnlicher Zeitkonstante als ein Prozess darstellen. Durch die relativ
geringe Aufnahmefrequenz von maximal 2 Werten in der Minute, ist eine Unterscheidung
sehr eng benachbarter Zeitkonstanten nicht mo¨glich.
Zusammenfassend scheint Sc2O3 bei Temperaturen um 500
oC besser zur Gasdetektion als
Abbildung 6.6 : Tempera-
turabha¨ngigkeit von VCPD ei-
ner Sc2O3-modifizierten Probe
in feuchter synthetischer Luft.
Der graue Kasten umrahmt
den verwendeten Temperatur-
bereich. Die lineare Approxima-
tion bei 800oC zeigt, daß sich
das Ausgangssignal um ledig-
lich 2.7 meV a¨ndert, wenn die
Temperatur um 15 K ab- oder
zunimmt.
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Abbildung 6.7 : Temperatur und VCPD-Zeitverlauf einer Sc2O3-modifizierten Probe bei 790oC .
Die jeweils applizierten Gase sind vermerkt.
bei 800oC geeignet zu sein. Das veranschaulicht die Temperaturabha¨ngigkeit der Gasad-
sorption sehr deutlich.
6.2.3 Messung an Barium-Oxid modifizierten Proben
BaO-modifizierte Proben wurden im Temperaturbereich von 500oC bis 830oC hinsichtlich
ihres gassensitiven Verhaltens charakterisiert. Die Oberfla¨che wurde nicht formiert (vgl.
Abschnitt 4.3.4). Beginnend mit 500oC wurde das gleiche Gasprogramm wie schon fu¨r
Platin-Basis-Elemente und Sc2O3-modifizierte Proben durchlaufen. Das Ergebnis der Mes-
sung zeigt Abbildung 6.10. Alle Gase verringern die Potentialdifferenz zwischen Proben-
und Referenzelektrode. Die Gasreaktion zeigt eine deutliche Temperaturabha¨ngigkeit. So
ist die Reaktion auf 5000 ppm Methan bei 500oC vernachla¨ssigbar, nimmt jedoch mit
steigender Temperatur zu und erreicht bei 830oC VCPD-A¨nderungen von rund 180 meV.
Ein a¨hnliches Verhalten gilt auch fu¨r Kohlenmonoxid und Propan. Einzig die Wasser-
stoffreaktion zeigt nur eine geringe Temperaturabha¨ngigkeit. Der Sauerstoffgehalt des
Gases scheint bei allen untersuchten Temperaturen keine Auswirkungen auf das VCPD-
Signal zu haben. Im Vergleich zu Scandium-Oxid und Platin-Basis Elementen erreicht das
Meßsignal stabile Werte. Ein langsamer, zur Drift fu¨hrender Prozess scheint hier unter-
dru¨ckt. Allenfalls ist bei Propan und Wasserstoff eine geringe Drift zu erkennen. Im oberen
Bildabschnitt ist noch eine Messung bei Raumtemperatur angefu¨gt, aus der sich keinerlei
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Abbildung 6.8 : Zeitverlauf von VCPD einer Sc2O3-modifizierten Probe bei 500oC . Die jeweils
angebotenen Gase sind vermerkt.
Gasreaktion ergibt. Demnach bedarf es zur Gasdetektion mit BaO-Proben Temperaturen
u¨ber 23oC .
6.2.4 Diskussion der Kelvin-Messungen
Im Vergleich zu den thermischen Emissionsstrom-Messungen, scheint die Gaswechselwir-
kung auf den ersten Blick bei allen Probentypen wesentlich langsamer abzulaufen. Inner-
halb von 30 Minuten wird oft kein stabiler Endwert erreicht. Im Gegensatz zeigen die
Messungen des thermischen Emissionsstroms in Kapitel 4 sehr schnell stabile Endwerte,
in meist weniger als einer Minute.
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, daß die VCPD-Reaktion aus mindestens 2
zeitabha¨ngigen Prozessen besteht. Darauf ist in den einzelnen Kapiteln schon hingewie-
sen worden. In Abschnitt 6.2.2 wurde der Zeitverlauf des Meßsignals durch 2 verschiedene
Zeitkonstanten beschrieben. Die Konstante des schnellen Prozesses liegt im Bereich von 1
Minute, die des Langsamen bei etwa 35 Minuten. Mo¨glicherweise ist der schnelle Prozeß
mit der Adsorption von Gasen an der heißen Probenoberfla¨che korreliert, wa¨hrend die
langsame Reaktion an der relativ kalten und reaktionstra¨gen Referenzelektrode stattfin-
det.
Platin-Basis Elemente
Nimmt man als Arbeitshypothese im Folgenden an, daß die VCPD-A¨nderung allein der
Probe zugeschrieben werden kann, so zeigen Platin-Basis Elemente bei 800oC A¨nderungen
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Abbildung 6.9 : Zeitverlauf von VCPD einer Sc2O3-modifizierten Probe bei 500oC . Es wurden fu¨r
40 Minuten 5000 ppm Kohlenmonoxid angeboten.
von bis zu 220 meV (auf 5000 ppm Kohlenmonoxid oder 3000 ppm Propan). Die Richtung
der A¨nderung wird aus
VCPD =
φProbe − φEdelstahl
e
bestimmt. Setzt man φEdelstahl konstant, dann folgt:
φProbe(Gas) = φProbe(Luft) + e · VCPD(Gas)− e · VCPD(Luft)
Danach nimmt die Austrittsarbeit bei allen reduzierenden Gasen zu. Vernachla¨ssigt man
die langsame Drift im Sumensignal, so la¨ßt sich der schnellem A¨nderung bei Sauerstoffre-
duktion eine Austrittsarbeitserniedrigung zuordnen. Bei allen anderen Gasen fu¨hrt auch
der schnelle Prozess immer zu einer φ-Erho¨hung.
Die φ-Erho¨hung bei Wasserstoffangebot soll kurz na¨her diskutiert werden. Modellhaft
fu¨hrt die Adsorption von H2 zur Ausbildung eines austrittsarbeitserniedrigenden Dipolmo-
ments. Die experimentell gefundene Erho¨hung widerspricht damit zuna¨chst der Anschau-
ung. Eine mo¨gliche Erkla¨rung dieses Sachverhalts ergibt sich aus dem Jellium-Modell, in
dem die Metalloberfla¨che durch positive Ionenru¨mpfe und ein etwas in den Außenraum
ragendes Elektronengas veranschaulicht wird[HG94].
Durch die Bildung einer adsorptionsinduzierten positiven (Partial-) Ladung an der Metal-
loberfla¨che ist es denkbar, daß das Elektronengas etwas weiter in den Außenraum gezogen
wird und der Metall-Dipolanteil an der Austrittsarbeit erho¨ht wird. U¨berwiegt der letzte-
re Effekt die φ-verringernde Dipol-Bildung, so ist eine effektive Austrittsarbeitserho¨hung
versta¨ndlich.
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Ein Vergleich mit den aus der thermischen Emission errechneten ∆φ-Werten scheidet aus,
da aufgrund der hohen Austrittsarbeit von Platin in Abschnitt 4.2 keine Gasmessungen
durchgefu¨hrt werden konnten. Die gemachten Aussagen gelten wohlgemerkt nur fu¨r den
Fall, daß die Referenzelektrode keine Wechselwirkung mit dem Gas eingeht.
Eine Diskussion bei den folgenden Materialien erscheint wenig sinnvoll, da die beitragen-
den Mechanismen aufgrund der Vielzahl an heterogenen Adsorptionspla¨tzen nicht klar
unterschieden werden ko¨nnen.
Scandium-Oxid modifizierte Proben
Scandium-Oxid zeigt ein von der Temperatur abha¨ngiges gassensitives Verhalten. Bei
800oC unterscheidet sich die Reaktion qualitativ nicht wesentlich von Platin-Basis Ele-
menten: bis auf Sauerstoff erho¨ht sich jeweils die Austrittsarbeit. Quantitativ werden aber
nur A¨nderungen von maximal 30 meV und das auf 5000 ppm Kohlenmonoxid erreicht.
Die anderen Gase zeigen noch kleinere VCPD-A¨nderungen.
Die thermischen Emissionsstro¨me in Abbildung 4.22 (Seite 76) zeigen bei 875oC auf fast
alle Gase eine Emissionsstromerniedrigung, was einer Austrittsarbeitserho¨hung entspricht.
Lediglich Sauerstoff und Wasserstoff reagieren in die andere Richtung. Hier zeigt sich, daß
die Ergebnisse der beiden Meßverfahren nicht eindeutig korrelieren. Das ist aufgrund der
Abbildung 6.10 : Zeitverlauf von VCPD einer BaO-modifizierten Probe fu¨r Temperaturen zwischen
23oC und 830oC , wobei die jeweils applizierten Gase vermerkt sind. Die Gaswechselwirkung zeigt
eine deutliche Temperaturabha¨ngigkeit.
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einschra¨nkenden Annahme, daß die Referenzelektrode ihre Austrittsarbeit nicht a¨ndert,
auch nicht zwingend zu erwarten.
Die Gro¨ßenordnung der Austrittsarbeitsa¨nderung von nur wenigen zehn meV korreliert
dagegen gut mit der Sensititivita¨t von thermischen Emissionsstro¨men. Nach Kapitel 2 wird
die Sensitivita¨t durch S = exp
(
−∆φ
kT
)
beschrieben. Bei 875oC und 30 meV Austrittsar-
beitsa¨nderung liegt 1/S im Bereich von 1.4. Das beschreibt zumindest die Gro¨ßenordnung
der in Abbildung 4.22 (Seite 76) gemessenen Sensitivita¨ten sehr gut.
Barium-Oxid modifizierte Proben
Barium-Oxid zeigt in Abbildung 6.10 ein im Vergleich zu den anderen Proben stabiles
Zeitverhalten. Unter der Annahme, daß die Gegenelektrode ihre Austrittsarbeit nicht
a¨ndert, fu¨hren alle angebotenen Gase zu einer Austrittsarbeitserho¨hung:
φProbe(Gas) − φProbe(Luft) = e · VCPD(Gas)− e · VCPD(Luft)
Der Ausdruck nimmt in allen Fa¨llen positive Werte an, so daß die Austrittsarbeit in Gas
gro¨ßer als an Luft ist. Dieses Ergebnis widerspricht den Ergebnissen aus Abschnitt 4.3, da
die Applikation der gleichen Gase dort immer zu einer Austrittsarbeitserniedrigung fu¨hrt.
Demnach widerspricht die Anahme einer alleinigen Wechselwirkung an der Probe der Rea-
lita¨t. Die Gro¨ßenordnung der VCPD-A¨nderung vermag jedoch die BaO-Sensitivita¨ten in
Kapitel 4.3 teilweise zu beschreiben. So a¨ndert sich VCPD bei 830
oC auf 5000 ppm Koh-
lenmonoxid um etwa 330 meV. Eingesetzt in S = exp
(
−∆φ
kT
)
ergibt das S-Werte von etwa
20. Dort wurden bei 825oC Werte von 8 gemessen. Fu¨r Wasserstoff egeben sich bei 825oC
VCPD-A¨nderungen von rund 100 meV, was Sensitivita¨ten um den Faktor 3 entspricht.
Die thermischen Emissionsstro¨me zeigen in diesem Temperaturbereich, etwas saugspan-
nungsabha¨ngig, Werte um 5. Damit beschreiben die VCPD-A¨nderungen zumindest die
Gro¨ßenordnung der gemessenen Sensitivita¨ten richtig.
Zusammenfassung
Es konnte gezeigt werden, daß Kelvin-Schwinger Messungen auch bei ho¨heren Tempe-
raturen von bis zu 900oC zur Messung der gassensitiven Eigenschaften eines Materials
geeignet sind. Im Gegensatz zur Messung mit thermischen Emissionsstro¨men sind hier
sogar isolierende Materialien mo¨glich[Ost00], was in dieser Arbeit aber nicht ausgenutzt
wurde. Durch die Untersuchung verschiedener Probentypen wurde deutlich, daß neben
der Temperatur auch die materialspezifischen Oberfla¨cheneigenschaften starken Einfluß
auf die Gaswechselwirkung nehmen.
Das generelle Problem der Kelvin-Schwinger-Messungen tritt aber auch hier zutage: die
Gegenelektrode ist gegenu¨ber der Vielzahl angebotener Gase nicht als inert anzusehen.
Die alleinige Zuordnung von ∆VCPD zur Probenaustrittsarbeit fu¨hrt in der Diskussion
zu Widerspru¨chen mit den Ergebnissen aus Kapitel 4. Die Annahme einer inerten Edel-
stahlelektrode ist daher sehr wahrscheinlich nicht gerechtfertigt. Trotzdem vermo¨gen die
gemessenen VCPD-Werte die in Kapitel 4 (ab Seite 55) beschriebenen Sensitivita¨ten in der
Gro¨ßenordnung richtig zu beschreiben.
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7 Zusammenfassung und Ausblick
Die vorliegende Arbeit liefert erste experimentelle Untersuchungen zur Austrittsarbeits-
Gas-Sensorik mit Hilfe von thermischen Emissionsstro¨men.
Die theoretischen Grundlagen in Kapitel 2 diskutieren die thermische Elektronen-Emission
und andere ladungstra¨gererzeugende Mechanismen, die zu einem meßbaren Strom im
verwendeten Aufbau fu¨hren ko¨nnen. Es wird offenkundig, daß die auftretenden Stro¨me
lediglich im femto- bis nA-Ampere Bereich liegen und es auf den definierten Nachweis
ankommt.
Die Konstruktion eines geeigneten Meßaufbaus ist Thema des ersten Abschnitts von Ka-
pitel 3. Es kann gezeigt werden, das die Detektion von Stro¨men bis hinunter zu 50 fA
mo¨glich ist. Als sichere Nachweisgrenze wird jedoch der doppelte Wert von 100 fA festge-
setzt. Feuchte- und andere Umgebungseinflu¨sse haben auf diesen Wert keinen Einfluß.
Als stabile Emissionsmaterialien bleiben an sauerstoffhaltigen Atmospha¨ren zwischen
500oC und 1050oC prima¨r Oxide u¨brig. Die folgende Aufstellung gibt die in dieser Arbeit
untersuchten Proben- bzw. Oxidtypen wieder:
• Platin-Basis-Element. Es handelt sich um eine Keramik, auf die eine Heizungsstruk-
tur und eine ganzfla¨chige Platin-Elektrode aufgebracht sind. Die Elektrode nimmt
spa¨ter zusa¨tzliche emissive Materialien auf
• BaO modifiziert: Basis-Element mit in Pastenform aufgebrachtem BaO
• Sc2O3 modifiziert: Basis-Element mit Sc2O3 in Pastenform
• CeO2 modifiziert: Basis-Element mit CeO2 in Pastenform
• BaO-Sc2O3 modifiziert: Basis-Element mit im Verha¨ltnis von 1:1 aufgebrachtem
BaO und Sc2O3
• BaO-CeO2 modifiziert: Basis-Element mit im Verha¨ltnis von 1:1 aufgebrachtem BaO
und CeO2
Zusammenfassung der Untersuchung negativer Emissions-Stro¨me
Die thermische Elektronen-Emission fu¨hrt bei Platin-Basis Elementen bei Temperaturen
unter 1050oC zu keinen Stro¨men u¨ber 100 fA. Demgegenu¨ber zeigt BaO bei 950oC einige
pico-Ampere. Scandiumoxid liegt mit seinem Emissionsverhalten zwischen dem von Platin
und Barium-Oxid. Cer-Oxid (CeO2) produziert nur bei Temperaturen u¨ber 1050
oC geringe
Emissionsstro¨me im fA-Bereich, a¨hnlich dem Verhalten von Platin-Basis-Elementen. Die
genauere quantitative Charakterisierung des Emissionsstroms aller Probentypen anhand
einer Richardson-Dushman-a¨hnlichen Gleichung der Form
I = j · A = C0(E) · T 2 · exp
(
−Ea
kT
)
fu¨hrt zu materialcharakteristischen, der Austrittsarbeit proportionalen Anregungsenergi-
en Ea. Die Konstante C0 erweist sich bei der Mehrzahl der untersuchten Probentypen
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bei gleicher Feldsta¨rke als nahezu materialunabha¨ngig, so daß analog dem thermischen
Emissionsstrom im Vakuum die Emission an Atmospha¨re im Wesentlichen durch Ea cha-
rakterisiert ist.
Die Untersuchung der Gaswechselwirkung an verschiedenen Materialtypen zeigt einen
drastischen Einfluß des Materials bzw. seiner chemischen Oberfla¨cheneigenschaften. Die
gemessenen Sensitivita¨ten differieren je nach Probentyp erheblich. Durch Wahl des Emis-
sionsmaterials bzw. durch Modifikation der chemischen Oberfla¨cheneigenschaften kann
das gassensitive Ansprechverhalten daher maßgeblich beeinflußt werden.
Zusammenfassend konnte als ein zentrales Ergebnis dieses Abschnitts gezeigt werden, daß
die Gasdetektion auf der Basis von thermischen Emissionsstro¨men mo¨glich ist.
Zusammenfassung der Untersuchung positiver Emissions-Stro¨me
Es zeigten sich jedoch auch bei positiven Saugspannungen Us meßbare Stro¨me, die meist
um mehr als eine Gro¨ßenordnung u¨ber den negativen Stro¨men lagen. Letztere zeigen eine
Konstanz u¨ber Stunden und Tage (dem Untersuchungszeitraum) wa¨hrend die positiven
Stro¨me nicht stabil sind. Alle Probentypen zeigten bereits nach Minuten ein Abnehmen
des Stroms. Die Sta¨rke des Abfalls ist der angelegten Saugspannung, der Temperatur und
damit der Stromgro¨ße proportional.
Die Messung der gassensitiven Eigenschaften fu¨hrt zu einem weiteren zentralen Ergebnis
dieser Arbeit: Die Emission positiver Stro¨me ist bei den untersuchten Probentypen im
Gegensatz zu den Negativen nur gering von der umgebenden Gasatmospha¨re beeinflußt.
Mit der Sekunda¨r-Ionen-Massenspektroskopie (SIMS) an Platin-Basis und Gold-Basis-
Elementen konnten Alkali-Metalle als mo¨gliche Verursacher des Emissionsstroms iden-
tifiziert werden. Aufgrund ihrer geringen Ionisationsenergie ko¨nnen Alkali-Metalle leicht
ionisiert und thermisch als positive Ladungstra¨ger desorbiert werden. Die Ionisation selbst
kann mit Hilfe des Oberfla¨chenionisationsmechanismus oder durch bereits ionisch gebun-
dene, in der Schicht und an der Oberfla¨che vorhandene Alkali-Verunreinigungen verstan-
den werden.
Der letzte Mechanismus erscheint bei den untersuchten Proben wahrscheinlicher, da die
Oberfla¨chenionisation einen austrittsarbeitsabha¨ngigen Strom voraussagt ([Com98]), der
durch eine Gasadsorption exponentiell moduliert wird. Eine solch starke A¨nderung bei
Gasangebot wurde aber nicht festgestellt.
Zusammenfassung der Ergebnisse mit alternativen experimentellen Methoden
Die direkte massenspektroskopische Untersuchung der positiven und negativen Emissi-
onsstro¨me mit Hilfe eines modifizierten, kommerziellen Massenspektrometers in Kapitel 6
konnte aufgrund der zu geringen Nachweisgrenze des verwendeten Detektors nicht durch-
gefu¨hrt werden.
Jedoch konnten mit Kelvin-Schwinger-Messungen gasinduzierte Austrittsarbeitsa¨nderun-
gen an den untersuchten Proben ebenfalls nachgewiesen werden. Die Proben-Oberfla¨che-
neigenschaften sowie die Temperatur zeigen auch hier signifikanten Einfluß auf das gas-
sensitive Verhalten. Ein direkter Vergleich mit den Ergebnissen aus Kapitel 4 ist jedoch
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nicht mo¨glich, da mit Kelvin-Schwingern immer nur eine A¨nderung der Austrittsarbeits-
differenz zwischen zwei Materialien gemessen werden kann. Zudem beeinflussen die emit-
tierten Stro¨me aufgrund der angelegten Kompensations-Feldsta¨rken auch das Ausgangssi-
gnal der Regelelektronik. Die prinzipielle Funktionsweise der Kelvin-Messungen bei hohen
Temperaturen bis zu 900oC konnte aber gezeigt werden.
Ausblick
Fu¨r die Zukunft verbleibt die genaue Untersuchung der Gaswechselwirkung an einem
Probentyp als interessante Aufgabe. Um die genaue Zuordnung des Gaseinflusses auf
die Oberfla¨cheneigenschaften (Fermi-Level, Dipolschichten / Affinita¨t etc.) zu erreichen,
bedarf es einer geeigneten Analytik, die fu¨r diese Arbeit jedoch nicht zur Verfu¨gung stand.
Mit Schaffung dieser Analytik erscheint dann ein genaueres Versta¨ndnis der hier gezeigten
Messungen mo¨glich.
Auch die Untersuchung von Systemen mit Abmessungen im Nanometerbereich erscheint
fu¨r die Zukunft interessant. Insbesondere das Gebiet der Feld-Emission profitiert davon,
daß geladene Teilchen auf ihrem Weg zwischen zwei Elektroden im Nanometerbereich
nicht genug Energie zur Stoß-Ionisation aufnehmen ko¨nnen. Ein Durchbruch der Luft kann
dann auch bei extrem hohen Feldsta¨rken von einigen Volt pro Mikrometer verhindert wer-
den. Der durch die Fowler-Nordheim Gleichung[Aza62] beschriebene Feldemissionsstrom
zeigt wie die thermische Emission eine exponentielle Austrittsarbeitsabha¨ngigkeit, so daß
Feldemitter prinzipiell ebenfalls als Austrittsarbeitssensoren in Frage kommen. Erste Un-
tersuchungen mit Feld-Emittern an Raumluft sind in [DSHA97] zu finden. Diese Struktu-
ren sind vor allem durch den mo¨glichen Betriebstemperaturbereich von Raumtemperatur
(RT) bis zu einigen hundert Grad Celsius interessant. Selbst Werte unter RT sind mo¨glich,
vorausgesetzt man erha¨lt bei allen Betriebstemperaturen eine stabile Emission.
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A SIMS-Spektren
A.1 Platin-Basis- und Gold-Basis-Elemente
In Kapitel 5.4 sind mit Hilfe der Sekunda¨r-Ionen-Massenspektroskopie Untersuchungen
zur Oberfla¨chenbelegung an verschiedenen Probentypen durchgefu¨hrt worden.
Im Folgenden sind die ausstehenden Sekunda¨rionen-Ausbeuten der Probentypen G1,G2,
PB1 und PB2 im Massen/Ladungsbereich 80-240 m/e gezeigt.
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Abbildung A.1 : Ausbeute an Sekunda¨rionen der Probe G1 im Massen/Ladungs-Bereich 80-240
m/e.
Abbildung A.2 : Ausbeute an Sekunda¨rionen der Probe G2 im Massen/Ladungs-Bereich 80-240
m/e.
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Abbildung A.3 : Ausbeute an Sekunda¨rionen der Probe PB1 im Massen/Ladungs-Bereich 80-240
m/e.
Abbildung A.4 : Ausbeute an Sekunda¨rionen der Probe PB2 im Massen/Ladungs-Bereich 80-240
m/e.
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